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de   Gebrauchsanweisung

Ergänzend sind die Gebrauchsanweisungen 
der Suprasorb® CNP Therapiesysteme 
zu beachten, insbesondere in Hinblick 
auf Indikationen, Kontraindikationen, 
Nebenwirkungen, Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen. 

Produktbeschreibung und 
Leistungsmerkmale
Die Suprasorb® CNP Klebefolie ist eine 
dünne, wasserdampfdurchlässige, 
selbstklebende, transparente 
Polyurethanfolie, die sich den 
Körperkonturen anpasst, die Wunde vor 
Keimen und Wasser schützt und einen 
luftdichten Wundverschluss bei der 
Unterdrucktherapie sowie eine Fixierung 
ermöglicht.
Das Produkt ist als Einzelstreifen in 
verschiedenen Größen erhältlich. Die 
Suprasorb® CNP Kits enthalten die 
Suprasorb® CNP Klebefolie entweder als 
Einzelstreifen oder als Rolle. 

Produktzusammensetzung
Einzelstreifen: Polyurethan mit 
Polyacrylatklebstoff, Polyester mit 
Polyethylene- und Silikonbeschichtung, 
Polyester mit Polyacrylat- und 
Silikonbeschichtung, gebleichtes silikoniertes 
Papier
Rolle: Polyurethan mit Polyacrylatklebstoff, 
Polyester mit Polyethylene- und 
Silikonbeschichtung, Polyester mit 
Polyacrylat- und Silikonbeschichtung, 
silikoniertes Papier mit Bedruckung, 
Haftschmelzklebstoff

Zweckbestimmung
Suprasorb® CNP Klebefolie dient im 
Rahmen der Unterdrucktherapie mit den 
Suprasorb® CNP Therapiesystemen als 
Sekundärverband zum Abdichten von 
Wunden und zur Fixierung. 

Indikationen
Nicht zutreffend.

Kontraindikationen
•	 Bekannte Allergie und / oder 

Überempfindlichkeit gegen eine der 
Produktkomponenten

Nebenwirkungen
In seltenen Fällen können Hautirritationen 
und / oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen
•	 Applizieren Sie die Suprasorb® CNP 

Klebefolie immer spannungsarm.
•	 Die Anwendung des Produktes wird 

ausschließlich vom medizinischen 
Fachpersonal durchgeführt.

•	 Die Suprasorb® CNP Klebefolie darf nur 
in Kombination mit den Suprasorb® CNP 
Therapiesystemen und deren 
Komponenten verwendet werden. 

•	 Die Gebrauchsanweisungen aller 
verwendeten Produkte müssen beachtet 
werden.

•	 Nicht verwenden, wenn die Verpackung 
beschädigt oder versehentlich geöffnet 
ist.

•	 Nicht verwendetes Material aus bereits 
geöffneten Sterilverpackungen darf nicht 
zur Wiederverwendung aufbewahrt und / 
oder wiederaufbereitet werden. 

Anwendungshinweise
Die Suprasorb® CNP Klebefolie wird 
im Rahmen der Unterdrucktherapie als 
Sekundärverband zum Abdichten über 
der - mit einem für die Unterdrucktherapie 
freigegebenen Wundfüller - versorgten 
Wunde verwendet. Zusätzlich kann sie zur 
Fixierung von Wundfüllern und Schläuchen 
verwendet werden.
Zur Durchführung der Unterdrucktherapie 
ist ein Drainagesystem erforderlich. Bei 
der Suprasorb® CNP P3 Therapieeinheit 

können Sie zwischen dem Suprasorb® CNP 
Drainagepad und der Suprasorb® CNP 
Tiefendrainage wählen. Bitte beachten 
Sie für das weitere Vorgehen die 
Gebrauchsanweisung des jeweiligen 
Produktes.

1. Vorbereitung:
Die wundumgebende Haut muss sauber 
und trocken sein. 

2. Anwendung:
a) Vor der Verwendung ist das 

Sterilbarrieresystem visuell auf 
Verletzungen der Verpackungsintegrität 
zu überprüfen.

b) Öffnen Sie die Verpackung an der dafür 
vorgesehenen Stelle und entnehmen Sie 
das Produkt.

c) Verwenden Sie die Einzelstreifen oder 
schneiden Sie ein ausreichend großes 
Stück von der Rolle mit einer sterilen 
Schere ab. (Abbildung 1) 

d) Drehen Sie die Suprasorb® CNP Klebefolie 
so, dass die Seite mit den Anfasslaschen 
zu Ihnen zeigt. Nehmen Sie die 
Anfasslaschen zwischen Zeigefinger und 
Daumen und ziehen Sie diese vollständig 
auseinander. (Abbildung 2) 

e) Drehen Sie das Produkt um 180°, sodass 
die klebende Fläche Richtung Patient 
oder Wunde zeigt. (Abbildung 3)

f) Platzieren Sie das Produkt über der 
abzudichtenden Wunde (der zu 
fixierenden Stelle) und streichen Sie diese 
sanft fest (insbesondere an den Rändern). 
(Abbildung 4)

g) Nehmen Sie anschließend eine der 
Anfasslaschen wieder zwischen 
Zeigefinger und Daumen und ziehen 
Sie diese mitsamt der Stützfolie ab. 
(Abbildung 5)

Hinweis zum Anlegen der
Suprasorb® CNP Klebefolie: 
Achten Sie darauf, dass die Suprasorb® CNP 
Klebefolie mindestens 5 cm über 
die Wundränder bzw. den fixierten 
Primärverband hinaus appliziert wird und 
sicher an der Wundumgebung haftet, 
um eine ausreichende Abdichtung zu 
gewährleisten. Bei Verwendung mehrerer 
Einzelstreifen ist darauf zu achten, dass die 
Folienränder mindestens 5 cm überlappen, 
um eine vollständige Abdichtung zu 
erreichen. 

Hinweis zum Entfernen der
Suprasorb® CNP Klebefolie: 
Um das Produkt möglichst schmerzlos zu 
entfernen, kann der Verbund zwischen 
Klebstoff und Haut durch Überdehnen 
des Kunststofffilms unterbrochen werden. 
Dabei sollte die Suprasorb® CNP Klebefolie 
möglichst parallel zur Haut gedehnt werden. 
(Abbildung 6)

3. Verbandwechsel:
Der Wechsel der Suprasorb® CNP Klebefolie 
erfolgt bei jedem Verbandwechsel. 

4. Entsorgung:
Produktabfälle können in Europa einem 
Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, 
Verpackungsabfälle einem Abfallschlüssel 
aus Kapitel 15 01 der Verordnung 
über das Europäische Abfallverzeichnis 
(Abfallverzeichnisverordnung – AVV) 
zugeordnet werden. Recyclingfähige 
Verpackungen sollten den jeweiligen 
nationalen Recyclingsystemen zugeführt 
werden. Bitte gemäß regionaler 
Verordnungen entsorgen.

Allgemeine Hinweise
Das Produkt ist steril und für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt. Nicht verwendetes 
Material ist zu entsorgen. Bei Auftreten 
eines schwerwiegenden Vorkommnisses 
wenden Sie sich bitte an den Hersteller und 
die zuständigen Gesundheitsbehörden. 

fr   Mode d’emploi

En complément, les modes d‘emploi des 
Suprasorb® CNP systèmes de traitement 
doivent être respectés, notamment 
concernant les indications, les contre-
indications, les effets indésirables, les mises 
en garde et mesures de précaution. 

Description du produit et 
caractéristiques de performance
Suprasorb® CNP film adhésif est un film en 
polyuréthane fin, perméable à la vapeur 
d‘eau, auto-adhésif et transparent, qui 
s‘adapte aux contours du corps, protège 
la plaie des germes et de l‘eau et permet 
une fermeture hermétique de la plaie 
au moment du traitement par pression 
négative, ainsi qu‘une fixation.
Le produit est disponible en bandes 
individuelles de différentes tailles. 

Les Suprasorb® CNP kits contiennent 
Suprasorb® CNP film adhésif, soit sous 
forme de bandes individuelles, soit sous 
forme de rouleau. 

Composition du produit
Bande individuelle : Polyuréthane avec 
adhésif en polyacrylate, polyester avec 
enduction de polyéthylène et de silicone, 
polyester avec enduction de polyacrylate et 
de silicone, papier siliconé blanchi
Rouleau : Polyuréthane avec adhésif en 
polyacrylate, polyester avec enduction de 
polyéthylène et de silicone, polyester avec 
enduction de polyacrylate et de silicone, 
papier siliconé avec impression, adhésif 
thermofusible auto-adhésif

Utilisation prévue
Suprasorb® CNP film adhésif est utilisé 
dans le cadre du traitement par pression 
négative avec les Suprasorb® CNP systèmes 
de traitement en tant que pansement 
secondaire pour l‘étanchement de plaies et 
pour la fixation. 

Indications
Non applicable.

Contre-indications
•	 allergie et/ou hypersensibilité connue à 

l‘un des composants du produit

Effets indésirables
Des irritations cutanées et/ou des allergies 
peuvent survenir dans de rares cas.

Mise en garde et mesures de 
précaution
•	 Appliquez toujours Suprasorb® CNP film 

adhésif de sorte à n’exercer qu’une faible 
tension seulement.

• Le produit doit être exclusivement utilisé 
par du personnel médical spécialisé.

• Suprasorb® CNP film adhésif doit être 
utilisé seulement en combinaison avec les 
Suprasorb® CNP systèmes de traitement 
et leurs composants. 

•	 Le mode d‘emploi de tous les produits 
utilisés doit être suivi.

•	 Ne pas utiliser si l‘emballage est 
endommagé ou s‘il a été ouvert par 
inadvertance.

•	 Le matériau non utilisé provenant 
d‘emballages stériles déjà ouverts ne doit 
pas être conservé et/ou retraité pour la 
réutilisation. 

Conseils d‘utilisation
Suprasorb® CNP film adhésif est utilisé dans 
le cadre du traitement par pression négative 
en tant que pansement secondaire pour 
étancher sur la plaie traitée avec un produit 
de remplissage approuvé pour le traitement 
par pression négative. Il peut être utilisé en 
supplément pour la fixation de produits de 
remplissage et de tubes.
Un système de drainage est nécessaire à 
la réalisation du traitement par pression 
négative. Avec Suprasorb® CNP P3 unité 
de traitement, vous pouvez choisir entre 
Suprasorb® CNP dispositif de drainage et 
Suprasorb® CNP drainage en profondeur. 
Veuillez respecter le mode d‘emploi du 
produit correspondant pour la suite de la 
procédure.

1. Préparation :
La peau périlésionnelle doit être propre et 
sèche. 

2. Application :
a) Avant l‘utilisation, le système de 

 barrière stérile doit être vérifié 
visuellement afin de détecter la 
présence d‘atteintes à l‘intégrité de 
l‘emballage.

b) Ouvrez l‘emballage à l‘endroit prévu à 
cet effet et retirez le produit.

c) Utilisez les bandes individuelles ou 
coupez un morceau suffisamment grand 
du rouleau avec des ciseaux stériles. 
(Illustration 1) 

d) Tournez Suprasorb® CNP film adhésif 
de sorte à tourner le côté avec les 
languettes de préhension vers vous. 
Saisissez les languettes de préhension 
entre l‘index et le pouce, puis retirez-les 
entièrement. (Illustration 2). 

e) Tournez le produit sur 180° de façon 
à ce que la surface adhérente pointe 
en direction du patient ou de la plaie. 
(Illustration 3).

f) Placez le produit au centre au-dessus 
de la plaie (de l‘endroit à fixer), puis 
frottez-le délicatement (notamment sur 
les bords).. (Illustration 4).

g) Ensuite, prenez à nouveau l‘une des 
languettes de préhension entre l‘index 
et le pouce, puis retirez-la avec le film de 
soutien. (Illustration 5)

Remarque sur la pose de
Suprasorb® CNP film adhésif : 
Veillez à ce que Suprasorb® CNP film adhésif 
soit appliqué à au moins 5 cm au-delà 
des berges de la plaie ou du pansement 
primaire fixé et qu‘il adhère parfaitement à 
la peau péri-lésionnelle afin de garantir une 
étanchéité suffisante. En cas d‘utilisation de 
plusieurs bandes individuelles, il convient 
de veiller à ce que les bords du film se 
chevauchent d‘au moins 5 cm afin d‘obtenir 
une étanchéité intégrale.  

Remarque sur le retrait de
Suprasorb® CNP film adhésif : 
Pour que le produit soit retiré de manière la 
moins douloureuse possible, la liaison entre 
la matière adhésive et la peau peut être 
interrompue en distendant le film plastique. 
Suprasorb® CNP film adhésif doit être alors 
étiré le plus parallèlement possible à la 
peau. (Illustration 6)

3. Changement de pansement :
Le changement de Suprasorb® CNP film 
adhésif s‘effectue à chaque changement de 
pansement. 

4. Élimination :
En Europe, un code de déchet du Chapitre 
18 01 de la Directive du catalogue européen 
des déchets (catalogue européen des 
déchets – CED, AVV en Allemagne) peut 
être affecté aux déchets de produits et 
un code de déchet du Chapitre 15 01 de 
cette même directive peut être affecté 
aux déchets d‘emballage. Les emballages 
recyclables doivent être déposés dans 
les systèmes de recyclage nationaux 
correspondants. Veuillez éliminer 
conformément aux directives régionales.

Remarques générales
Le produit est stérile et destiné à l‘usage 
unique. Mettre le matériau non utilisé au 
rebut. 
En cas d‘incident grave, veuillez contacter le 
fabricant et l‘autorité sanitaire compétente. 

en   Instructions for Use

The instructions for use for the 
Suprasorb® CNP therapy systems must 
also be complied with, in particular with 
regard to indications, contraindications, side 
effects, warnings and precautions. 

Product description and features
Suprasorb® CNP adhesive film is a thin, 
water-vapour-permeable, self-adhesive, 
transparent polyurethane film that conforms 
to the body’s contours, protects the wound 
from microorganisms and water, and 
facilitates air-tight wound closure during 
negative pressure therapy and also can be 
used for fixation.
This product is available as individual strips 
in various sizes. The Suprasorb® CNP kits 
contain Suprasorb® CNP adhesive film either 
as individual strips or on a roll. 

Product composition
Individual strips: Polyurethane with 
polyacrylate adhesive, polyester coated with 
polyethylene and silicone, polyester coated 
with polyacrylate and silicone, bleached 
siliconised paper
Roll: Polyurethane with polyacrylate 
adhesive, polyester coated with 
polyethylene and silicone, polyester coated 
with polyacrylate and silicone, siliconised 
paper with printing, hot melt pressure 
sensitive adhesive

Intended purpose
Suprasorb® CNP adhesive film is used 
during negative pressure therapy with 
the Suprasorb® CNP therapy systems as a 
secondary dressing to seal wounds and for 
fixation. 

Indications
Not applicable.

Contraindications
•	 known allergy and/or hypersensitivity to 

any of the product components

Side effects
In rare cases skin irritations and / or allergies 
may occur.

Warnings and precautions
•	 Always apply Suprasorb® CNP 

adhesive film with minimal tension.
•	 This product is intended for 

use exclusively by healthcare 
professionals.

•	 Suprasorb® CNP adhesive film may 
only be used in combination with 
Suprasorb® CNP therapy systems and 
their components. 

• The instructions for use of all products 
used must be complied with.

• Do not use if package is damaged 
or accidentally opened.

• Unused material from already 
opened sterile packaging may 
not be kept for re-use and/or be 
reprocessed. 

Application instructions
Suprasorb® CNP adhesive film is used as 
a secondary dressing to seal the wound 
during negative pressure therapy, while 
the wound is treated with a wound filler 
approved for negative pressure therapy. 
It can also be used for fixation of wound 
fillers and tubes. A drainage system is 
required when carrying out negative 
pressure therapy. With the Suprasorb® CNP 
P3 therapy unit, you can choose between 
the Suprasorb® CNP drainage pad and the 
Suprasorb® CNP deep drain. Please proceed 
according to the instructions for use for the 
respective product.

1. Preparation:
The skin surrounding the wound must be 
clean and dry. 

2. Application:
a) Prior to use, visually inspect the sterile 

barrier system for breaches to the 
packaging integrity.

b)	Open the packaging at the place 
provided for this purpose and remove the 
product.

c) Use individual strips or cut an 
appropriately sized piece from the roll 
with sterile scissors. (Figure 1) 

d)	 Turn the Suprasorb® CNP adhesive film 
so that the side with the grip tabs faces 
you. Take the grip tabs between your 
index finger and thumb and pull them 
completely apart. (Figure 2) 

e) Turn the product 180° so that the 
adhesive surface faces the patient/
wound. (Figure 3)

f) Place the product over the wound that 
needs to be sealed (the area to be fixed) 
and gently press it into place (especially 
around the edges). (Figure 4)

g) Then take one of the grip tabs again 
between your index finger and thumb 
and pull it off along with the supporting 
film. (Figure 5)

Note regarding application of
Suprasorb® CNP adhesive film: 
Make sure that the Suprasorb® CNP 
adhesive film is applied so that it extends at 
least 5 cm beyond the edges of the wound 
or the primary dressing being fixed and 
adheres securely to the area around the 

wound, in order to ensure sufficient sealing. 
If using several individual strips, make sure 
that the edges of the film overlap by at least 
5 cm, in order to achieve complete sealing. 

Note regarding removal of
Suprasorb® CNP adhesive film: 
To remove the product with as little pain as 
possible, the bond between  
the adhesive and the skin can be released 
by overstretching the plastic film. When 
doing so, stretch the Suprasorb® CNP 
adhesive film as much as possible parallel  
to the skin. (Figure 6)

3. Dressing change:
Suprasorb® CNP adhesive film is changed 
at each dressing change. 

4. Disposal:
In Europe, product waste can be assigned 
a waste code from Chapter 18 01 and 
packaging waste a waste code from 
Chapter 15 01 of the Directive on the 
European Waste Catalogue (Waste 
Catalogue Ordinance - AVV). Recyclable 
packaging should be recycled according 
to the relevant national recycling systems. 
Please dispose of according to local 
regulations.

General instructions
This product is a sterile, single use  
product. Material that is not used must  
be disposed of. 
In case of serious incident, contact the 
manufacturer and the responsible health 
authorities. 

es   Instrucciones de uso

Asimismo, deben observarse las 
instrucciones de uso de los sistemas de 
terapia Suprasorb® CNP, sobre todo en 
lo que se refiere a las indicaciones, las 
contraindicaciones, los efectos adversos  
y las advertencias y medidas de  
precaución. 

Descripción del producto y 
características
La película adhesiva Suprasorb® CNP 
es una delgada película de poliuretano 
transparente, autoadhesiva y permeable 
al vapor de agua que se adapta a los 
contornos del cuerpo, protege la herida 
frente a gérmenes y agua y permite el 
sellado hermético de la herida durante 
la terapia de presión negativa, así como 
una fijación adecuada. El producto está 
disponible en tiras individuales de distintos 
tamaños. Los kits Suprasorb® CNP contienen 
la película adhesiva Suprasorb® CNP en tiras 
individuales o en rollo. 

Composición del producto
Tiras individuales: Poliuretano con adhesivo 
de poliacrilato, poliéster con revestimiento 
de polietileno y silicona, poliéster con 
revestimiento de poliacrilato y silicona, 
papel siliconado blanqueado
Rollo: Poliuretano con adhesivo de 
poliacrilato, poliéster con revestimiento 
de polietileno y silicona, poliéster con 
revestimiento de poliacrilato y silicona, 
papel siliconado con impresión, adhesivo 
termofusible

Finalidad prevista
La película adhesiva Suprasorb® CNP  
se utiliza en el contexto de la terapia de 
presión negativa con los sistemas de  
terapia Suprasorb® CNP como apósito 
secundario para sellar heridas, así  
como para una fijación adecuada. 

Indicaciones
No aplicable.

Contraindicaciones
•	 alergia y/o hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes del producto 

Efectos adversos
En raros casos pueden presentarse 
irritaciones cutáneas y/o alergias.

Advertencias y medidas de 
precaución
•	 Aplique siempre la película adhesiva 

Suprasorb® CNP sin tensarla demasiado.
•	 El producto debe ser utilizado 

exclusivamente por personal médico 
especializado.

•	 La película adhesiva Suprasorb® CNP solo 
puede utilizarse en combinación con los 
sistemas de terapia Suprasorb® CNP y sus 
componentes. 

•	 Deben observarse las instrucciones de 
uso de todos los productos utilizados.

•	 No utilizar si el envase está dañado 
o se ha abierto por accidente.

•	 El material no utilizado de envases 
estériles previamente abiertos no debe 
guardarse para su reutilización ni para su 
reprocesamiento. 

Modo de aplicación
La película adhesiva Suprasorb® CNP se 
utiliza en el contexto de la terapia de 
presión negativa como apósito secundario 
para sellar heridas ya tratadas (con un 
apósito de relleno aprobado para la terapia 
de presión negativa). También puede 
utilizarse para fijar apósitos de relleno 
y tubos. Para llevar a cabo la terapia de 
presión negativa, se necesita un sistema 
de drenaje. Con la unidad de terapia 
Suprasorb® CNP P3, puede elegir entre el 
apósito de drenaje Suprasorb® CNP y el 
drenaje profundo Suprasorb® CNP. Observe 
las instrucciones de uso del producto 
correspondiente para saber cómo proceder 
a continuación.

1. Preparación:
La piel circundante debe estar limpia 
y seca. 

2. Aplicación:
a) Antes de su uso, el sistema de 

barrera estéril debe inspeccionarse 
visualmente para detectar una 
posible afectación de la integridad 
del envase.

b) Abra el envase por el punto previsto 
a tal efecto y extraiga el producto.

c) Utilice las tiras individuales o corte 
un trozo suficientemente grande del 
rollo con unas tijeras estériles. 
(Figura 1) 

d) Gire la película adhesiva 
Suprasorb® CNP de manera que la 
cara con las lengüetas de agarre 
quede orientada hacia usted. Tome 
las lengüetas de agarre entre los 
dedos índice y pulgar y tire de ellas 
completamente. (Figura 2) 

e) Gire el producto 180°, de modo que la 
cara adhesiva apunte en la dirección del 
paciente o de la herida. (Figura 3)

f) Coloque el producto sobre la herida 
que desea sellar (la zona que debe 
fijarse) y extiéndalo presionándolo con 
suavidad (sobre todo en los bordes). 
(Figura 4)

g) A continuación, vuelva a tomar una de 
las lengüetas de agarre entre los dedos 
índice y pulgar y tire de ella junto con la 
película protectora. (Figura 5)

Instrucciones para colocar la película
adhesiva Suprasorb® CNP: 
Asegúrese de que la película adhesiva 
Suprasorb® CNP quede aplicada al menos 
5 cm más allá de los bordes de la herida o 
del apósito primario fijo y de que se adhiera 
firmemente a la zona de la herida para 
garantizar un sellado adecuado. Si utiliza 
varias tiras individuales, asegúrese de que 
los bordes de la lámina se solapen al menos 
5 cm para conseguir un sellado completo. 

Instrucciones para retirar la película
adhesiva Suprasorb® CNP: 
Para retirar el producto con el menor dolor 
posible, puede separar la unión entre el 
adhesivo y la piel estirando al máximo la 
película de plástico. Al hacerlo, mantenga 
la película adhesiva Suprasorb® CNP lo más 
paralela posible a la piel. (Figura 6)

3. Cambio de apósito:
La película adhesiva Suprasorb® CNP debe 
cambiarse cada vez que se cambie el 
apósito. 

4. Eliminación:
En Europa, los residuos de productos 
pueden recibir un código de residuo 
conforme al capítulo 18 01 y los residuos de 
embalaje, un código conforme al capítulo 
15 01 de la Directiva sobre la lista de 
residuos europea (Reglamento sobre la lista 

de residuos, AVV). Los envases reciclables 
deben enviarse a los sistemas nacionales de 
reciclado adecuados. Elimínelos de acuerdo 
con la normativa regional.

Indicaciones generales
El producto es estéril y está concebido para 
un solo uso. El material no utilizado debe 
eliminarse. En el caso de un incidente grave, 
contacte con el fabricante y las autoridades 
sanitarias responsables. 

pt   Instruções de utilização

Em complemento, devem ser observadas 
as instruções de utilização dos sistemas 
terapêuticas Suprasorb® CNP, especialmente 
em relação a indicações, contraindicações, 
efeitos secundários, advertências e 
precauções. 

Descrição e características do 
produto
A película adesiva Suprasorb® CNP é uma 
película fina de poliuretano, permeável ao 
vapor de água, autoadesiva e transparente, 
que se adapta aos contornos do corpo, 
protege a ferida contra germes e água 
e permite o fechamento hermético da 
ferida na terapia de pressão negativa, bem 
como a fixação. O produto está disponível 
em tiras individuais de vários tamanhos. 
Os conjuntos Suprasorb® CNP contêm a 
película adesiva Suprasorb® CNP em tiras 
individuais ou em rolo. 

Composição do produto
Tiras individuais: Poliuretano com adesivo 
de poliacrilato, poliéster com revestimento 
de polietileno e silicone, poliéster com 
revestimento de poliacrilato e silicone, papel 
siliconado branqueado
Rolo: Poliuretano com adesivo de 
poliacrilato, poliéster com revestimento 
de polietileno e silicone, poliéster com 
revestimento de poliacrilato e silicone, 
papel siliconado com impressão, adesivo 
termofusível

Finalidade
A película adesiva Suprasorb® CNP 
destina-se a ser utilizada como penso 
secundário para vedação de feridas e para 
fixação, no contexto da terapia de pressão 
negativa com os sistemas terapêuticos 
Suprasorb® CNP. 

Indicações
Não aplicável.

Contraindicações
•	 alergia e/ou hipersensibilidade conhecida 

a um dos componentes do produto

Efeitos secundários
Em casos raros podem surgir irritações 
cutâneas e / ou alergias.

Advertências e precauções
•	 Aplique a película adesiva 

Suprasorb® CNP sempre com pouca 
tensão.

•	 O produto é utilizado apenas por 
profissionais de saúde.

•	 A película adesiva Suprasorb® CNP só 
deve ser utilizada em combinação com 
os sistemas terapêuticas Suprasorb® CNP 
e os seus componentes. 

•	 As instruções de utilização de todos 
os produtos utilizados devem ser 
respeitadas.

•	 Não utilize se a embalagem estiver 
danificada ou acidentalmente aberta.

•	 O material não utilizado de embalagens 
estéreis já abertas não deve ser guardado 
para reutilização e/ou reprocessado. 

Instruções de aplicação
A película adesiva Suprasorb® CNP é 
utilizada como penso secundário para 
vedação, no contexto da terapia de 
pressão negativa, sobre a ferida tratada 
com um enchimento de feridas aprovado 
para a terapia de pressão negativa. 
Adicionalmente, pode ser utilizada para 
fixar enchimentos de feridas e tubos. 
Para a realização da terapia de pressão 
negativa é necessário um sistema de 

drenagem. No caso da unidade terapêutica 
Suprasorb® CNP P3, pode escolher entre 
a almofada de drenagem Suprasorb® CNP 
e a drenagem profunda Suprasorb® CNP. 
Consulte as instruções de utilização do 
respetivo produto para o procedimento 
seguinte.

1. Preparação:
A pele ao redor da ferida deve estar limpa 
e seca. 

2. Aplicação:
a) Antes de utilizar, verifique visualmente 

se o sistema de barreira estéril apresenta 
danos de integridade da embalagem.

b) Abra a embalagem no ponto previsto 
para o efeito e remova o produto.

c) Utilize as tiras individuais ou corte um 
pedaço suficientemente grande do rolo 
com uma tesoura estéril. (Figura 1) 

d) Vire a película adesiva Suprasorb® CNP 
de modo que o lado com as pegas 
fique voltado para si. Segure as pegas 
entre o indicador e o polegar e puxe-as 
completamente para fora. (Figura 2) 

e)	 Rode o produto em 180° de modo a que 
a superfície adesiva fique virada para o 
doente ou para a ferida. (Figura 3)

f)	 Coloque o produto sobre a ferida a ser 
vedada (o local a ser fixado) e alise-o 
suavemente com firmeza (especialmente 
nos bordos). (Figura 4)

g)	 Em seguida, segure novamente uma 
das pegas entre o indicador e o polegar 
e puxe-a juntamente com a película de 
suporte. (Figura 5)

Nota sobre a aplicação da película
adesiva Suprasorb® CNP: 
Certifique-se de que a película adesiva 
Suprasorb® CNP é aplicada pelo menos 
5 cm além dos bordos da ferida ou do 
penso primário fixado, e que adere bem à 
área circundante da ferida, para garantir 
uma vedação suficiente. Se forem utilizadas 
várias tiras individuais, certifique-se de 
que os bordos das películas se sobrepõem 
pelo menos 5 cm, para obter uma vedação 
completa. 

Nota sobre a remoção da película
adesiva Suprasorb® CNP: 
Para remover o produto de forma tão 
indolor quanto possível, a ligação entre 
o adesivo e a pele pode ser quebrada 
ao distender demasiado a película de 
plástico. Neste caso, a película adesiva 
Suprasorb® CNP deve ser esticada o mais 
paralelo possível à pele. (Figura 6)

3. Mudança de penso:
A película adesiva Suprasorb® CNP deve ser 
renovada cada vez que o penso é mudado. 

4. Eliminação:
Na Europa, aos resíduos de produtos podem 
ser atribuídos códigos do capítulo 18 01 
e aos resíduos de embalagens códigos do 
capítulo 15 01 da Diretiva relativa à Lista 
Europeia de Resíduos (Lista Europeia de 
Resíduos – Código LER, AVV na Alemanha). 
As embalagens recicláveis devem ser 
eliminadas nos respetivos sistemas nacionais 
de reciclagem. Elimine-as de acordo com os 
regulamentos regionais.

Indicações gerais
O produto é estéril e destina-se a  
utilização única. O material não utilizado 
deve ser descartado. Em caso de um 
acidente grave, entre em contacto com o 
fabricante e as autoridades de saúde  
pública competentes. 

it   Istruzioni per l’uso

Osservare le Istruzioni per l‘uso del sistema 
terapeutico Suprasorb® CNP, in particolare 
in merito a indicazioni, controindicazioni, 
effetti indesiderati, avvertenze e precauzioni 
d‘impiego. 

Descrizione del prodotto e 
caratteristiche prestazionali
Il film adesivo Suprasorb® CNP è un film in 
poliuretano trasparente, sottile, autoadesivo 
e permeabile al vapore acqueo che si adatta 
ai contorni del corpo, proteggendo le 

ferite dai germi e dall‘acqua, consentendo 
la chiusura ermetica della ferita e il suo 
fissaggio nell‘ambito di una terapia a 
pressione negativa. Il prodotto è disponibile 
come strisce singole in diverse misure. I kit 
Suprasorb® CNP contengono il film adesivo 
Suprasorb® CNP come strisce singole o 
come rotolo. 

Composizione del prodotto
Strisce singole: Poliuretano con adesivo 
poliacrilato, poliestere con rivestimento 

in silicone e polietilene, poliestere con 
rivestimento in silicone e poliacrilato, carta 
siliconata sbiancata
Rotolo: Poliuretano con adesivo poliacrilato, 
poliestere con rivestimento in silicone e 
polietilene, poliestere con rivestimento in 
silicone e poliacrilato, carta siliconata con 
stampa, adesivo termofusibile attivato a 
pressione

Destinazione d’uso
Il film adesivo Suprasorb® CNP viene 
utilizzato nell‘ambito della terapia a 
pressione negativa con sistema terapeutico 
Suprasorb® CNP come medicazione 
secondaria per sigillare le ferite e come 
fissaggio. 

Indicazioni
Non applicabile.

Controindicazioni
•	 allergia e/o ipersensibilità note nei 

confronti di uno dei componenti del 
prodotto 

Effetti indesiderati
In casi rari possono manifestarsi irritazioni 
cutanee e/o allergie.

Avvertenze e precauzioni 
d’impiego
•	 Applicare sempre il film adesivo 

Suprasorb® CNP con poca tensione.
•	 L‘applicazione del prodotto deve essere 

effettuata esclusivamente da personale 
medico specializzato.

•	 Il film adesivo Suprasorb® CNP deve 
essere usato solo in combinazione con il 
sistema terapeutico Suprasorb® CNP e i 
suoi componenti. 

•	 È necessario osservare le istruzioni per 
l‘uso di tutti i prodotti utilizzati.

•	 Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata o accidentalmente aperta.

•	 Non conservare e/o rigenerare per un 
successivo riutilizzo il materiale non 
utilizzato di confezioni sterili aperte. 

Avvertenze per l‘uso
Il film adesivo Suprasorb® CNP viene 
utilizzato come medicazione secondaria 
nell‘ambito della terapia a pressione 
negativa per sigillare la ferita che è stata 
trattata con un filler approvato per la 
terapia a pressione negativa. Può essere 
anche usato come fissaggio di filler e 
tubi. La terapia a pressione negativa 
richiede un sistema di drenaggio. Con 
l‘unità terapeutica Suprasorb® CNP P3 è 
possibile scegliere tra il pad di drenaggio 
Suprasorb® CNP e il drenaggio profondo 
Suprasorb® CNP. Per ulteriori procedure, 
fare riferimento alle Istruzioni per l‘uso del 
rispettivo prodotto.

1. Preparazione:
La cute attorno alla ferita deve essere pulita 
e asciutta. 

2. Applicazione:
a) Prima dell‘uso, il sistema di barriera 

sterile deve essere ispezionato 
visivamente per verificare eventuali difetti 
di integrità della confezione.

b)	Aprire la confezione nel punto indicato 
ed estrarre il prodotto.

c) Utilizzare le strisce singole o tagliare un 
pezzo sufficientemente grande dal rotolo 
con una forbice sterile. (Figura 1) 

d)	 Ruotare il film adesivo Suprasorb® CNP 
in modo che il lato con le linguette 
sia rivolto verso di voi. Afferrare le 
linguette tra indice e pollice e separarle 
completamente. (Figura 2) 

e) Ruotare il prodotto di 180°, in modo che 
il lato adesivo sia rivolto verso il paziente 
o la ferita. (Figura 3)

f) Posizionare il prodotto sulla ferita da 
sigillare (l‘area da fissare) e distenderlo 
delicatamente (soprattutto lungo i bordi). 
(Figura 4)

g) Quindi prendere una delle linguette tra 
indice e pollice ed estrarle insieme alla 
pellicola di supporto. (Figura 5)

Nota sull‘applicazione del film adesivo
Suprasorb® CNP: 
Applicare il film adesivo Suprasorb® CNP 
in modo che superi di almeno 5 cm il 
margine della ferita o la medicazione 
primaria e fissarlo sull‘area perilesionale 
in modo da garantire un‘adeguata tenuta 
ermetica. In caso di utilizzo di più strisce 
singole, assicurarsi che i margini del film 
si sovrappongano di almeno 5 cm per 
ottenere una tenuta ermetica completa. 

Nota sulla rimozione del film adesivo
Suprasorb® CNP: 
Per rimuovere il prodotto nel modo più 
indolore possibile, è possibile rompere il 
legame tra l‘adesivo e la cute tendendo 
maggiormente il film plastico. Il film adesivo 
Suprasorb® CNP deve essere steso il più 
possibile parallelamente alla cute. (Figura 6)

3. Cambio della medicazione:
La sostituzione del film adesivo 
Suprasorb® CNP avviene a ogni cambio della 
medicazione. 

4. Smaltimento:
In Europa, a ogni rifiuto del prodotto può 
essere assegnato un codice dei rifiuti di 
cui al capitolo 18 01, mentre ai rifiuti di 
imballaggio viene assegnato un codice 
dei rifiuti di cui al capitolo 15 01 della 
direttiva relativa al catalogo europeo dei 
rifiuti (normativa europea sui rifiuti, AVV in 
Germania). Gli imballaggi riciclabili devono 
essere conferiti ai rispettivi sistemi nazionali 
di riciclaggio. Smaltire secondo le norme 
locali.

Indicazioni generali
Il prodotto è sterile e monouso. Smaltire il 
materiale non utilizzato. In caso di incidente 
grave, contattare il produttore e le autorità 
sanitarie competenti. 

nl   Gebruiksaanwijzing

Bovendien moeten de gebruiksaanwijzingen 
van het Suprasorb® CNP-therapiesysteem 
in acht worden genomen, in het bijzonder 
met betrekking tot de indicaties, contra-
indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen 
en voorzorgsmaatregelen. 

Productbeschrijving en 
prestatiekenmerken
De Suprasorb® CNP-kleeffolie is een dunne, 
waterdampdoorlatende, zelfklevende, 
transparante polyurethaanfolie die zich 
aanpast aan de lichaamscontouren, die 
wonden beschermt tegen kiemen en water, 
en die een luchtdichte wondafsluiting bij de 
onderdruktherapie en een fixatie mogelijk 
maakt. Het product is als afzonderlijke 
repen in diverse maten verkrijgbaar. 
De Suprasorb® CNP-sets bevatten 
Suprasorb® CNP-kleeffolie als afzonderlijke 
repen of als rol. 

Productsamenstelling
Afzonderlijke repen: Polyurethaan 
met polyacrylaatlijm, polyester met 
polyethyleen- en siliconen laag, polyester 
met polyacrylaat- en siliconen laag, gebleekt 
siliconen papier
Rol: Polyurethaan met polyacrylaatlijm, 
polyester met polyethyleen- en siliconen 
laag, polyester met polyacrylaat- en 
siliconen laag, bedrukt papier met silicone, 
hot melt-lijm

Beoogd gebruik
Suprasorb® CNP-kleeffolie is in het 
kader van onderdruktherapie met de 
Suprasorb® CNP-therapiesystemen bedoeld 
als secundair verband voor het afdichten 
van wonden en voor fixatie. 

Indicaties
Niet van toepassing.

Contra-indicaties
•	 bekende allergie en/of overgevoeligheid 

voor het product of bestanddelen 
daarvan

Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kunnen huidirritaties 
en/of allergieën optreden.

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen
•	 Breng de Suprasorb® CNP-kleeffolie altijd 

met zo min mogelijk trek aan.
• Het product mag uitsluitend 

worden gebruikt door professionele 
zorgverleners.

• De Suprasorb® CNP-kleeffolie mag 
uitsluitend in combinatie met de 
Suprasorb® CNP-therapiesystemen en de 
componenten daarvan worden gebruikt. 

•	 De gebruiksaanwijzingen van alle 
gebruikte producten moeten in acht 
worden genomen.

•	 Niet gebruiken als de verpakking 
beschadigd of per ongeluk geopend is.

•	 Niet-gebruikt materiaal uit al geopende 
steriele verpakkingen mag niet voor 
hergebruik worden bewaard en/of 
worden herverwerkt. 

Gebruiksinstructies
De Suprasorb® CNP-kleeffolie wordt in 
het kader van onderdruktherapie gebruikt 
als secundair verband voor het afdichten 
over een (met een voor onderdruktherapie 
goedgekeurde wondvulling) verzorgde 
wond. Bovendien kan het worden 
gebruikt voor fixatie van wondvullingen 
en slangen. Voor het uitvoeren van 
onderdruktherapie is een drainagesysteem 
noodzakelijk. Bij de Suprasorb® CNP 
P3-behandelunit kunt u kiezen tussen 
de Suprasorb® CNP-drainagepad en de 

Suprasorb® CNP-dieptedrainage. Lees de 
gebruiksaanwijzingen van het betreffende 
product voor de verdere procedure.

1. Voorbereiding:
De omringende huid moet schoon en droog 
zijn. 

2. Toepassing:
a) Voorafgaand aan het gebruik moet het 

sterielebarrièresysteem visueel worden 
gecontroleerd op schending van de 
verpakkingsintegriteit.

b) Open de verpakking op de daarvoor 
bestemde plaats en haal het product uit.

c) Gebruik de afzonderlijke repen of knip 
met een steriele schaar een voldoende 
groot stuk van de rol af. (Afbeelding 1) 

d) Draai de Suprasorb® CNP-kleeffolie 
zodanig om dat de kant met strips naar 
u wijst. Neem de strips tussen duim en 
wijsvinger, en trek ze helemaal uit elkaar. 
(Afbeelding 2) 

e) Draai het product 180° om zodat het 
kleefvlak in de richting van de patiënt of 
de wond wijst. (Afbeelding 3)

f) Leg het product midden op de wond die 
moet worden afgedicht (de plaats voor 
fixatie) en strijk het zacht vast (in het 
bijzonder aan de randen). (Afbeelding 4)

g) Neem de strips hierna weer tussen duim 
en wijsvinger, en trek ze samen met de 
steunfolie los. (Afbeelding 5)

Instructie voor het aanleggen van de 
Suprasorb® CNP-kleeffolie: 
Let erop dat de Suprasorb® CNP-kleeffolie 
ten minste 5 cm over de wondranden 
of het gefixeerde primaire verband 
wordt aangebracht en goed aan de 
wondomgeving vastplakt, zodat voldoende 

afdichting gegarandeerd is. Bij gebruik 
van meerdere afzonderlijke repen moet u 
erop letten dat de folieranden elkaar ten 
minste 5 cm overlappen om een volledige 
afdichting te bereiken. 

Instructie voor het verwijderen van de 
Suprasorb® CNP-kleeffolie: 
Om het product zo pijnloos mogelijk te 
verwijderen, kan de binding tussen lijm 
en huid worden onderbroken door de 
kunststof film uit te rekken. Daarbij moet 
de Suprasorb® CNP-kleeffolie zo parallel 
mogelijk aan de huid worden uitgerekt. 
(Afbeelding 6)

3. Verbandwissel:
Bij elke verbandwissel moet 
Suprasorb® CNP-kleeffolie ook worden 
verwisseld. 

4. Weggooien:
In Europa kan productafval worden 
toegewezen aan een afvalcode uit 
hoofdstuk 18 01 en verpakkingsafval 
aan een afvalcode uit hoofdstuk 15 01 
van de Richtlijn over de Europese 
Afvalcatalogus (Afvalcatalogusbesluit – 
AVV). Verpakkingen die geschikt zijn voor 
hergebruik, moeten naar de betreffende 
nationale recyclesystemen worden gebracht. 
Weggooien volgens regionale vereisten.

Algemene aanwijzingen
Het product is steriel en bestemd voor 
eenmalig gebruik. Niet-gebruikt materiaal 
moet worden weggegooid. In geval van 
een ernstig incident neemt u contact op 
met de fabrikant en de verantwoordelijke 
zorgautoriteiten. 

da   Brugsanvisning

Desuden skal brugsanvisningerne til 
Suprasorb® CNP-behandlingssystemerne 
overholdes, i særdeleshed mht. indikationer, 
kontraindikationer, bivirkninger, advarsler og 
forholdssregler. 

Produktbeskrivelse og 
specifikationer
Suprasorb® CNP-klæbefolien er en tynd, 
vanddamp-gennemtrængelig, selvklæbende, 
transparent polyurethanfolie, der tilpasser 
sig til kropskonturerne, beskytter sårene 
mod kim og vand, og muliggør en lufttæt 
sårlukning ved vakuumterapi samt en 
fiksering. Produktet fås i enkeltstykker i 
forskellige størrelser. Suprasorb® CNP Kits 
indeholder Suprasorb® CNP-klæbefolien, 
enten som enkeltstykker eller som rulle. 

Produktsammensætning
Enkeltstykker: Polyurethan med polyacrylat-
klæbemiddel, polyester med polyethylen- 
og silikonebelægning, polyester med 
polyacrylat- og silikonebelægning, bleget 
silikoneret papir
Rulle: Polyurethan med polyacrylat-
klæbemiddel, polyester med polyethylen- 
og silikonebelægning, polyester med 
polyacrylat- og silikonebelægning, 
silikoneret papir med tryk, 
klæbesmelteklæbemiddel

Tilsigtet anvendelse
Suprasorb® CNP-klæbefolie fungerer i 
forbindelse med vakuumterapi sammen 
med Suprasorb® CNP terapisystem som 
sekundærforbinding til forsegling af sår og 
til fiksering. 

Indikationer
Ikke relevant.

Kontraindikationer
•	 kendt allergi og / eller overfølsomhed 

over for en af produktkomponenterne

Bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der forekomme 
hudirritationer og/eller allergier.

Advarsler og forholdsregler
•	 Suprasorb® CNP-klæbefolien skal altid 

appliceres uden at stramme.
•	 Produkterne skal udelukkende anvendes 

af sundhedsfagligt personale.
•	 Suprasorb® CNP-klæbefolien må 

udelukkende anvendes i kombination 
med Suprasorb® CNP terapisystemer og 
disses komponenter. 

•	 Brugsanvisninger for alle anvendte 
produkter skal overholdes.

•	 Må ikke anvendes, hvis indpakningen er 
beskadiget eller åbnet ved en fejltagelse.

•	 Ikke-brugt materiale fra allerede åbnede, 
sterile emballage må ikke opbevares med 
henblik på genanvendelse og/eller heller 
ikke genoparbejdes. 

Anvendelsesanvisninger
Suprasorb® CNP-klæbefolien anvendes 
i forbindelse med vakuumterapi som 
sekundærforbinding til forsegling af sår, 

der er forsynet med et til vakuumterapien 
frigivet sårfyldningsmateriale. Desuden 
kan den anvendes til fiksering af 
sårfyldningsmaterialer og slanger. Der 
kræves et drænage-system til udførelsen 
af vakuumterapien. For Suprasorb® CNP 
P3-terapienheden kan der vælges 
mellem Suprasorb® CNP drænagepad og 
Suprasorb® CNP dybdedrænage. Bemærk 
venligst den videre fremgangsmåde i 
brugsanvisningen for det respektive 
produkt.

1. Klargøring:
Huden uden omkring såret skal være ren 
og tør. 

2. Anvendelse:
a) Inden brug skal det sterile barrieresystem 

tjekkes visuelt for beskadigelse af 
indpakningens integritet.

b) Åbn indpakningen på det tilsigtede sted, 
og udtag produktet.

c) Brug et enkeltstykke, eller klip et 
passende stort stykke fra rulle med en 
steril saks. (Illustration 1) 

d) Vend Suprasorb® CNP-klæbefolien, 
så siden med snipperne vender opad. 
Tag fat i snipperne med tommel- og 
pegefinger, og træk dem helt væk fra 
hinanden. (Illustration 2) 

e) Vend produktet 180°, så den klæbende 
flade vender mod patienten eller såret. 
(Illustration 3)

f) Anbring produktet på såret, der skal 
forsegles (stedet der skal fikseres), 
og glat det forsigtigt til (især langs 
kanterne). (Illustration 4)

g) Tag derefter fat i en af snipperne atter 
mellem pege- og tommelfinger, og træk 
den af sammen med beskyttelsesfolien. 
(Illustration 5)

Tip til anlægelse af 
Suprasorb® CNP-klæbefolien: 
Sørg for at anlægge Suprasorb® CNP-
klæbefolien med mindst 5 cm overlapning 
over sårkanten eller den fikserede 
primærforbinding, så den klæber sikkert til 
sårets periferi, for at sikre en tilstrækkelig 
forsegling. Ved anvendelse af flere 
enkeltstykker skal man være opmærksom 
på, at foliernes kanter skal overlappe med 
mindst 5 cm for at opnå en fuldstændig 
forsegling. 

Tip til fjernelse af 
Suprasorb® CNP-klæbefolien: 
For at fjerne produktet så smertevenligt som 
muligt, kan forbindingen adskilles mellem 
klæbestoffet og huden ved at strække 
kunstoffilmen. Dette gøres ved at strække 
Suprasorb® CNP-klæbefolien så parallelt 
med huden som muligt. (Illustration 6)

3. Skift af forbinding:
Suprasorb® CNP-klæbefolien skiftes ved 
hvert forbindingsskift. 

4. Bortskaffelse:
I Europa kan produktaffald tildeles en 
affaldskode i det europæiske affaldskatalogs 

kapitel 18 01, og emballageaffald 
en affaldskode i kapitel 15 01 (EU‘s 
affaldsdirektiv). Emballage, der kan 
genindvindes, skal tilføres et nationalt 
genindvindingssystem. Bortskaffelse skal  
se i henhold til regionale regler.

Generelle anvisninger
Produktet er sterilt og beregnet til 
engangsbrug. Ikke-anvendt materiale skal 
bortskaffes. 
Ved forekomst af en alvorlig hændelse 
bedes du henvende dig til producenten og 
de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

sv   Bruksanvisning

Dessutom ska bruksanvisningarna för 
Suprasorb® CNP-behandlingssystemen 
följas, i synnerhet vad gäller indikationer, 
kontraindikationer, biverkningar, varningar 
och försiktighetsåtgärder. 

Produktbeskrivning och 
egenskaper
Suprasorb® CNP självhäftande folie är 
en tunn, självhäftande, transparent 
polyuretanfolie som släpper igenom 
vattenånga och anpassar sig efter 
kroppskonturerna, skyddar såret mot 
mikroorganismer och vatten samt 
möjliggör lufttät sårförslutning vid 
undertrycksbehandling samt fixering. 
Produkten finns som färdiga remsor i  
olika storlekar. Suprasorb® CNP-kiten 
innehåller Suprasorb® CNP självhäftande 
folie antingen som färdiga remsor eller  
som rulle. 

Produktsammansättning
Färdiga remsor: Polyuretan med 
polyakrylatlim, polyester med polyeten-  
och silikonskikt, polyester med  
polyakrylat- och silikonskikt, blekt 
silikonbelagt papper
Rulle: Polyuretan med polyakrylatlim, 
polyester med polyeten- och silikonskikt, 
polyester med polyakrylat- och silikonskikt, 
silikonbelagt papper med tryck, smältlim

Avsedd användning
Suprasorb® CNP självhäftande folie  
används inom ramen för 
undertrycksbehandling tillsammans  
med Suprasorb® CNP-behandlingssystemen 
som sekundärförband för tät förslutning  
av sår och för fixering. 

Indikationer
Ej tillämpligt.

Kontraindikationer
• känd allergi och/eller överkänslighet mot 

någon av produktens komponenter

Biverkningar
I sällsynta fall kan hudirritationer och/eller 
allergier uppstå.

Varningar och 
försiktighetsåtgärder
• Applicera alltid Suprasorb® CNP 

självhäftande folie med så lite spänning 
som möjligt.

•	 Produkten används uteslutande av 
sjukvårdspersonal.

•	 Suprasorb® CNP självhäftande folie 
får endast används tillsammans med 
Suprasorb® CNP-behandlingssystemen 
och deras komponenter. 

•	 Bruksanvisningarna för alla använda 
produkter måste följas.

•	 Använd inte produkten om 
förpackningen är skadad eller har 
öppnats av misstag.

•	 Ej använt material från redan 
öppnade sterilförpackningar får inte 
sparas för återanvändning och/eller 
rekonditioneras. 

Appliceringsanvisningar
Suprasorb® CNP självhäftande folie 
används som sekundärförband inom 
ramen för undertrycksbehandling för tät 
förslutning över såret som har behandlats 
med en sårfyllare som är godkänd för 
undertrycksbehandling. Vidare kan den 
används för att fixera sårfyllare och 

slangar. Ett dränagesystem krävs för att 
genomföra undertrycksbehandlingen. Med 
Suprasorb® CNP P3-behandlingsenheten 
kan du välja mellan Suprasorb® CNP-
dräneringsdyna eller Suprasorb® CNP-
djupdränage. Se bruksanvisningen för 
respektive produkt för vidare anvisningar.

1. Förberedelse:
Huden runt såret måste vara ren och torr. 

2. Användning:
a) Före användning ska det sterila 

barriärsystemet undersökas visuellt med 
avseende på förpackningens integritet.

b) Öppna förpackningen på det avsedda 
stället och ta ut produkten.

c) Använd de färdiga remsorna eller klipp 
till en tillräckligt stor bit från rullen med 
en steril sax. (Bild 1) 

d) Vänd Suprasorb® CNP självhäftande folie 
så att du har sidan med flikarna vänd 
mot dig. Håll flikarna mellan pekfingret 
och tummen och dra isär dem helt. 
(Bild 2) 

e)	 Vänd produkten 180° så att den 
självhäftande ytan är vänd mot patienten 
eller såret. (Bild 3)

f) Placera produkten över såret som ska 
förslutas tätt (stället som ska fixeras) 
och stryk försiktigt fast den (särskilt i 
kanterna). (Bild 4)

g)	 Ta sedan tag om en av flikarna igen med 
pekfingret och tummen och dra loss den 
tillsammans med skyddsfolien. (Bild 5)

Anvisning för att applicera
Suprasorb® CNP självhäftande folie: 
Var noga med att applicera Suprasorb® CNP 
självhäftande folie minst 5 cm 
utanför sårkanterna eller det fixerade 
primärförbandet och se till att den fäster 
ordentligt i det omgivande området kring 
såret för att säkerställa att det blir tillräckligt 
tätt. Om flera färdiga remsor används 
ska du vara noga med att foliekanterna 
överlappar med minst 5 cm för att 
åstadkomma en helt tät förslutning. 

Anvisning för att ta bort
Suprasorb® CNP självhäftande folie: 
För att avlägsna produkten så smärtfritt 
som möjligt kan bindningen mellan limmet 
och huden brytas genom att man töjer ut 
plastfilmen. Suprasorb® CNP självhäftande 
folie ska töjas ut så parallellt med huden 
som möjligt. (Bild 6)

3. Förbandsbyte:
Suprasorb® CNP självhäftande folie ska 
bytas ut vid varje förbandsbyte. 

4. Kassering:
I Europa kan produktavfall tilldelas 
en avfallskod från kapitel 18 01 och 
förpackningsavfall en avfallskod 
från kapitel 15 01 i direktivet 
om Europeiska avfallskatalogen 
(avfallskatalogförordningen). Förpackningar 
som kan återvinnas ska kasseras enligt 
de nationella återvinningssystemen. 
Ska kasseras i enlighet med regionala 
bestämmelser.

Allmänna anvisningar
Produkten är steril och avsedd för 
engångsbruk. Ej använt material ska 
kasseras. 
Om en allvarlig incident inträffar ska 
du kontakta tillverkaren och ansvariga 
hälsomyndigheter. 

no   Bruksanvisning

I tillegg skal instruksjonene for bruk av 
Suprasorb® CNP-behandlingssystemer 
følges, spesielt med tanke på indikasjoner, 
kontraindikasjoner, bivirkninger, advarsler 
og forsiktighetsregler. 

Produktbeskrivelse og 
bruksfunksjoner
Suprasorb® CNP-klebefolien er en 
tynn, selvklebende og gjennomsiktig 
polyuretanfolie som er gjennomtrengelig 
for vanndamp og som tilpasser seg 
kroppskonturene, beskytter såret mot 
mikrober og vann og som muliggjør en 
lufttett sårheling ved undertrykksbehandling 
samt fiksering. Produktet fås som 
enkeltstrimler i forskjellige størrelser. 
Suprasorb® CNP-settene inneholder 
Suprasorb® CNP-klebefolie enten som 
enkeltstrimler eller som rull. 

Produktkomposisjon
Enkeltstrimler: Polyuretan med 
polyakrylatlim, polyester med polyetylen- og 
silikonbelegg, polyester med polyakrylat- og 
silikonbelegg, bleket silikonpapir
Rull: Polyuretan med polyakrylatlim, 
polyester med polyetylen- og silikonbelegg, 
polyester med polyakrylat- og silikonbelegg, 
silikonpapir med skrifttrykk, trykksensitivt 
varmlim

Tiltenkt bruk
Suprasorb® CNP-klebefolie brukes 
som sekundærbandasje til å forsegle 
sår og til fiksering innenfor rammen 
av undertrykksbehandling med 
Suprasorb® CNP-behandlingssystemer. 

Indikasjoner
Ikke relevant.

Kontraindikasjoner
•	 kjent allergi og/eller overømfintlighet 

overfor en av produktkomponentene

Bivirkninger
I sjeldne tilfeller kan det oppstå 
hudirritasjoner og/eller allergier.

Advarsler og forsiktighetsregler
•	 Suprasorb® CNP-klebefolie skal ikke 

strammes ved påføring.
•	 Produktet skal utelukkende brukes av 

helsepersonell.
•	 Suprasorb® CNP-klebefolie skal 

bare brukes i kombinasjon med 
Suprasorb® CNP-behandlingssystemer 
og tilhørende komponenter. 

•	 Instruksjoner for bruk for alle brukte 
produkter må følges.

•	 Skal ikke brukes hvis forpakningen er 
skadet eller åpnet ved en feiltakelse.

•	 Materiell som ikke brukes fra åpnede 
sterilpakker, må ikke oppbevares til 
gjenbruk og/eller reprosesseres på nytt. 

Instruksjoner for bruk
Suprasorb® CNP-klebefolien brukes 
innenfor rammen av sårbehandling 
med undertrykk som sekundærbandasje 
til forsegling av sår som er behandlet 
med en sårfyller godkjent for 
undertrykksbehandling. I tillegg kan 
produktet brukes til fiksering av 
sårfyllere og slanger. Til gjennomføring 
av undertrykksbehandlingen er det 
nødvendig med et dreneringssystem. For 
Suprasorb® CNP P3-behandlingsenheten 
kan du velge mellom Suprasorb® CNP-
dreneringspad og Suprasorb® CNP-
dybdedrenering. Følg instruksjonene for 
bruk til det enkelte produktet for den 
videre fremgangsmåten.

1. Forberedelse:
Huden rundt såret må være ren og tørr. 

2. Påføring:
a) Før bruk skal det sterile barrieresystemet 

kontrolleres visuelt for skader på 
emballasjen.

b) Åpne emballasjen på merket sted og ta 
produktet ut.

c)	 Bruk enkeltstrimler eller klipp et 
tilstrekkelig stort stykke av rullen med 
en steril saks. (Illustrasjon 1) 

d) Drei Suprasorb® CNP-klebefolien slik at 
siden med flikene peker mot deg. Ta 

tak i de trykte flikene med pekefingeren 
og tommelen din og fra dem helt fra 
hverandre. (Illustrasjon 2) 

e) Vend produktet 180° slik at den 
klebende flaten peker i retning av 
pasienten eller såret. (Illustrasjon 3)

f) Plasser produktet over såret som skal 
tettes (på stedet som skal fikseres) og 
stryk det fast på plass med en varsom 
hånd (spesielt kantene). (Illustrasjon 4)

g) Ta deretter tak i en av flikene mellom 
pekefingeren og tommelen og dra 
dem av sammen med støttefolien. 
(Illustrasjon 5)

Merknad om påføring av
Suprasorb® CNP-klebefolie: 
Pass på at Suprasorb® CNP-klebefolien 
påføres minst 5 cm utover sårkantene eller 
den fikserte primærbandasjen og at den 
fester sikkert på huden rundt såret for å 
kunne yte en tilstrekkelig tetting. Ved bruk 
av flere enkeltstrimler skal du passe på at 
foliekantene overlappes med minst 5 cm 
for å oppnå en fullstendig tetting. 

Merknad om fjerning av
Suprasorb® CNP-klebefolie: 
For å fjerne produktet så smertefritt som 
mulig, kan bandasjen brytes mellom lim 
og hud ved å overstrekke plastfilmen. 
Suprasorb® CNP-klebefolien skal da være 
så parallell som mulig i forhold til huden. 
(Illustrasjon 6)

3. Skifte av bandasje:
Suprasorb® CNP-klebefolie skal skiftes ved 
hvert bandasjeskifte. 

4. Kassering:
I Europa kan kassering av produktet 
tilegnes en avfallskode fra kapittel 
18 01 og emballasjen en avfallskode 
fra kapittel 15 01 i forordningen om 
europeisk avfallskatalog (Den europeiske 
avfallslisten – EAL). Resirkulerbare 
emballasjer bør leveres inn til et nasjonalt 
gjenvinningsanlegg. Kasser i henhold til 
regionale bestemmelser.

Generelle opplysninger
Produktet er sterilt og beregnet til 
engangsbruk. Materiell som ikke brukes, 
skal kasseres. 
Skulle det oppstå en alvorlig situasjon, bes 
du henvende deg til produsenten og de 
ansvarlige helsemyndigheter. 

cs   Návod k použití

Navíc je třeba dodržovat návody k použití 
léčebných systémů Suprasorb® CNP, 
zejména pokud jde o indikace, 
kontraindikace, vedlejší účinky, výstražné 
pokyny a preventivní opatření. 

Popis výrobku a charakteristika
Lepicí fólie Suprasorb® CNP je tenká, 
samolepicí, průhledná polyuretanová 
fólie propustná pro vodní páru, která se 
přizpůsobí konturám těla, chrání ránu 
před bakteriemi a vodou a umožňuje 
vzduchotěsné uzavření rány při podtlakové 
léčbě a fixaci. Výrobek je k dostání jako 
jednotlivé proužky v různých velikostech. 
Sady Suprasorb® CNP obsahují lepicí 
fólii Suprasorb® CNP buď jako jednotlivé 
proužky, nebo v roli. 

Složení výrobku
Jednotlivé proužky: Polyuretan s 
polyakrylátovým lepidlem, polyester s 
polyethylenovým a silikonovým povlakem, 
polyester s polyakrylátovým a silikonovým 
povlakem, bělený silikonovaný papír
Role: Polyuretan s polyakrylátovým 
lepidlem, polyester s polyethylenovým 
a silikonovým povlakem, polyester s 
polyakrylátovým a silikonovým povlakem, 
silikonovaný papír s potiskem, tavné lepidlo

Účel použití
Lepicí fólie Suprasorb® CNP se používá 
v rámci podtlakové léčby s léčebnými 
systémy Suprasorb® CNP jako sekundární 
obvaz k utěsnění ran a fixaci. 

Indikace
Nehodí se.

Kontraindikace
•	 známá alergie a/nebo přecitlivělost na 

složku výrobku

Vedlejší účinky
Zřídka může dojít k podráždění kůže a/
nebo alergiím.

Výstražné pokyny a preventivní 
opatření
•	 Lepicí fólii Suprasorb® CNP vždy 

aplikujte s malým napnutím.
•	 Používání výrobku provádí výhradně 

zdravotnický odborný personál.
•	 Lepicí fólie Suprasorb® CNP se smí 

používat pouze v kombinaci s léčebnými 

systémy Suprasorb® CNP a jejich 
komponenty. 

•	 Je třeba dodržovat návody k použití 
všech použitých výrobků.

•	 Nepoužívejte, pokud je obal poškozen 
nebo nedopatřením otevřen.

•	 Nepoužitý materiál z již otevřených 
sterilních obalů nesmí být uchováván 
k opakovanému použití a/nebo znovu 
zpracován. 

Pokyny k použití
Lepicí fólie Suprasorb® CNP se v rámci 
podtlakové léčby používá jako sekundární 
obvaz k utěsnění přes ránu ošetřenou 
výplní rány schválenou pro podtlakovou 
léčbu. Lze ji navíc použít k fixaci výplní ran 
a hadiček. K provedení podtlakové léčby je 
nutný drenážní systém. U léčebné jednotky 
Suprasorb® CNP P3 si můžete vybrat mezi 
drenážním polštářkem Suprasorb® CNP 
a hlubokou drenáží Suprasorb® CNP. Při 
dalším postupu prosím dodržujte návod k 
použití příslušného výrobku.

1. Příprava:
Kůže v okolí rány musí být čistá a suchá. 

2. Použití:
a) Před použitím je nutné vizuálně 

zkontrolovat systém sterilní bariéry, 
zda nedošlo k narušení celistvosti 
obalu.

b)	Obal otevřete na určeném místě a 
výrobek vyjměte.

c) Použijte jednotlivé proužky nebo 
odstřihněte dostatečně velký 
kus z role sterilními nůžkami. 
(Obrázek 1) 

d)	Otočte lepicí fólii Suprasorb® CNP 
tak, aby strana s uchopovacími  
proužky směřovala k vám. Uchopovací 
proužky uchopte mezi ukazováček  
a palec a tahem směrem od sebe je 
zcela roztáhněte. (Obrázek 2) 

e) Otočte výrobek o 180° tak, aby 
lepicí plocha směřovala k pacientovi 
nebo ráně. (Obrázek 3)

f) Výrobek umístěte na ránu určenou 
k utěsnění (místo určené k fixaci) a 
jemně ho řádně rozprostřete (zejména 
na okrajích). (Obrázek 4)

g) Poté uchopovací proužky opět 
uchopte mezi ukazováček a palec 
a stáhněte je spolu s nosnou fólií. 
(Obrázek 5)



sebzárást biztosít a negatívnyomás-terápia 
során, valamint biztosítja a megfelelő 
rögzítést. A termék különböző méretekben, 
különálló csíkok formájában érhető el. A 
Suprasorb® CNP készletek a Suprasorb® CNP 
ragasztófóliát különálló csíkok vagy tekercs 
formájában tartalmazzák. 

A termék összetétele
Különálló csíkok: Poliuretán poliakrilát 
ragasztóval, poliészter polietilén- és 
szilikonbevonattal, poliészter poliakrilát- és 
szilikonbevonattal, fehérített szilikonozott 
papír
Tekercsek: Poliuretán poliakrilát ragasztóval, 
poliészter polietilén- és szilikonbevonattal, 
poliészter poliakrilát- és szilikonbevonattal, 
nyomott szilikonozott papír, hőre lágyuló 
ragasztó

A termék rendeltetése
A Suprasorb® CNP ragasztófólia 
a negatívnyomás-terápia során a 
Suprasorb® CNP terápiás rendszerekkel 
együtt másodlagos kötszerként szolgál a 
sebek lezárására, valamint rögzítés céljából. 

Javallatok
Nem vonatkozik.

Ellenjavallatok
•	 a termék egyik összetevőjével szembeni 

ismert allergia és/vagy túlérzékenység

Mellékhatások
Ritka esetekben bőrirritáció és/vagy allergia 
léphet fel.

Figyelmeztetések és 
óvintézkedések
•	 Felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy 

a Suprasorb® CNP ragasztófólia ne 
feszüljön.

•	 A terméket csak szakképzett 
egészségügyi személyzet használhatja.

•	 A Suprasorb® CNP ragasztófólia kizárólag 
a Suprasorb® CNP terápiás rendszerekkel 
és azok alkotóelemeivel használható. 

•	 Követni kell minden felhasznált termék 
használati utasítását.

•	 Nem alkalmazható, ha a csomagolás 
sérült, vagy véletlenül kinyílt.

•	 A már kinyitott steril csomagolásból 
származó fel nem használt anyagot tilos 
tárolni és/vagy újrafeldolgozni. 

Használati útmutatás
A Suprasorb® CNP ragasztófólia a 
negatívnyomás-terápia során másodlagos 
kötszerként szolgál a sebek lezárására a 
negatívnyomás-terápiához engedélyezett 
sebtöltőanyaggal kezelt seben. Ezenkívül 
sebtöltőanyagok és csövek rögzítésére is 
alkalmazható. A negatívnyomás-terápia 
elvégzéséhez drenázsrendszerre van 
szükség. A Suprasorb® CNP P3 terápiás 
egység esetében a Suprasorb® CNP 
drenázspárna és a Suprasorb® CNP mély 
drén közül választhat. A további eljárást az 
adott termék használati utasításában találja.

1. Előkészítés:
A sebkörnyék bőrének tisztának és 
száraznak kell lennie. 

2. Alkalmazás:
a) Használat előtt vizuálisan ellenőrizze 

a steril gátrendszert, hogy nem 
sérült-e a csomagolás épsége.

b) Nyissa fel a csomagolást a kijelölt 
ponton, és vegye ki a terméket.

c) Használja a különálló csíkokat, vagy 
steril ollóval vágjon le egy kellően nagy 
darabot a tekercsből. (1. ábra:) 

d) Forgassa el úgy a Suprasorb® CNP 
ragasztófóliát, hogy a fogófülek Ön 
felé nézzenek. Vegye a fogófüleket 
mutató- és hüvelykujjai közé, és húzza 
szét őket teljesen. (2. ábra) 

e) Fordítsa el a terméket 180°-kal úgy, 
hogy a ragasztófelület a beteg vagy 
a seb felé nézzen. (3. ábra)

f) Helyezze a terméket a lezárandó seb 
fölé (a rögzítendő területre), és óvatosan 
nyomja a helyére (különösen a széleknél). 
(4. ábra)

g) Ezután ismét vegye az egyik 
fogófület a mutató- és hüvelykujja 
közé, és húzza le a védőfóliával 
együtt. (5. ábra)

Útmutató a Suprasorb® CNP 
ragasztófólia felhelyezéséhez: 
Ügyeljen arra, hogy a Suprasorb® CNP 
ragasztófólia legalább 5 cm-rel túlérjen a 
seb szélén, illetve a rögzített elsődleges 
kötszeren, és biztosan tapadjon a seb  
körüli bőrfelülethez a megfelelő lezárás 
biztosítása érdekében. Ha több különálló 
csíkot használ, ügyeljen arra, hogy a 
fóliaszélek legalább 5 cm-rel fedjék  
egymást a teljes körű lezárás biztosítása 
érdekében. 

Útmutató a Suprasorb® CNP 
ragasztófólia eltávolításához: 
A termék minél fájdalommentesebb 
eltávolítása érdekében a ragasztó és a 
bőr közötti tapadást a műanyag fólia 
megnyújtásával meg lehet szüntetni. 
A Suprasorb® CNP ragasztófóliát a 
bőrrel minél inkább párhuzamosan kell 
megnyújtani. (6. ábra)

3. Kötéscsere:
A Suprasorb® CNP ragasztófólia minden 
kötéscsere alkalmával cserélni kell. 

4. Ártalmatlanítás:
Európában a termékből származó 
hulladékhoz a hulladékjegyzékről szóló 
irányelv 18 01 fejezete, a csomagolásból 
származó hulladékhoz pedig a 15 01 
fejezete alapján hozzárendelhető egy 
hulladékkód. Az újrahasznosítható 
csomagolást a nemzeti hulladék-
újrahasznosító rendszerekhez kell eljuttatni. 
Kérjük, hogy a regionális előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa.

Általános figyelmeztetések
A termék steril és egyszeri használatra 
készült. A fel nem használt anyagot 
ártalmatlanítani kell. Súlyos nemkívánatos 
esemény fellépése esetén, kérjük, forduljon 
a gyártóhoz és az illetékes egészségügyi 
hatóságokhoz.

pl   Instrukcja stosowania

Dodatkowo należy przestrzegać instrukcji 
stosowania systemów terapeutycznych 
Suprasorb® CNP, w szczególności w 
odniesieniu do wskazań, przeciwwskazań, 
działań niepożądanych, ostrzeżeń i środków 
ostrożności. 

Opis produktu i jego specyfikacja
Folia samoprzylepna Suprasorb® CNP to 
cienka, przepuszczająca parę wodną, 
samoprzylepna, przezroczysta folia 
poliuretanowa, która dopasowuje się 
do kształtu ciała, chroni ranę przed 
zarazkami i wodą oraz umożliwia 
hermetyczne zamknięcie rany podczas 
leczenia podciśnieniem oraz odpowiednie 
mocowanie opatrunku. Wyrób jest dostępny 
w postaci pojedynczych pasków w różnych 
rozmiarach. Zestawy Suprasorb® CNP 
zawierają folię samoprzylepną 
Suprasorb® CNP w postaci pojedynczych 
pasków lub rolki. 

Skład produktu
Pojedyncze paski: Poliuretan z klejem 
poliakrylanowym, poliester z powłoką 
polietylenową i silikonową, poliester z 
powłoką poliakrylanową i silikonową, 
bielony papier silikonowany
Rolka: Poliuretan z klejem poliakrylanowym, 
poliester z powłoką polietylenową 
i silikonową, poliester z powłoką 
poliakrylanową i silikonową, papier 
silikonowany z nadrukiem, samoprzylepny 
klej termotopliwy

Zastosowanie
Folia samoprzylepna Suprasorb® CNP służy 
jako opatrunek wtórny do uszczelniania ran 

i do mocowania w połączeniu z systemami 
terapeutycznymi Suprasorb® CNP w ramach 
leczenia podciśnieniem. 

Wskazania
Nie dotyczy.

Przeciwwskazania
•	 znana alergia i/lub nadwrażliwość na 

jeden ze składników produktu

Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić 
podrażnienia skóry i/lub alergie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
•	 Folię samoprzylepną Suprasorb® CNP 

należy naklejać zawsze z niezbyt wielkim 
naprężeniem.

•	 Produkt może stosować wyłącznie 
specjalistyczny personel medyczny.

•	 Folię samoprzylepną Suprasorb® CNP 
należy stosować wyłącznie w połączeniu 
z systemami terapeutycznymi 
Suprasorb® CNP i ich komponentami. 

•	 Konieczne jest przestrzeganie instrukcji 
stosowania wszystkich używanych 
produktów.

•	 Nie używać produktu, jeżeli opakowanie 
jest uszkodzone lub zostało przypadkowo 
otwarte.

•	 Niewykorzystanego materiału z już 
otwartych opakowań sterylnych 
nie wolno przechowywać i/lub 
przygotowywać do ponownego użycia. 

Wskazówki dotyczące stosowania
Folia samoprzylepna Suprasorb® CNP 
stosowana jest w ramach leczenia 

Pokyny k přiložení lepicí fólie
Suprasorb® CNP: 
Dbejte na to, aby lepicí fólie 
Suprasorb® CNP přesahovala okraje rány 
nebo fixovaný primární obvaz minimálně 
o 5 cm a pevně přiléhala k okolí rány, a 
bylo tak zajištěno dostatečné utěsnění. Při 
použití více jednotlivých proužků je třeba 
dbát na to, aby se okraje fólie překrývaly 
minimálně o 5 cm, a bylo tak dosaženo 
úplného utěsnění. 

Pokyny k sejmutí lepicí fólie
Suprasorb® CNP: 
K odstranění výrobku pokud možno  
téměř bezbolestně může být spojení  
mezi lepidlem a kůží přerušeno  
nadměrným natažením plastové 
fólie. Při tom by měla být lepicí fólie 
Suprasorb® CNP natažena co nejvíce 
rovnoběžně s kůží. (Obrázek 6)

3. Převaz:
Výměna lepicí fólie Suprasorb® CNP se 
provádí při každém převazu. 

4. Likvidace:
V Evropě může být odpadním produktům 
přiřazen kód odpadu z kapitoly 18 01 
a odpadním obalům kód odpadu z 
kapitoly 15 01 směrnice o evropském 
katalogu odpadů (nařízení o katalogu 
odpadů – AVV). Recyklovatelné obaly je 
třeba odevzdat v příslušných národních 
recyklačních systémech. Zlikvidujte je v 
souladu s regionálními předpisy.

Všeobecná upozornění
Výrobek je sterilní a určený k 
jednorázovému použití. Nepoužitý materiál 
je třeba zlikvidovat. V případě vážného 
incidentu se obraťte na výrobce a příslušné 
zdravotnické orgány. 

sk   Návod na použitie

Navyše je potrebné dodržiavať návody 
na použitie terapeutických systémov 
Suprasorb® CNP, najmä pokiaľ ide o 
indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky, 
výstražné upozornenia a preventívne 
opatrenia. 

Opis produktu a charakteristika 
výkonu
Lepiaca fólia Suprasorb® CNP je tenká, 
pre vodnú paru priepustná, samolepiaca, 
transparentná polyuretánová fólia,  
ktorá sa prispôsobí telesným kontúram, 
chráni ranu pred baktériami a vodou a 
umožňuje vzduchotesné uzavretie rany  
pri podtlakovej terapii a fixácii. Výrobok  
je k dispozícii ako jednotlivé prúžky 
v rôznych veľkostiach. Súpravy 
Suprasorb® CNP obsahujú lepiacu fóliu 
Suprasorb® CNP buď ako jednotlivé prúžky, 
alebo v rolke. 

Zloženie výrobku
Jednotlivé prúžky: Polyuretán s 
polyakrylátovým lepidlom, polyester s 
polyetylénovým a silikónovým povlakom, 
polyester s polyakrylátovým a silikónovým 
povlakom, bielený silikónovaný papier
Rolka: Polyuretán s polyakrylátovým 
lepidlom, polyester s polyetylénovým 
a silikónovým povlakom, polyester s 
polyakrylátovým a silikónovým povlakom, 
silikónovaný papier s potlačou, tavné 
lepidlo

Účel použitia
Lepiaca fólia Suprasorb® CNP sa používa v 
rámci podtlakovej terapie s terapeutickými 
systémami Suprasorb® CNP ako sekundárne 
krytie na utesnenie rán a fixáciu. 

Indikácie
Nehodí sa.

Kontraindikácie
•	 známa alergia a/alebo precitlivenosť na 

niektorú zo zložiek výrobku

Vedľajšie účinky
V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť 
podráždenie kože a/alebo alergie.

Výstražné upozornenia a 
preventívne opatrenia
•	 Lepiacu fóliu Suprasorb® CNP vždy 

aplikujte najmenej napnutú.
•	 Použitie výrobku vykonáva výlučne 

odborný zdravotnícky personál.
•	 Lepiaca fólia Suprasorb® CNP sa 

smie používať iba v kombinácii 
s terapeutickými systémami 
Suprasorb® CNP a ich 
komponentmi. 

•	 Dodržujte návody na použitie 
všetkých použitých výrobkov.

•	 Nepoužívajte, ak je obal 
poškodený alebo nedopatrením 
otvorený.

•	 Nepoužitý materiál z už otvorených 
sterilných obalov nesmie byť 
uchovávaný na opakované použitie 
a/alebo znovu spracovaný. 

Pokyny pre aplikáciu
Lepiaca fólia Suprasorb® CNP sa v 
rámci podtlakovej terapie používa ako 
sekundárne krytie na utesnenie rayny 
ošetrenej výplňou rany schválenou pre 
podtlakovú terapiu. Je možné ju navyše 
použiť na fixáciu výplní rany a hadičiek. 

Na vykonanie podtlakovej terapie je nutný 
drenážny systém. U terapeutickej jednotky 
Suprasorb® CNP P3 si môžete vybrať medzi 
drenážnou podložkou Suprasorb® CNP 
a hĺbkovou drenážou Suprasorb® CNP. 
Pri ďalšom postupe dbajte na návod na 
použitie daného výrobku.

1. Príprava:
Okolitá pokožka musí byť čistá a suchá. 

2. Použitie:
a) Pred použitím je nutné vizuálne 

skontrolovať systém sterilnej bariéry, či 
nedošlo k narušeniu celistvosti obalu.

b) Obal otvorte na určenom mieste a 
výrobok vyberte.

c) Použite jednotlivé prúžky alebo 
odstrihnite dostatočne veľký kus z rolky 
sterilnými nožnicami. (Obrázok 1) 

d) Otočte lepiacu fóliu Suprasorb® CNP tak, 
aby strana s pásikmi smerovala k vám. 
Pásky uchopte medzi ukazovák a palec 
a ťahom smerom od seba ich úplne 
roztiahnite. (Obrázok 2) 

e) Otočte výrobok o 180° tak, aby lepiaca 
plocha smerovala k pacientovi alebo 
rane. (Obrázok 3).

f) Výrobok umiestnite na ranu určenú na 
utesnenie (miesto určené na fixáciu) a 
opatrne ho riadne rozprestrite (najmä na 
okrajoch). (Obrázok 4)

g) Potom pásky opäť uchopte medzi 
ukazovák a palec a stiahnite ich spolu s 
nosnou fóliou. (Obrázok 5)

Pokyny na priloženie lepiacej 
fólie Suprasorb® CNP: 
Dbajte na to, aby lepiaca fólia 
Suprasorb® CNP presahovala okraje rany 
alebo fixované primárne krytie minimálne 
o 5 cm a pevne priliehala k okoliu rany, a 
bolo tak zaistené dostatočné utesnenie. 
Pri použití viacerých jednotlivých prúžkov 
je potrebné dbať na to, aby sa okraje fólie 
prekrývali minimálne o 5 cm, a bolo tak 
dosiahnuté úplné utesnenie. 

Pokyny na odstránenie lepiacej 
fólie Suprasorb® CNP: 
Na odstránenie výrobku pokiaľ možno 
takmer bezbolestne môže byť spojenie 
medzi lepidlom a pokožkou prerušené 
nadmerným natiahnutím plastovej 
fólie. Pri tom by mala byť lepiaca fólia 
Suprasorb® CNP natiahnutá čo najviac 
rovnobežne s pokožkou. (Obrázok 6).

3. Výmena krytia:
Výmena lepiacej fólie Suprasorb® CNP sa 
vykonáva pri každej výmene krytia. 

4. Likvidácia:
Odpad z produktov je v Európe možné 
priradiť podľa kľúča odpadov z kapitoly 
18 01, odpad z obalov podľa kľúča 
odpadov z kapitoly 15 01 Nariadenia 
o európskom zozname odpadov 
(Nariadenie o zozname odpadov – AVV). 
Recyklovateľné obaly by sa mali odovzdať 
príslušným národným recyklačným 
systémom. Zlikvidujte ich v súlade s 
regionálnymi predpismi.

Všeobecné pokyny
Výrobok je sterilný a určený na jednorazové 
použitie. Nepoužitý materiál treba 
zlikvidovať. Pri výskyte závažného incidentu 
sa obráťte na výrobcu a kompetentné 
zdravotnícke inštitúcie.

hu   Használati utasítás

Továbbá fontos, hogy figyelembe vegyük 
a Suprasorb® CNP terápiás rendszerek 
használati utasításait, különösen az 
javallatok, ellenjavallatok, mellékhatások, 
figyelmeztetések és óvintézkedések 
tekintetében. 

Termékleírás és 
teljesítményjellemzők
A Suprasorb® CNP ragasztófólia egy 
vékony, páraáteresztő, öntapadó, átlátszó 
poliuretán fólia, amely illeszkedik a 
test kontúrjaihoz, megvédi a sebet a 
kórokozóktól és a víztől, és légmentes 

podciśnieniem jako opatrunek wtórny 
do uszczelnienia rany zaopatrzonej 
opatrunkiem wypełniającym ranę, 
dopuszczonym do leczenia podciśnieniem. 
Dodatkowo może być stosowana do 
mocowania opatrunków wypełniających 
ranę oraz węży. W procesie leczenia 
podciśnieniem niezbędny jest system 
do drenażu. W przypadku jednostki 
terapeutycznej Suprasorb® CNP P3 można 
wybrać między drenem z przystawką 
Suprasorb® CNP oraz drenażem głębokim 
Suprasorb® CNP. Dalsze procedury należy 
przeprowadzać zgodnie z instrukcją 
stosowania danego produktu.

1. Przygotowanie:
Skóra wokół rany musi być czysta i sucha. 

2. Sposób użycia:
a) Przed użyciem sprawdzić wzrokowo 

system bariery sterylnej pod kątem 
naruszenia integralności opakowania.

b) Otworzyć opakowanie w oznaczonym 
miejscu i wyjąć produkt.

c) Użyć pojedynczych pasków lub jałowymi 
nożyczkami odciąć wystarczająco duży 
fragment z rolki. (Rysunek 1) 

d) Obrócić folię samoprzylepną 
Suprasorb® CNP w taki sposób, aby 
zakładki papieru ochronnego były 
skierowane w stronę użytkownika. 
Chwycić obie zakładki papieru 
ochronnego pomiędzy kciuk i palec 
wskazujący, a następnie całkowicie je 
rozciągnąć. (Rysunek 2) 

e) Obrócić produkt o 180°, tak aby 
powierzchnia przylepna była skierowana 
w stronę pacjenta lub rany. (Rysunek 3)

f) Umieścić wyrób nad uszczelnianą raną 
(obszar mocowania), docisnąć i delikatnie 
wygładzić (szczególnie na brzegach). 
(Rysunek 4)

g) Ponownie chwycić obie zakładki papieru 
ochronnego pomiędzy kciuk i palec 
wskazujący, a następnie całkowicie 
je zdjąć wraz z folią usztywniającą. 
(Rysunek 5)

Wskazówka dotycząca nakładania folii 
samoprzylepnej Suprasorb® CNP: 
Należy upewnić się, że folia samoprzylepna 
Suprasorb® CNP została nałożona tak, 
że wystaje co najmniej 5 cm poza brzegi 
rany/zamocowany opatrunek pierwotny 
i że dobrze przylega do okolicy rany, aby 
zapewnić odpowiednią szczelność. W 
przypadku stosowania kilku pojedynczych 
pasków należy zwrócić uwagę na to, by 
krawędzie folii zachodziły na siebie na 
co najmniej 5 cm, co pozwoli uzyskać 
całkowite uszczelnienie. 

Wskazówka dotycząca zdejmowania 
folii samoprzylepnej Suprasorb® CNP: 
Aby usunąć produkt w możliwie jak 
najmniej bolesny sposób, można najpierw 
rozciągnąć folię i w ten sposób przerwać 
połączenie między klejem a skórą. Pamiętać 
przy tym, aby folię samoprzylepną 
Suprasorb® CNP rozciągać możliwie 
równolegle do skóry. (Rysunek 6)

3. Zmiana opatrunku:
Folię samoprzylepną Suprasorb® CNP należy 
wymieniać przy każdej zmianie opatrunku. 

4. Utylizacja:
W Europie odpady produktowe można 
zaklasyfikować wg kodu odpadów z 
rozdziału 18 01, a odpady opakowaniowe 
wg kodu odpadów z rozdziału 15 01 
rozporządzenia w sprawie katalogu 
odpadów. Opakowania zdatne do 
recyklingu należy przekazać do 
odpowiednich krajowych systemów 
recyklingu. Utylizację przeprowadzić 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ogólne wskazówki
Wyrób jest jałowy i przeznaczony wyłącznie 
do jednorazowego użytku. Niewykorzystany 
materiał należy zutylizować. W przypadku 
poważnego wypadku należy skontaktować 
się z producentem oraz z właściwymi 
organami służb zdrowia. 

sl   Navodila za uporabo

Dodatno je treba upoštevati navodila 
za uporabo terapevtskih sistemov 
Suprasorb® CNP, zlasti v zvezi z indikacijami, 
s kontraindikacijami, z neželenimi učinki, 
opozorilnimi napotki in s previdnostnimi 
ukrepi. 

Opis izdelka in značilnosti
Lepilna folija Suprasorb® CNP je tanka, 
za vodno paro prepustna, samolepilna, 
prozorna poliuretanska folija, ki se prilagodi 
obliki telesa, ščiti rano pred klicami in 
vodo ter omogoča zrakotesno zaporo rane 
pri podtlačnem zdravljenju in pritrditev. 
Izdelek je na voljo kot enojni trak v različnih 
velikostih. Kompleti Suprasorb® CNP 
vsebujejo lepilno folijo Suprasorb® CNP kot 
posamezne trakove ali kot zvitek. 

Sestava izdelka
Posamezni trakovi: Poliuretan s 
poliakrilatnim lepilom, poliester s 
polietilensko in silikonsko prevleko, poliester 
s poliakrilatno in silikonsko prevleko, beljeni 
silikonizirani papir
Zvitek: Poliuretan s poliakrilatnim lepilom, 
poliester s polietilensko in silikonsko 
prevleko, poliester s poliakrilatno in 
silikonsko prevleko, silikonizirani papir s 
potiskom, talilno lepilo

Namen
Lepilna folija Suprasorb® CNP v okviru 
podtlačnega zdravljenja s terapevtskimi 
sistemi Suprasorb® CNP deluje kot 
sekundarna obloga za zatesnitev ran in za 
pritrjevanje. 

Indikacije
Se ne uporablja.

Kontraindikacije
•	 znana alergija in/ali preobčutljivost na 

eno od sestavin izdelka

Neželeni učinki
V redkih primerih se lahko pojavi draženje 
kože in/ali alergije.

Opozorilni napotki in previdnostni 
ukrepi
•	 Lepilno folijo Suprasorb® CNP vedno 

namestite z najmanjšo možno 
napetostjo.

•	 Izdelek sme uporabljati izključno 
medicinsko strokovno osebje.

•	 Lepilno folijo Suprasorb® CNP je 
dovoljeno uporabljati samo v 
kombinaciji s terapevtskimi sistemi 
Suprasorb® CNP in njih 
komponentami. 

•	 Upoštevati morate navodila za uporabo 
vseh uporabljenih izdelkov.

•	 Ne uporabljajte, če je embalaža 
poškodovana ali slučajno odprta.

•	 Neuporabljenega materiala iz že odprte 
sterilne embalaže ni dovoljeno hraniti 
za ponovno uporabo in/ali ga ponovno 
obdelati. 

Napotki za uporabo
Lepilna folija Suprasorb® CNP se uporablja 
v okviru podtlačnega zdravljenja – skupaj s 
polnilom za rane, odobrenim za podtlačno 
zdravljenje – kot sekundarna obloga za 
zatesnitev prek že oskrbljene rane. Dodatno 
se lahko uporablja za fiksiranje polnil za 
rane in gibkih cevi. Za izvedbo podtlačnega 
zdravljenja je potreben sistem odvajanja. 
Pri terapevtski enoti Suprasorb® CNP P3 
lahko izbirate med drenažno blazinico 
Suprasorb® CNP in globinsko drenažo 
Suprasorb® CNP. Pri nadaljnjem postopku 
upoštevajte navodila za uporabo 
posameznega izdelka.

1. Priprava:
Koža okoli rane mora biti čista in suha. 

2. Uporaba:
a) Pred uporabo je treba sistem sterilne 

pregrade vizualno preveriti, da embalaža 
ni poškodovana.

b) Odprite embalažo na za to predvidenem 
mestu in vzemite izdelek iz nje.

c) Uporabite posamezne trakove ali s 
sterilnimi škarjami odrežite dovolj velik 
kos z zvitka. (Slika 1) 

d) Lepilno folijo Suprasorb® CNP obrnite 
tako, da bo stran z zankama za prijem 
obrnjena proti vam. S palcem in kazalcem 
primite prijemalni zanki in ju razvlecite do 
konca narazen. (Slika 2) 

e) Izdelek zavrtite za 180°, da bo lepilna 
površina obrnjena proti pacientu ali proti 
rani. (Slika 3)

f) Izdelek namestite prek rane, ki jo želite 
zatesniti (na mesto za pritrjevanje), in 
ga nežno pogladite, da se trdno oprime 
(zlasti na robovih). (Slika 4)

g) Nato znova s palcem in kazalcem primite 
eno od zank za prijem ter jo odstranite 
skupaj z zaščitno folijo. (Slika 5)

Napotek za nameščanje lepilne 
folije Suprasorb® CNP: 
Da zagotovite zadostno zatesnitev, pazite, 
da boste lepilno folijo Suprasorb® CNP 
namestili najmanj 5 cm prek robov rane 
oz. pritrjene primarne obloge in da se bo 
trdno oprijela na okolico rane. Pri uporabi 
več posameznih trakov je treba paziti, da 
se robovi folije prekrivajo najmanj 5 cm, da 
zagotovite popolno zatesnitev. 

Napotek za odstranjevanje lepilne 
folije Suprasorb® CNP: 
Da bi izdelek odstranili s čim manj bolečin, 
lahko raztegnete plast iz umetne mase, 
tako da se plast ne lepi več na kožo. Pri 

tem je treba lepilno folijo Suprasorb® CNP 
raztegniti čim bolj vzporedno s kožo. 
(Slika 6)

3. Menjava obloge:
Lepilna folija Suprasorb® CNP se zamenja ob 
vsaki menjavi obloge. 

4. Odlaganje med odpadke:
Odpadkom izdelka je v Evropi mogoče 
dodeliti kodo odpadkov iz poglavja 18 01, 
odpadkom embalaže pa odpadno kodo 

iz poglavja 15 01 Evropskega kataloga 
odpadkov (Pravilnik o katalogu odpadkov 
– AVV). Embalažo za recikliranje je treba 
odnesti ustreznim nacionalnim sistemom za 
recikliranje. Prosimo, da zavržete v skladu z 
regionalnimi uredbami.

Splošna navodila
Izdelek je sterilen in namenjen za enkratno 
uporabo. Neuporabljeni material je treba 
zavreči. Če pride do zapletov, se obrnite na 
proizvajalca in pristojne zdravstvene organe. 

hr   Upute za uporabu

Dodatno se moraju slijediti upute za 
primjenu Suprasorb® CNP terapijskih 
sustava, posebno u pogledu indikacija, 
kontraindikacija, nuspojava, upozorenja  
i mjera opreza. 

Opis proizvoda i značajke izvedbe
Suprasorb® CNP ljepiva folija je tanka, 
propusna za vodenu paru, samoljepiva, 
prozirna poliuretanska folija koja se 
prilagođava konturama tijela, štiti ranu 
od mikroorganizama i vode te omogućuje 
hermetičko zatvaranje rane tijekom terapije 
negativnim tlakom kao i fiksiranje. Proizvod 
je dostupan u obliku pojedinačnih traka 
različitih veličina. Suprasorb® CNP setovi 
sadrže Suprasorb® CNP ljepivu foliju kao 
pojedinačne trake ili u roli. 

Sastav proizvoda
Pojedinačne trake: Poliuretan s 
poliakrilatnim ljepilom, poliester s 
polietilenskim i silikonskim slojem,  
poliester s poliakrilatnim i silikonskim 
slojem, izbijeljen silikoniziran papir
Rola: Poliuretan s poliakrilatnim ljepilom, 
poliester s polietilenskim i silikonskim 
slojem, poliester s poliakrilatnim i 
silikonskim slojem, silikoniziran papir s 
otiskom, taljivo ljepilo

Namjena
Suprasorb® CNP ljepiva folija služi kao 
sekundarni povoj za izolaciju rana i  
fiksiranje u okviru terapije negativnim 
tlakom s pomoću Suprasorb® CNP 
terapijskih sustava. 

Indikacije
Nema.

Kontraindikacije
•	 poznata alergija i/ili preosjetljivost na 

jednu od komponenti proizvoda

Nuspojave
U rijetkim slučajevima mogu nastupiti 
iritacije kože i/ili alergije.

Upozorenja i mjere opreza
•	 Suprasorb® CNP ljepivu foliju 

uvijek postavite tako da bude slabo 
napeta.

•	 Primjenu ovog proizvoda smije 
provoditi isključivo stručno medicinsko 
osoblje.

•	 Suprasorb® CNP ljepiva folija smije se 
upotrebljavati samo u kombinaciji sa 
Suprasorb® CNP terapijskim sustavima i 
njihovim komponentama. 

•	 Moraju se poštovati upute za 
primjenu svih primijenjenih proizvoda.

•	 Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje 
oštećeno ili nehotice otvoreno.

•	 Neupotrijebljeni materijal iz već 
otvorenih sterilnih pakiranja ne smije 
se čuvati i/ili ponovno obrađivati za 
ponovnu upotrebu. 

Napomene za primjenu
Suprasorb® CNP ljepiva folija primjenjuje 
se u okviru terapije negativnim tlakom 
kao sekundarni povoj preko rane koja je 
zbrinuta ispunom za rane odobrenom za 
primjenu kod terapije negativnim tlakom. 
Povrh toga, može se upotrijebiti za fiksiranje 
ispuna za rane i cjevčica. Za provođenje 
terapije negativnim tlakom potreban je 

drenažni sustav. Kod Suprasorb® CNP P3 
terapijske jedinice možete birati između 
Suprasorb® CNP drenažnog jastučića i 
Suprasorb® CNP duboke drenaže. Za daljnji 
postupak obratite pozornost na upute za 
primjenu pojedinog proizvoda.

1. Priprema:
Koža oko rane mora biti čista i suha. 

2. Primjena:
a) Prije korištenja treba vizualno pregledati 

sustav sterilne barijere radi provjere da 
nije narušena cjelovitost pakiranja.

b) Otvorite pakiranje na predviđenom 
mjestu i izvadite proizvod.

c) Upotrijebite pojedinačne trake ili sterilnim 
škarama odrežite dovoljno veliki komad s 
role. (Slika 1) 

d) Okrenite Suprasorb® CNP ljepivu foliju 
tako da su trakice okrenute prema Vama. 
Između kažiprsta i palca uhvatite trakice 
i povlačenjem ih potpuno razdvojite. 
(Slika 2) 

e) Okrenite proizvod za 180° tako da 
ljepljiva površina bude okrenuta prema 
pacijentu ili rani. (Slika 3)

f) Postavite proizvod preko rane koja će se 
izolirati (mjesta koje je potrebno fiksirati) 
te nježno i temeljito zagladite (osobito na 
rubovima). (Slika 4)

g) Potom ponovno između kažiprsta i palca 
uhvatite jednu od trakica i povucite ju 
zajedno sa zaštitnom folijom. (Slika 5)

Napomena o postavljanju 
Suprasorb® CNP ljepive folije: 
Pripazite da Suprasorb® CNP ljepiva folija 
bude postavljena najmanje 5 cm preko 
rubova rane, odnosno fiksiranog primarnog 
povoja, te da sigurno prianja uz okolno 
tkivo rane kako bi se osiguralo adekvatno 
zatvaranje. Pri korištenju više pojedinačnih 
traka potrebno je pripaziti da se rubovi 
folija preklapaju najmanje 5 cm kako bi se 
postiglo potpuno zatvaranje. 

Napomena o uklanjanju 
Suprasorb® CNP ljepive folije: 
Kako bi se proizvod gotovo bezbolno 
uklonio, veza između ljepila i kože može 
se prekinuti izrazitim rastezanjem plastične 
folije. Pritom je Suprasorb® CNP ljepivu foliju 
potrebno rastezati što je moguće paralelnije 
naspram kože. (Slika 6)

3. Previjanje:
Zamjena Suprasorb® CNP ljepive folije 
provodi se pri svakom previjanju. 

4. Zbrinjavanje:
U Europi se za zbrinjavanje proizvoda može 
dodijeliti oznaka otpada iz Poglavlja 18 01, 
a za zbrinjavanje pakiranja oznaka otpada 
iz Poglavlja 15 01 Direktive o Europskom 
katalogu otpada (Uredba o katalogu 
otpada – AVV). Reciklirajuća pakiranja treba 
uključiti u odgovarajući nacionalni sustav za 
recikliranje. Zbrinjavanje provesti u skladu s 
regionalnim propisima.

Općenite napomene
Proizvod je sterilan i namijenjen za 
jednokratnu primjenu. Neupotrijebljeni 
materijal potrebno je zbrinuti. U slučaju 
ozbiljnog incidenta kontaktirajte 
proizvođača i nadležna zdravstvena tijela. 

el   Οδηγίες χρήσης

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
χρήσης για τα συστήματα θεραπείας 
Suprasorb® CNP, ιδίως όσον αφορά τις 
ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες, τις προειδοποιήσεις και τις 
προφυλάξεις. 

Περιγραφή και χαρακτηριστικά 
του προϊόντος
Η αυτοκόλλητη μεμβράνη Suprasorb® CNP 
είναι μια λεπτή, διαπερατή από υδρατμούς, 
αυτοκόλλητη, διαφανής μεμβράνη 
πολυουρεθάνης που προσαρμόζεται στο 
περίγραμμα του σώματος, προστατεύει 
το τραύμα από τα μικρόβια και το νερό 
και επιτρέπει το αεροστεγές κλείσιμο 
του τραύματος κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας αρνητικής πίεσης καθώς και 

τη σταθεροποίηση. Το προϊόν διατίθεται 
υπό τη μορφή μεμονωμένων ταινιών σε 
διάφορα μεγέθη. Η αυτοκόλλητη μεμβράνη 
Suprasorb® CNP συμπεριλαμβάνεται στα 
κιτ Suprasorb® CNP είτε υπό τη μορφή 
μεμονωμένων ταινιών είτε ως ρολό. 

Σύνθεση προϊόντος
Μεμονωμένες ταινίες: Πολυουρεθάνη με 
πολυακρυλική κόλλα, πολυεστέρας με 
πολυαιθυλενίου επίστρωση και επίστρωση 
σιλικόνης, πολυεστέρας με πολυακρυλική 
επίστρωση και επίστρωση σιλικόνης, 
λευκασμένο σιλικονισμένο χαρτί
Ρολό: Πολυουρεθάνη με πολυακρυλική 
κόλλα, πολυεστέρας με πολυαιθυλενίου 
επίστρωση και επίστρωση σιλικόνης, 
πολυεστέρας με πολυακρυλική επίστρωση 

και επίστρωση σιλικόνης, σιλικονισμένο 
χαρτί με εκτύπωση, κόλλα θερμοκόλλησης

Προβλεπόμενη χρήση
Η αυτοκόλλητη μεμβράνη Suprasorb® CNP 
χρησιμοποιείται στα πλαίσια της θεραπείας 
αρνητικής πίεσης με τα συστήματα 
θεραπείας Suprasorb® CNP ως δευτερεύον 
επίθεμα για τη στεγανοποίηση τραυμάτων 
και τη σταθεροποίηση. 

Ενδείξεις
Δεν ισχύει.

Αντενδείξεις
•	 γνωστή αλλεργία ή/και υπερευαισθησία 

σε κάποιο από τα συστατικά του 
προϊόντος

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να 
παρουσιαστούν δερματικοί ερεθισμοί ή/και 
αλλεργίες.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
•	 Μην τεντώνετε την αυτοκόλλητη 

μεμβράνη Suprasorb® CNP κατά την 
εφαρμογή.

•	 Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό.

•	 Η αυτοκόλλητη μεμβράνη 
Suprasorb® CNP επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με 
τα συστήματα θεραπείας Suprasorb® CNP 
και τα εξαρτήματά τους. 

•	 Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
χρήσης όλων των χρησιμοποιούμενων 
προϊόντων.

•	 Μην το χρησιμοποιείτε, εάν η 
συσκευασία έχει καταστραφεί ή ανοιχθεί 
ακούσια.

•	 Αχρησιμοποίητο υλικό από ήδη 
ανοιγμένες αποστειρωμένες συσκευασίες 
δεν επιτρέπεται να αποθηκεύεται 
για επαναχρησιμοποίηση ή/και 
επανεπεξεργασία. 

Υποδείξεις εφαρμογής
Η αυτοκόλλητη μεμβράνη Suprasorb® CNP 
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της θεραπείας 
αρνητικής πίεσης ως δευτερεύον επίθεμα 
για στεγανοποίηση πάνω από τραύμα, το 
οποίο έχει φροντιστεί και στο οποίο έχει 
εφαρμοστεί υλικό πλήρωσης τραύματος 
εγκεκριμένο για θεραπεία αρνητικής πίεσης. 
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη σταθεροποίηση υλικού πλήρωσης 
τραύματος και σωλήνων. Για τη διεξαγωγή 
θεραπείας αρνητικής πίεσης απαιτείται 
σύστημα παροχέτευσης. Για τη μονάδα 
θεραπείας Suprasorb® CNP P3 μπορείτε να 
επιλέξετε είτε το επίθεμα παροχέτευσης 
Suprasorb® CNP είτε την παροχέτευση 
βάθους Suprasorb® CNP. Τηρήστε τις 
οδηγίες χρήσης του αντίστοιχου προϊόντος 
για την περαιτέρω διαδικασία.

1. Προετοιμασία:
Το περιβάλλον το τραύμα δέρμα πρέπει να 
είναι καθαρό και στεγνό. 

2. Εφαρμογή:
α)	Πριν από τη χρήση, το σύστημα 

φραγμού αποστείρωσης πρέπει 
να επιθεωρείται οπτικά για τυχόν 
παραβιάσεις της ακεραιότητας της 
συσκευασίας.

β)	Ανοίξτε τον φάκελο συσκευασίας στο 
καθορισμένο σημείο και αφαιρέστε το 
προϊόν.

γ)	 Χρησιμοποιήστε τις μεμονωμένες ταινίες 
ή κόψτε ένα επαρκώς μεγάλο κομμάτι 
από το ρολό με ένα αποστειρωμένο 
ψαλίδι. (Εικόνα 1) 

δ)	 Γυρίστε την αυτοκόλλητη μεμβράνη 
Suprasorb® CNP, ώστε η πλευρά με τα 
γλωσσίδια συγκράτησης να δείχνει προς 
το μέρος σας. Πιάστε τα γλωσσίδια 
συγκράτησης ανάμεσα στον αντίχειρα 
και τον δείκτη και χωρίστε τα εντελώς. 
(Εικόνα 2) 

ε)	 Περιστρέψτε το προϊόν κατά 180°, 
ώστε η κολλητική επιφάνεια να δείχνει 
προς την κατεύθυνση του ασθενή ή του 
τραύματος. (Εικόνα 3)

στ)Τοποθετήστε το προϊόν επάνω στο 
τραύμα που πρόκεται να στεγανοποιηθεί 
(το σημείο προς καθήλωση) και πιέστε 
το απαλά για να εφαρμόσει (ιδιαίτερα 
στα άκρα). (Εικόνα 4)

ζ)	 Πιάστε στη συνέχεια ένα από τα 
γλωσσίδια συγκράτησης ξανά ανάμεσα 
στον δείκτη και τον αντίχειρα και 
τραβήξτε το μαζί με την στερεωτική 
μεμβράνη. (Εικόνα 5)

Υπόδειξη σχετικά με την τοποθέτηση 
της αυτοκόλλητης μεμβράνης 
Suprasorb® CNP: 
Βεβαιωθείτε ότι η αυτοκόλλητη μεμβράνη 
Suprasorb® CNP εφαρμόζεται τουλάχιστον 
5 cm πέραν των άκρων του τραύματος ή 
του σταθερού πρωτεύοντος επιθέματος 
και προσκολλάται με ασφάλεια στο 
περιβάλλοντου τραύματος για να 
διασφαλιστεί επαρκής στεγανοποίηση. 
Όταν χρησιμοποιείτε πολλές μεμονωμένες 
ταινίες, βεβαιωθείτε ότι τα άκρα της 
μεμβράνης επικαλύπτονται κατά 
τουλάχιστον 5 cm για να επιτευχθεί πλήρης 
στεγανοποίηση.

Υπόδειξη σχετικά με την αφαίρεση 
της αυτοκόλλητης μεμβράνης 
Suprasorb® CNP: 
Για να αφαιρέσετε το προϊόν όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνα, η ένωση μεταξύ 
κόλλας και δέρματος μπορεί να διακοπεί 
με υπερέκταση της πλαστικής μεμβράνης. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, η αυτοκόλλητη 
μεμβράνη Suprasorb® CNP θα πρέπει να 
εκταθεί όσο το δυνατόν πιο παράλληλα 
προς το δέρμα. (Εικόνα 6)

3. Αλλαγή επιδέσμου:
Σε κάθε αλλαγή επιδέσμου, αλλάζεται και η 
αυτοκόλλητη μεμβράνη Suprasorb® CNP. 

4. Απόρριψη:
Στην Ευρώπη, στα απόβλητα του προϊόντος 
μπορεί να αποδοθεί ένας κωδικός 
αποβλήτων από το κεφάλαιο 18 01 και 
στα απόβλητα συσκευασίας ένας κωδικός 
αποβλήτων από το κεφάλαιο 15 01 της 
οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό κατάλογο 
αποβλήτων (γερμανική οδηγία για τον 
Κατάλογο αποβλήτων, Abfallverzeichnis-
Verordnung – AVV). Οι ανακυκλώσιμες 
συσκευασίες θα πρέπει να οδηγούνται στα 
εκάστοτε εθνικά συστήματα ανακύκλωσης. 
Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανονισμούς.

Γενικές υποδείξεις
Το προϊόν είναι αποστειρωμένο και 
προορίζεται για μία μόνο χρήση. 
Το αχρησιμοποίητο υλικό πρέπει 
να απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
σοβαρού συμβάντος απευθυνθείτε 
στον κατασκευαστή και στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές.

ro   Instrucțiuni de utilizare

Totodată, trebuie respectate instrucțiunile 
de utilizare ale sistemelor de terapie 
Suprasorb® CNP, în special în ceea ce 
privește indicațiile, contraindicațiile, efectele 
secundare, avertizările și măsurile de 
precauție. 

Descrierea și caracteristicile 
produsului
Filmul adeziv Suprasorb® CNP este o 
folie de poliuretan subțire, permeabilă la 
vapori, autoadezivă și transparentă, care se 
adaptează contururilor corpului, protejează 
plaga de germeni și apă și permite 
închiderea etanșă la aer a plăgii în timpul 
terapiei cu presiune negativă, precum și 
fixarea. Produsul este disponibil sub formă 
de benzi individuale în diferite dimensiuni. 
Kiturile Suprasorb® CNP conțin filmul adeziv 
Suprasorb® CNP fie sub formă de benzi 
individuale, fie sub formă de rolă. 

Compoziția produsului
Benzi individuale: Poliuretan cu adeziv 
poliacrilic, poliester cu strat de polietilenă 
si silicon, poliester cu strat de poliacrilat si 
silicon, hârtie siliconică înălbită
Rolă: Poliuretan cu adeziv poliacrilic, 
poliester cu strat de polietilenă si silicon, 
poliester cu strat de poliacrilat si silicon, 
hârtie siliconică cu imprimeu, adeziv cu 
topire la cald

Utilizarea preconizată
Filmul adeziv Suprasorb® CNP este utilizat 
în terapia cu presiune negativă cu sistemele 
de terapie Suprasorb® CNP ca pansament 
secundar pentru sigilarea plăgilor și pentru 
fixare. 

Indicații
Nu se aplică.

Contraindicații
•	 alergie și/sau hipersensibilitate cunoscută 

la oricare dintre componentele 
produsului

Efecte secundare
În cazuri rare, pot apărea iritații ale pielii și/
sau alergii.

Avertizări și măsuri de precauție
•	 Aplicați întotdeauna filmul adeziv 

Suprasorb® CNP cu cât mai puțină 
tensiune.

•	 Aplicarea produsului este efectuată 
exclusiv de către personalul medical.

•	 Filmul adeziv Suprasorb® CNP poate 
fi utilizat numai în combinație cu 
sistemele de terapie Suprasorb® CNP 
și componentele acestora. 

• Trebuie să respectați instrucțiunile 
de utilizare ale tuturor produselor 
utilizate.

•	 Nu-l utilizați dacă ambalajul este 
deteriorat sau deschis accidental.

•	 Materialele neutilizate din ambalajele 
sterile deja deschise nu trebuie 
depozitate și/sau reprocesate pentru 
reutilizare. 

Instrucțiuni de aplicare
Filmul adeziv Suprasorb® CNP este utilizat 
în cadrul terapiei cu presiune negativă ca 
pansament secundar pentru sigilare peste 
plaga tratată împreună cu un material de 
umplere a plăgilor aprobat pentru terapia 
cu presiune negativă. În plus, acesta poate 
fi folosit pentru fixarea materialelor de 
umplere a plăgilor și a tuburilor. Pentru 
efectuarea terapiei cu presiune negativă  
este necesar un sistem de drenaj. Cu 
unitatea de terapie Suprasorb® CNP P3 
puteți alege între tamponul de drenaj 
Suprasorb® CNP și tubul de drenaj profund 
Suprasorb® CNP. Pentru procedura 
ulterioară, vă rugăm să respectați 
instrucțiunile de utilizare ale produsului 
respectiv.

1. Pregătirea:
Pielea din jurul plăgii trebuie să fie curată 
și uscată. 

2. Aplicarea:
a) Înainte de utilizare, sistemul de 

barieră sterilă trebuie să fie 
inspectat vizual pentru a detecta 
orice încălcare a integrității 
ambalajului.

b) Deschideți ambalajul din punctul 
prevăzut și scoateți produsul.

c) Folosiți benzile individuale sau tăiați o 
bucată suficient de mare din rolă cu un 
foarfece steril. (Figura 1) 

d) Întoarceți filmul adeziv 
Suprasorb® CNP astfel încât partea cu 
urechile de prindere să fie orientată 
spre dumneavoastră. Luați urechile de 
prindere între degetul arătător și 
degetul mare și desfaceți-le complet. 
(Figura 2) 

e) Întoarceți produsul la 180° astfel încât 
suprafața adezivă să fie orientată spre 
pacient sau spre plagă. (Figura 3)

f) Plasați produsul peste plaga care 
urmează să fie sigilată (locul care 

urmează să fie fixat) și apăsați ușor 
pentru a-l fixa (în special la margini). 
(Figura 4)

g) Apoi luați din nou una dintre urechile de 
prindere între degetul arătător și degetul 
mare și trageți-o împreună cu folia de 
susținere. (Figura 5)

Indicație privind aplicarea 
filmului adeziv Suprasorb® CNP: 
Asigurați-vă că filmul adeziv Suprasorb® CNP 
este aplicat la cel puțin 5 cm dincolo de 
marginile plăgii sau de pansamentul primar 
fixat și că aderă bine la mediul din jurul 
plăgii pentru a asigura o sigilare adecvată. 
Când utilizați mai multe benzi individuale, 
asigurați-vă că marginile filmului se 
suprapun cu cel puțin 5 cm pentru a obține 
o sigilare completă. 

Indicație privind îndepărtarea 
filmului adeziv Suprasorb® CNP: 
Pentru a îndepărta produsul cât mai puțin 
dureros posibil, legătura dintre adeziv 
și piele poate fi ruptă prin întinderea 
excesivă a filmului de plastic. Filmul adeziv 
Suprasorb® CNP trebuie întins cât mai 
paralel cu pielea. (Figura 6)

3. Schimbarea pansamentului:
Filmul adeziv Suprasorb® CNP este 
schimbat la fiecare schimbare a 
pansamentului. 

4. Eliminarea ca deșeu:
În Europa, deșeurilor de produse li se poate 
atribui un cod de deșeu de la capitolul 
18 01, iar deșeurilor de ambalaje un cod 
de deșeu de la capitolul 15 01 din Decretul 
privind lista europeană a deșeurilor (Decretul 
privind lista deșeurilor – AVV). Ambalajele 
reciclabile ar trebui să fie reciclate în 
conformitate cu sistemele naționale de 
reciclare relevante. Vă rugăm să le eliminați 
ca deșeu în conformitate cu reglementările 
regionale.

Instrucțiuni generale
Produsul este steril și destinat utilizării unice. 
Materialele neutilizate trebuie eliminate ca 
deșeu. În cazul unui incident grav, contactați 
producătorul și autoritățile sanitare 
responsabile. 

bg   Инструкции за употреба

Допълнително трябва да се спазват 
инструкциите за употреба на 
терапевтичните системи Suprasorb® CNP, 
особено що се отнася до показания, 
противопоказания, нежелани странични 
реакции, предупреждения и предпазни 
мерки. 

Описание и характеристики на 
продукта
Залепващото фолио Suprasorb® CNP 
е тънко, пропускащо водни пари, 
самозалепващо се, прозрачно 
полиуретаново фолио, което се 
пригажда към контурите на тялото, 
предпазва раната от микроби и вода 
и позволява херметично затваряне 
на раната при терапия с отрицателно 
налягане, както и фиксиране. Продуктът 
се предлага като единични ленти 
в различни размери. Комплектите 
Suprasorb® CNP съдържат залепващото 
фолио Suprasorb® CNP като единични 
ленти или на ролка. 

Състав на продукта
Единични ленти: Полиуретан с 
полиакрилатно лепило, полиестер 
с полиетиленово и силиконово 
покритие, полиестер с полиакрилатно 
и силиконово покритие, избелена 
силиконирана хартия
Ролка: Полиуретан с полиакрилатно 
лепило, полиестер с полиетиленово 
и силиконово покритие, полиестер с 
полиакрилатно и силиконово  
покритие, силиконирана щампована 
хартия, залепващо при натиск 
термолепило

Предназначение
Залепващото фолио Suprasorb® CNP 
служи като вторична превръзка за 
изолиране на рани и за фиксиране в 
рамките на терапията с отрицателно 
налягане с терапевтичните системи 
Suprasorb® CNP. 

Показания
Не е приложимо.

Противопоказания
•	 Известна алергия и/или 

свръхчувствителност към някоя от 
съставките на продукта

Нежелани странични реакции
В редки случаи могат да се появят кожни 
раздразнения и/или алергии.

Предупреждения и предпазни 
мерки
• Винаги поставяйте залепващото 

фолио Suprasorb® CNP с 
минимално опъване.

• Употребата на продукта се извършва 
само от медицински специалисти.

• Залепващото фолио Suprasorb® CNP 
може да се използва само в 
комбинация с терапевтичните системи 
Suprasorb® CNP и техните компоненти. 

•	 Трябва да се спазват инструкциите 
за употреба на всички използвани 
продукти.

•	 Не използвайте, ако опаковката е 
повредена или случайно отворена.

•	 Неизползваният материал от 
вече отворени стерилни опаковки 
не трябва да се съхранява 
и/или обработва за повторна 
употреба. 

Указания за употреба
Залепващото фолио Suprasorb® CNP се 
използва за изолиране в рамките на 
терапията с отрицателно налягане като 
вторична превръзка върху раната, която 
е третирана с одобрен за терапията 
с отрицателно налягане пълнител за 
рани. Освен това може да се използва 
за фиксиране на пълнители за рани и 
шлаухи. За провеждането на терапията 
с отрицателно налягане е необходима 
дренажна система. При терапевтичната 
система Suprasorb® CNP P3 можете да 
избирате между дренажната подложка 
Suprasorb® CNP и дълбокия дренаж 
Suprasorb® CNP. Спазвайте инструкциите 
за употреба на съответния продукт за 
по-нататъшни действия.

1. Подготовка:
Кожата около раната трябва да е чиста 
и суха.

2. Приложение:
a) Преди употреба стерилната бариерна 

система трябва да се провери 
визуално за нарушения в целостта на 
опаковката.

б)	Отворете опаковката на определеното 
за това място и извадете продукта.

в)	 Използвайте единичните ленти 
или отрежете със стерилна ножица 
достатъчно голямо парче от ролката. 
(Фигура 1) 

г)	 Завъртете залепващото фолио 
Suprasorb® CNP така, че страната с 
езичетата за захващане да сочи към 
вас. Хванете езичетата за захващане 

между показалеца и палеца и ги 
издърпайте докрай в противоположни 
посоки. (Фигура 2) 

д)	 Завъртете продукта на 180°, така че 
залепващата повърхност да сочи към 
пациента или раната. (Фигура 3)

е)	 Поставете продукта върху раната, 
която трябва да се изолира (мястото, 
което трябва да се фиксира), и го 
притиснете здраво и внимателно 
(особено по краищата). (Фигура 4)

ж)	След това хванете отново едно 
от езичетата за захващане между 
показалеца и палеца и го издърпайте 
заедно с поддържащото фолио. 
(Фигура 5)

Указания за поставяне на 
залепващото фолио Suprasorb® CNP: 
Уверете се, че залепващото фолио 
Suprasorb® CNP е поставено така, че да 
излиза най-малко 5 cm извън краищата 
на раната или фиксираната основна 
превръзка и че е добре прилепнало 
към раневата среда, за да се осигури 
достатъчна изолация на раната. Когато се 
използват няколко отделни ленти, трябва 
да се уверите, че краищата на фолиото 
се застъпват с най-малко 5 cm, за да се 
постигне пълно изолиране. 

Указания за отстраняване на 
залепващото фолио Suprasorb® CNP: 
За да се отстрани продуктът възможно 
най-безболезнено, връзката между 

лепилото и кожата може да се 
наруши чрез прекомерно разтягане 
на пластмасовото фолио. При това 
залепващо фолио Suprasorb® CNP трябва 
да бъде опънато максимално успоредно 
на кожата. (Фигура 6)

3. Смяна на превръзката:
Смяна на залепващото фолио 
Suprasorb® CNP се извършва при всяка 
смяна на превръзката. 

4. Изхвърляне:
В Европа отпадъците от продукти 
могат да бъдат обозначени с ключов 
код на отпадъка от глава 18 01, а 
отпадъците от опаковки с ключов код на 
отпадъка от глава 15 01 от Регламента 
за Европейския списък на отпадъците 
(Регламент за списъка на отпадъците, 
AVV в Германия). Рециклируемите 
опаковки трябва да бъдат депонирани 
в съответните национални системи 
за рециклиране. Моля, изхвърляйте в 
съответствие с регионалните разпоредби.

Общи указания
Продуктът е стерилен и е предназначен 
за еднократна употреба. Неизползваният 
материал трябва да се изхвърли. В 
случай на сериозен инцидент се свържете 
с производителя и с отговорните здравни 
органи.

lt   Naudojimo instrukcija

Papildomai reikia atsižvelgti į 
Suprasorb® CNP terapinės sistemos 
naudojimo instrukcijas, ypač į ten 
nurodytas indikacijas, kontraindikacijas, 
šalutinius poveikius, įspėjimus ir atsargumo 
priemones. 

Gaminio aprašymas ir savybės
Suprasorb® CNP lipni folija yra plona, 
vandens garus praleidžiantil, lipni, 
skaidri poliuretano plėvelė, prisitaikanti 
prie kūno kontūrų, sauganti žaizdą nuo 
mikroorganizmų ir vandens ir lsuteikianti 
galimybę sandariai orui uždengti žaizdą 
atliekant vakuuminę terapiją bei fiksaciją. 
Gaminį galima įsigyti kaip atskiras 
įvairaus dydžio juosteles. Suprasorb® CNP 
rinkiniuose Suprasorb® CNP lipni folija yra 
arba atskiromis juostelėmis, arba ritinėliu. 

Gaminio sudėtis
Atskiros juostelės: Poliuretanas su 
poliakrilato klijais, poliesteris su polietilen 
ir silikono danga, poliesteris su poliakrilato 
ir silikono danga, balintas silikonu dengtas 
popierius
Ritinėlis: Poliuretanas su poliakrilato klijais, 
poliesteris su polietilen ir silikono danga, 
poliesteris su poliakrilato ir silikono danga, 
silikonu dengtas popierius su užrašu, lipnūs 
lydieji klijai

Paskirtis
Suprasorb® CNP lipni folija naudojama kaip 
antrinis tvarstis, taikant vakuuminę terapiją 
su Suprasorb® CNP terapinėmis sistemomis 
ir yra skirtas žaizdoms užsandarinti ir 
fiksacijai. 

Indikacijos
Netaikoma.

Kontraindikacijos
•	 žinoma alergija ir (arba) padidėjęs 

jautrumas bet kuriai gaminio 
sudedamajai daliai

Šalutinis poveikis
Retais atvejais gali sukelti odos sudirginimą 
ir (arba) alergiją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
•	 Dėdami Suprasorb® CNP lipniąją foliją jos 

niekada per daug neįtempkite.
•	 Gaminys skirtas naudoti tik 

kvalifikuotiems sveikatos priežiūros 
specialistams.

•	 Suprasorb® CNP lipniąją foliją galima 
naudoti tik su Suprasorb® CNP 
terapinėmis sistemomis ir jų 
komponentais. 

•	 Būtina vadovautis visų naudojamų 
gaminių naudojimo instrukcijomis.

•	 Naudoti negalima, jei pakuotė pažeista 
arba atsitiktinai atidaryta.

•	 Nepanaudotų medžiagų iš jau atidarytų 
sterilių pakuočių negalima pasidėti kitam 
kartui ir (arba) kartotinai apdoroti. 

Naudojimo nurodymai
Suprasorb® CNP lipni folija naudojama kaip 
antrinis tvarstis žaizdoms užsandarinti, 
klijuojant ant sutvarkytos žaizdos, kai 
naudojamas vakuuminei terapijai skirtas 
žaizdos užpildas. Papildomai ją galima 
naudoti žaizdos užpildams ir vamzdeliams 
fiksuoti. Vakuuminei terapijai reikalingas 
drenažas. Suprasorb® CNP P3 terapijos 

prietaisui galima rinktis Suprasorb® CNP 
drenažo tamponą arba Suprasorb® CNP 
giluminį dreną. Dėl tolesnių veiksmų 
vadovaukitės atitinkamo gaminio naudojimo 
instrukcija.

1. Paruošimas:
Oda aplink žaizdą turi būti švari ir sausa. 

2. Naudojimas:
a)	 Prieš naudojant reikia apžiūrėti 

sterilaus barjero sistemą ir įsitikinti, 
kad nepažeistas pakuotės vientisumas.

b)	Atidarykite pakuotę nurodytoje vietoje 
ir išimkite gaminį.

c) Naudokite atskirą juostelę arba 
steriliomis žirklėmis atkirpkite 
pakankamo dydžio gabalą nuo 
ritinėlio. (1 paveikslėlis) 

d)	 Pasukite Suprasorb® CNP lipniąją foliją 
taip, kad ta pusė, kurioje yra suėmimo 
auselės, būtų nukreipta į jus. Suėmę 
tam skirtas auseles smiliais ir nykščiais, 
patraukite jas priešingomis kryptimis. 
(2 paveikslėlis) 

e) Apsukite gaminį 180° kampu taip, kad 
lipnus paviršius būtų nukreiptas į pacientą 
arba žaizdą. (3 paveikslėlis)

f) Uždėkite gaminį virš norimos užsandarinti 
žaizdos (norimos fiksuoti vietos) ir 
braukdami švelniai prispauskite (ypač ties 
kraštais). (4 paveikslėlis)

g) Tada vėl suimkite vieną iš suėmimo 
auselių smiliumi ir nykščiu ir nuplėškite 
ją kartu su apsaugine plėvele. 
(5 paveikslėlis)

Įspėjimas dėl Suprasorb® CNP 
lipniosios folijos uždėjimo: 
Siekiant užtikrinti pakankamą sandarumą, 
Suprasorb® CNP lipni folija turi būti uždėta 
ne mažiau kaip 5 cm atstumu nuo žaizdos 
kraštų ar užfiksuoto pirminio tvarsčio ir 
patikimai priliptų žaizdos aplinkoje. Jei 
naudojamos kelios atskiros juostelės, 
siekiant visiško sandarumo plėvelės kraštai 
persiklotų ne mažiau kaip 5 cm. 

Įspėjimas dėl Suprasorb® CNP 
lipniosios folijos nuėmimo: 
Siekiant kuo neskausmingiau pašalinti 
gaminį, klijų ir odos sukibimą galima 
nutraukti stipriai ištempiant plastikinę 
plėvelę. Tai darant Suprasorb® CNP lipniąją 
foliją reikia tempti kuo lygiagrečiau odai. 
(6 paveikslėlis)

3. Tvarsčio keitimas:
Suprasorb® CNP lipni folija keičiama kaskart 
keičiant tvarstį. 

4. Šalinimas:
Gaminio atliekas Europoje galima priskirti 
vienam iš Nutarimo dėl Europos atliekų 
sąrašo (vok. „Abfallverzeichnisverordnung“ 
arba AVV) 18 01 skyriaus atliekų kodų, 
pakuotės atliekas – vienam iš 15 01 skyriaus 
atliekų kodų. Perdirbti tinkamos pakuotės 
turi būti perdirbamos pagal atitinkamas 
šalies perdirbimo sistemas. Išmeskite pagal 
vietos taisykles.

Bendrieji nurodymai
Gaminys yra sterilus ir skirtas vienkartiniam 
naudojimui. Nepanaudotą medžiagą reikia 
išmesti. Įvykus rimtam incidentui, kreipkitės 
į gamintoją ir atsakingas sveikatos kontrolės 
tarnybas.

tr   Kullanma talimatı

Özellikle endikasyonlar, kontraendikasyonlar, 
yan etkiler, uyarılar ve güvenlik önlemleri 
bilgilerini kapsamak üzere, Suprasorb® CNP 
tedavi sistemine ait kullanım kılavuzları da 
dikkate alınmalıdır. 

Ürün tanımı ve ürün özellikleri
Suprasorb® CNP yapışkan film, ince, su 
buharı geçirgen, kendinden yapışkanlı, 
vücut kıvrımlarına uyum sağlayan, şeffaf bir 
poliüretan filmdir. Yarayı mikroorganizmalara 
ve suya karşı koruduğu gibi, negatif basınç 
tedavisi sırasında yaranın hava geçirmez 
şekilde kapatılmasını ve sabitlenebilmesini 
mümkün kılar. Ürün, tekli şerit (strip) 
formatında çeşitli ebatlarda mevcuttur. 
Suprasorb® CNP kitleri, Suprasorb® CNP 
yapışkan filmi tekli şerit veya rulo formatında 
içerir. 

Ürün bileşimi
Tekli şerit: Poliakrilat yapışkanlı poliüretan, 
polietilen ve silikon kaplamalı polyester, 
poliakrilat ve silikon kaplamalı polyester, 
ağartılmış ve silikonlanmış kağıt
Rulo: Poliakrilat yapışkanlı poliüretan, 
polietilen ve silikon kaplamalı polyester, 
poliakrilat ve silikon kaplamalı polyester, 
baskılı silikonlanmış kağıt, sıcakta eriyen 
yapıştırıcı

Kullanım amacı
Suprasorb® CNP yapışkan film, 
Suprasorb® CNP tedavi sistemleri ile 
uygulanan negatif basınç tedavisi 
kapsamında, ikincil örtü olarak yaraların 
kapatılıp sızdırmaz hale getiririlmesi ve 
sabitlenmesi amacıyla kullanılır. 

Endikasyonları
Geçerli değildir.

Kontraendikasyonları
•	 ürünün bileşenlerinden birine karşı bilinen 

alerji ve/veya aşırı duyarlılık durumlarında 
kullanılmamalıdır

Yan etkileri
Nadir durumlarda ciltte irritasyonlar ve/veya 
alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Uyarılar ve güvenlik önlemleri
•	 Suprasorb® CNP yapışkan film 

uygulandığında daima gergin 
olmamalıdır.

•	 Ürün yalnızca sağlık çalışanları tarafından 
uygulanabilir.

•	 Suprasorb® CNP yapışkan film, yalnızca 
Suprasorb® CNP tedavi sistemleri 
ve bunların bileşenleri ile birlikte 
kullanılabilir. 

•	 Kullanılan tüm ürünlerin kullanım 
kılavuzları dikkate alınmalıdır.

•	 Ambalaj hasarlı veya yanlışlıkla açılmış ise 
kullanmayın.

•	 Daha önce açılmış steril paket 
içeriğine ait kullanılmamış malzeme 
tekrar kullanılmak üzere saklanılmamalı 
veya yeniden işleme tabi 
tutulmamalıdır. 

Uygulama bilgileri
Suprasorb® CNP yapışkan film, negatif 
basınç tedavisi kapsamında, negatif 
basınç tedavisi için kullanımı onaylanmış 
bir yara doldurucunun uygulandığı 
yaraları sızdırmaz hale getirmek amacıyla 
ikincil örtü olarak kullanılır. Ayrıca, yara 
doldurucularını ve hortumları sabitlemek için 
de kullanılabilir. Negatif basınç tedavisinin 
uygulanabilmesi için bir drenaj sistemi 
gereklidir. Suprasorb® CNP P3 tedavi 
biriminde, Suprasorb® CNP drenaj pedi 

ile Suprasorb® CNP derin drenaj sistemi 
arasında seçim yapılabilir. Lütfen diğer 
adımlar için ilgili ürünün kullanım kılavuzunu 
dikkate alın.

1. Hazırlık:
Yara etrafındaki cildin temiz ve kuru olması 
sağlanmalıdır. 

2. Kullanım:
a)	 Kullanmadan önce steril bariyer sistemi, 

ambalaj bütünlüğünün zarar görmüş olup 
olmadığı yönünden gözle incelenerek 
kontrol edilmelidir.

b)	 Paketi öngörülen yerden açın ve ürünü 
çıkarın.

c)	 Tekli şeritleri kullanın veya yeterli 
büyüklükteki bir parçayı rulodan steril bir 
makas kullanarak kesin. (Şekil 1) 

d) Suprasorb® CNP yapışkan filmi, tutma 
kenarları bulunan taraf size bakacak 
şekilde çevirin. Ürünün tutma kenarlarını 
baş parmağınızla işaret parmağınızın 
arasına alın ve tamamen dışa doğru 
çekin. (Şekil 2) 

e)	 Ürünü, yapışkan yüzey hastaya veya 
yaraya bakacak şekilde 180° döndürün. 
(Şekil 3)

f)	 Ürünü sızdırmaz hale getirilecek yaranın 
üzerine (sabitlenecek yerin) yerleştirin 
ve nazikçe bastırarak yapıştırın (özellikle 
kenar kısımlarını). (Şekil 4)

g)	Ardından tutma kenarlarından 
birini tekrar baş parmağınızla işaret 
parmağınızın arasına alın ve destek filmle 
birlikte çekip çıkarın. (Şekil 5)

Suprasorb® CNP yapışkan 
filmin uygulanmasıyla ilgili not: 
Yeterli sızdırmazlık sağlanabilmesi için, 
Suprasorb® CNP yapışkan filminin, yara 
kenarlarının veya sabitlenmiş birincil 
örtünün en az 5 cm dışına taşacak şekilde 
uygulanmasına ve çevredeki cilde sağlam 
şekilde yapışmasına dikkat edilmelidir.  
Birden fazla tekli şerit kullanıldığında, tam 
sızdırmazlık sağlamak için film kenarlarının 
en az 5 cm üst üste binmesine dikkat 
edilmelidir. 

Suprasorb® CNP yapışkan 
filminin çıkarılmasıyla ilgili not: 
Ürünün mümkün olduğunca acısız bir 
şekilde çıkarılması için, plastik filme aşırı 
germe uygulayarak, yapışkan ile cilt 
arasındaki birleşimin kesilmesi sağlanabilir. 
Bunun yapılması sırasında Suprasorb® CNP 
yapışkan filmi mümkün olduğunca cilde 
paralel olarak germeye dikkat edilmelidir. 
(Şekil 6)

3. Yara örtüsünün değiştirilmesi:
Suprasorb® CNP yapışkan film, her yara 
örtüsü değişimi ile birlikte değiştirilmelidir. 

4. Bertaraf:
Avrupa‘da ürün atıkları Avrupa Atık 
Kataloğunun 18 01 maddesinde belirtilen 
şekilde bir atık kodu ile, ambalaj atıkları 
ise 15 01 maddesinde belirtilen şekilde bir 
atık kodu ile işaretlenebilir (Atık Kataloğu 
Yönetmeliği – AVV). Geri dönüştürebilir 
ambalajlar, ilgili ulusal geri dönüşüm 
sistemlerine teslim edilmelidir. Lütfen yerel 
düzenlemelere uyarak bertaraf edin.

Genel açıklamalar
Ürün sterildir ve tek kullanımlıktır. 
Kullanılmamış malzeme atılmalıdır. 
Ciddi bir olayın meydana gelmesi 
durumunda üreticiyi ve ilgili sağlık 
kurumlarını bilgilendirin. 

تعليمات الاستخدام ar

بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع تعليمات استخدام 
أنظمة العلاج Suprasorb® CNP، خاصةًً فيما يتعلق 

بدواعي الاستعمال وموانع الاستعمال والأعراض الجانبية 
والتحذيرات والاحتياطات. 

وصف المنتج ومميزات الأداء
الرقاقة اللاصقة Suprasorb® CNP هي رقاقة لاصقة 
رقيقة من البولي يوريثين، وتكون شفافة وذاتية اللصق 

ولا تمنع نفاذ بخار الماء، كما تتكيف مع منحنيات الجسم 
وتحمي الجرح من الجراثيم والماء، وتُسُهِِّل إغلاق الجرح 

بإحكام في أثناء العلاج بالضغط السلبي، فضالًا عن التثبيت.
يتوفر المنتج على هيئة شرائط فردية بأحجام مختلفة. 

وتحتوي أطقم Suprasorb® CNP على الرقاقة اللاصقة 
Suprasorb® CNP إمََّا على هيئة شرائط فردية وإمََّا على 

هيئة بَكَََرَةَ. 

مكونات المنتج
الشرائط الفردية: بولي يوريثين مع مادة لاصقة من 

البولي أكريليت، بوليستر مع بطانة من البولي إيثيلين 
والسيليكون، بوليستر مع بطانة من البولي أكريليت 

والسيليكون، ورق مُُبيََّض من السيليكون
البََكََرة: بولي يوريثين مع مادة لاصقة من البولي أكريليت، 
بوليستر مع بطانة من البولي إيثيلين والسيليكون، بوليستر 

مع بطانة من البولي أكريليت والسيليكون، ورق من 
السيليكون مع نقشة، مادة لاصقة حساسة للضغط 

المصهور على الساخن

الغرض المقصود
تُسُتخدم الرقاقة اللاصقة Suprasorb® CNP كضمادة 

ثانوية لإغلاق الجروح وللتثبيت، في إطار العلاج بالضغط 
 .Suprasorb® CNP السلبي، مع أنظمة العلاج

دواعي الاستعمال
لا ينطبق.

موانع الاستخدام
الحساسية المعلومة و/أو فرط الحساسية تجاه أيٍٍّ من  	•

مكونات المنتج   

الأعراض الجانبية
قد تحدث تهيجات جلدية أو حساسية أو كلاهما في 

حالات نادرة.

التحذيرات والاحتياطات
ضع دائمًاً الرقاقة اللاصقة Suprasorb® CNP بأقل  	•

قدر من الشد.
لا يُسُتخدم المنتج إلا على يد الكوادر الطبية المتخصصة  	•

فقط.
 Suprasorb® CNP لا يمكن استخدام الرقاقة اللاصقة 	•
إلا مع أنظمة العلاج Suprasorb® CNP ومكوناتها. 

يجب اتباع تعليمات الاستخدام لكل منتج من  	•
المنتجات المستخدمة.

يحظر استخدامه في حال تلف العبوة أو فتحها عن  	•
طريق الخطأ.

لا يجوز تخزين المواد غير المستخدمة من العبوات  	•
المعقمة التي سبق فتحها، من أجل إعادة استخدامها 

أو إعادة معالجتها أو كلا الأمرين. 

تعليمات الاستخدام
تُسُتخدم الرقاقة اللاصقة Suprasorb® CNP في العلاج 

بالضغط السلبي، لتكون ضمادة ثانوية لإغلاق الجرح 
الخاضع للعلاج بحشوة جروح مخصصة للعلاج بالضغط 

السلبي. ويمكن استخدامها أيضًًا لتثبيت حشوات الجروح 
والأنابيب.

يلزم وجود نظام تصريف لتنفيذ العلاج بالضغط السلبي. 
ومع وحدة العلاج Suprasorb® CNP P3، يمكنك 
 Suprasorb® CNP الاختيار بين حشوة التصريف

وأنبوب التصريف العميق Suprasorb® CNP. ويُرُجى 
الرجوع إلى تعليمات استخدام المنتج المعني لمعرفة 

الإجراء التالي.

التجهيز: 	.1
يجب أن يكون الجلد المحيط بالجرح نظيفًًا وجافًاً. 

الاستخدام:  	.2
يجب قبل الاستخدام فحص نظام حاجز التعقيم  أ (	

بصريًاً للتأكد من سلامة التغليف.
افتح العبوة من الموضع المخصص، وأخرِِج المنتج. ب (
قطعة كبيرة بما  استخدم الشرائط الفردية أو قُصُْْ ج (	
يكفي من البََكََرَةَ باستخدام مقص مُُعقََّم. )شكل 

توضيحي 1( 
اقلب الرقاقة اللاصقة Suprasorb® CNP بحيث  د (	

يكون الجانب الذي يحتوي على طريفَي الإمساك 
مواجهًًا لك. تناول طريفَي الإمساك بين السبابة والإبهام 

وافصلهما تمامًًا. )شكل توضيحي 2( 
أَ	دَِِر المنتج بمقدار 180 درجة، بحيث يواجه السطح  و (

اللاصق المريض أو الجرح. )شكل توضيحي 3(
ضََ	عْْ المنتج على الجرح المراد إغلاقه )المنطقة المراد  ي (
تثبيتها( وامسح عليه برفق )خاصةًً عند الحواف(. 

)شكل توضيحي 4(
تناول أحد طريفَي الإمساك مرة أخرى بين السبابة والإبهام  ز (	

واسحبه مع الرقاقة الداعمة. )شكل توضيحي 5(

 :Suprasorb® CNP إرشادات وضع الرقاقة اللاصقة
®Suprasorb على  CNP تأكََّد من وضع الرقاقة اللاصقة

بُعُد 5 سم على الأقل من حواف الجرح أو الضمادة الأولية 
المُثُبََّتة، واحرص على أن تلتصق جيدًًا بمنطقة الجرح 

لضمان توفير إحكام كافٍٍ. 
عند استخدام عدة شرائط فردية، احرص على أن تغطي 

حواف الرقاقة الجرح بما لا يقل عن 5 سم، لتوفير إحكام 
كامل. 

ملاحظة بشأن إزالة الرقاقة اللاصقة
 :Suprasorb® CNP 

لإزالة المنتج بأقل قدر ممكن من الألم، يمكن فكّّ 
التلاصق بين المادة اللاصقة والجلد عن طريق شدّّ الطبقة 

البلاستيكية الرقيقة بقوة. وينبغي مط الرقاقة اللاصقة 
Suprasorb® CNP بشكل موازٍٍ للجلد قدر الإمكان. 

)شكل توضيحي 6(

تغيير الضمادة: 	.3
يتم تغيير الرقاقة اللاصقة Suprasorb® CNP عند كل 

تغيير للضمادة. 

التخلص من المنتج : 	.4
في أوروبا يمكن أن يُعُين لنفايات المنتج رمز نفايات من 
01 ولنفايات العبوة رمز نفايات من الفصل  الفصل 18
01 من التعليمات الواردة بدليل النفايات الأوروبي  15

)مرسوم دليل النفايات - AVV(. وينبغي إرسال عبوات 
التغليف القابلة لإعادة التدوير إلى أنظمة إعادة التدوير 

الوطنية المعنية. يُرُجى التخلص من المنتج وفقًًا للوائح 
المحلية.

ملاحظات عامة
المنتج معقم ومخصص للاستخدام مرة واحدة. ويجب 

التخلص من المواد غير المستخدمة. 
في حالة وقوع حادث خطير قم بالإتصال بالجهة المصنعة 

والهيئات الصحية المعنية. 




