
de   Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale
Die Suprasorb® CNP Drainagefolie besteht aus einer transparenten, 
doppellagigen Polyethylen-Folie (LDPE), die einen stabilen Drainageraum 
bildet und an beiden Seiten mit nach innen gerichteten kegelförmigen 
Poren versehen ist. Im Rahmen der Unterdrucktherapie kann die 
Suprasorb® CNP Drainagefolie durch die Poren und den Drainageraum 
Körperflüssigkeiten aus der Wunde ableiten. Die Konstruktion verhindert 
ein Kollabieren des Drainageraums zwischen den beiden Lagen auch bei 
angelegtem Unterdruck.
Aufgrund des symmetrischen Aufbaus ist die Suprasorb® CNP 
Drainagefolie beidseitig anwendbar und zuschneidbar.
Das anpassungsfähige Material erlaubt ein einfaches Modellieren 
an Körperstrukturen. Die Suprasorb® CNP Drainagefolie ist deshalb 
auch für tiefe Wunden, in Körperhöhlen oder für schwer zugängliche 
Wundbereiche geeignet.

Produktzusammensetzung
Low-Density-Polyethylene

Zweckbestimmung
Die Suprasorb® CNP Drainagefolie dient im sterilen Zustand zum Schutz 
von freiliegenden Organen, Gefäßen, Gewebsteilen und anderen 
Körperstrukturen sowie zur Ableitung von Körperflüssigkeiten im Rahmen 
der Unterdrucktherapie.

Indikationen
Die Suprasorb® CNP Drainagefolie wird in Körperhöhlen und bei nicht 
infizierten oder infizierten Wunden eingesetzt, wenn diese mittel bis stark 
exsudierend, oberflächlich oder tief sind. 

Anwendungsgebiete im Rahmen der Unterdrucktherapie sind:
•	� Offenes Abdomen 
•	� Wunden nach Spaltung eines Kompartments an einer Extremität
•	 Wunden an Extremitäten mit freiliegenden Gefäßen
•	 Behandlung von Brandverletzungen 2. Grades
•	� Zustände nach Hauttransplantation (bis zur sicheren Einheilung des 

Transplantates)

Kontraindikationen
•	 Trockene Wundverhältnisse
•	 Verbrennungen 3. Grades
•	 Gerinnungsstörungen (Blutungsgefahr)
•	 Gewebsnekrosen
•	 Nicht-enterische und/oder unerforschte Fisteln
•	 Unbehandelte Osteomyelitis
•	 Maligne Wunden 
•	� Bei akuten größeren Blutungen im Bereich der Wunde nach 

Verletzung / chirurgischem Débridement
•	� Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit  gegen einen der 

Produktbestandteile
•	� Die Kontraindikationen des jeweiligen Therapiesystems sind zu 

berücksichtigen. 

Nebenwirkungen
In einigen Fällen wurde von Verklebungen mit der Suprasorb® CNP 
Drainagefolie berichtet.
In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
•	� Bei der Anwendung der Suprasorb® CNP Drainagefolie sind zusätzlich 

die Sicherheitshinweise des jeweiligen Therapiesystems zu beachten.
•	� Die Gebrauchsanweisungen aller verwendeten Produkte müssen 

beachtet werden. 
•	� Die Anwendung des Produktes wird ausschließlich vom medizinischen 

Fachpersonal durchgeführt.
•	� Bei der Behandlung infizierter Wunden sind engmaschige 

Kontrollen durchzuführen und es ist zu prüfen, ob begleitende 
Therapiemaßnahmen erforderlich sind.

•	� Patienten, die mit einem temporären Bauchdeckenverschluss 
versorgt werden, sind kontinuierlich auf mögliche versteckte und 
auch offensichtliche Blutungen zu überwachen. Die Suprasorb® CNP 
Drainagefolie ist nicht zur Blutstillung oder zur Verhinderung von 
Blutungen vorgesehen. 

•	� Im Fall einer nicht vollständigen Trennung der freiliegenden Organe 
von der Bauchdecke mittels der Suprasorb® CNP Drainagefolie sind 
Adhäsionen von inneren Organen mit der Bauchdecke möglich, 
welche die Wahrscheinlichkeit eines Faszienverschlusses verringern 
und das Risiko einer Fistelbildung erhöhen können. 

•	� Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich 
geöffnet ist.

Anwendungshinweise
Bei der Anwendung der Suprasorb® CNP Drainagefolie dient diese als 
schützende Schicht für freiliegende Organe, Gefäße, Gewebsteile und 
andere Körperstrukturen und im offenen Abdomen als zusätzliche 
Trennung der Organe von der Bauchdecke. Die Suprasorb® CNP 
Drainagefolie muss alle freiliegenden Organe, Gefäße, Gewebsteile und 
andere Körperstrukturen vollständig abdecken.
Die Suprasorb® CNP Drainagefolie wird im Rahmen der 
Unterdrucktherapie verwendet. Wir empfehlen generell einen 
Unterdruck zwischen -50 und -125 mmHg anzulegen. Parameter aus der 
Gebrauchsanweisung des gewählten Wundfüllers und Therapiesystems 
sind vor Anwendung zusätzlich zu beachten. 
Die Suprasorb® CNP Drainagefolie kann mit folgenden Wundfüllern 
verwendet werden:
•	 PU-Schaum (grobporig, offenzellig)
•	 PVA-Schaum (feinporig, grobporig, offenzellig)
•	 antimikrobiellem Verbandmull (Kerlix™ AMD)

1. Vorbereitung der Wunde:
Die Wunde ist nach den bestehenden klinischen Standards sorgfältig zu 
reinigen. 

2. Anwendung:
a.	� Prüfen Sie vor dem Öffnen die Sterilbarriere auf offensichtliche 

Beschädigungen. 
b.	� Öffnen Sie den Peelbeutel an der dafür vorgesehenen Stelle und 

entnehmen Sie das Produkt steril aus der Sterilgut-Innenumhüllung.
c.	� Platzieren Sie die Suprasorb® CNP Drainagefolie über der zu 

behandelnden Wunde, um die richtige Größe zu ermitteln.
d.	� Entfernen Sie die Suprasorb® CNP Drainagefolie wieder aus dem 

Wundgebiet und schneiden Sie diese mit einer sterilen Schere auf die 
benötigte Größe zu. Schneiden Sie die Suprasorb® CNP Drainagefolie 
nicht über der offenen Wunde zu, um zu vermeiden, dass Teile der 
Suprasorb® CNP Drainagefolie in die Wunde geraten. 

e.	� Legen Sie die Suprasorb® CNP Drainagefolie vorsichtig in die Wunde 
ein oder über die zu schützende Stelle, um keine Gewebsstrukturen zu 
zerstören oder zu irritieren. Achten Sie darauf, dass alle Wundtaschen 
ausgekleidet sind.  
Wenn beim offenen Abdomen ein primärer Wundverschluss nicht 
möglich und/oder ein wiederholter Zugang zum Abdomen notwendig 
ist, kann die Suprasorb® CNP Drainagefolie bei dem vorübergehenden 
Bauchdeckenverschluss eingesetzt werden. Bei der Anwendung 
im offenen Abdomen muss die Suprasorb® CNP Drainagefolie alle 
freiliegenden Organe vollständig von der Bauchdecke trennen.

f.	� Platzieren Sie den Wundfüller (Wundschaum oder antimikrobiellen 
Verbandmull) über der Suprasorb® CNP Drainagefolie so, dass er nicht 
in direkten Kontakt mit exponierten Darmschlingen, Organen, Nerven 
oder Blutgefäßen kommen kann. 

g.	� Fahren Sie nun mit der Verbandanlage entsprechend dem 
verwendeten Therapiesystem fort.

3. Verbandwechsel:
Der Wechsel des Wundverbandes ist abhängig von der jeweiligen 
Patienten- und Wundsituation, vom verwendeten Wundfüller und 
Therapiesystem sowie von der Einschätzung des behandelnden Arztes.  
Er ist jedoch spätestens nach 72 Stunden vorzunehmen. 
a.	� Entfernen Sie die Suprasorb® CNP Drainagefolie vorsichtig, um 

Verletzungen der anliegenden Gewebsteile zu verhindern. Achten 
Sie darauf, dass bei einem Verbandwechsel keine Bestandteile des 
Wundverbandes im Patienten verbleiben.

b.	� Verfahren Sie anschließend wie in Punkt 1 und 2 beschrieben.

4. Entsorgung:
Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 
18 01, Verpackungsabfälle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 
15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis 
(Abfallverzeichnisverordnung – AVV)  zugeordnet werden. 
Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen 
Recyclingsystemen zugeführt werden.

Allgemeine Hinweise
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich 
bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.
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Description du produit et caractéristiques de performance
Suprasorb® CNP film de drainage est composé d‘un film en polyéthylène 
double-couche transparent (LDPE) formant une zone de drainage 
stable et pourvu sur les deux côtés de pores orientés vers l‘intérieur et 
de forme conique. Dans le cadre du traitement par pression négative, 
Suprasorb® CNP film de drainage peut évacuer par les pores et la zone 
de drainage les liquides corporels provenant de la plaie. La structure 
empêche l’affaissement de la zone de drainage entre les deux couches, 
même en cas de pression négative créée.
Grâce à sa structure symétrique, Suprasorb® CNP film de drainage est 
utilisable des deux côtés et découpable.

Le matériau adaptable permet un modelage facile sur les structures 
corporelles. Suprasorb® CNP film de drainage se prête donc également 
aux plaies profondes, à l‘intérieur des cavités corporelles ou aux zones de 
plaie difficiles d‘accès.

Composition du produit
Polyéthylènes basse densité

Utilisation prévue
Suprasorb® CNP film de drainage sert en état stérile à protéger les 
organes à nu, les vaisseaux, les parties tissulaires et d‘autres structures 
corporelles, ainsi qu‘à évacuer des liquides corporels dans la cadre du 
traitement par pression négative.

Indications
Suprasorb® CNP film de drainage est utilisé dans des cavités corporelles et 
pour des plaies non infectées ou infectées, qu‘elles soient modérément à 
fortement exsudatives, superficielles ou profondes. 

Les domaines d‘application dans le cadre du traitement par pression 
négative sont les suivants :
•	 abdomen ouvert 
•	 plaies désunies au niveau d‘une extrémité
•	 plaies au niveau des extrémités avec vaisseaux à nu
•	 traitement des brûlures d‘incendie au 2e degré
•	� états après greffe cutanée (jusqu‘à la cicatrisation sûre du greffon)

Contre-indications
•	 plaies sèches
•	 brûlures au 3e degré
•	 troubles de la coagulation (risque d‘hémorragie)
•	 nécroses des tissus
•	 fistules non-entériques et/ou inexplorées
•	 ostéomyélite non traitée
•	 plaies malignes 
•	� en cas de saignements aigus plus importants au niveau de la plaie 

suite à une lésion/un débridement chirurgical
•	� allergie connue et/ou hypersensibilité à l‘un des composants du produit.
•	� Les contre-indications du système de traitement concerné doivent être 

prises en compte. 

Effets indésirables
Dans certains cas, des adhérences avec Suprasorb® CNP film de drainage 
ont été rapportées.
Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de très 
rares cas.

Mise en garde et mesures de précaution
•	� Les consignes de sécurité du système de traitement concerné doivent 

être suivies lors de l‘application de Suprasorb® CNP film de drainage.
•	� Le mode d‘emploi de tous les produits utilisés doit être suivi. 
•	� Le produit doit être exclusivement utilisé par du personnel médical 

spécialisé.
•	� En cas de traitement de plaies infectées, des contrôles étroits 

doivent être effectués et il convient de vérifier si des interventions 
thérapeutiques concomitantes sont nécessaires ou non.

•	� Les patients soignés avec une fermeture de la paroi abdominale 
temporaire doivent être suivis de façon continue quant à de possibles 
hémorragies cachées et également apparentes. Suprasorb® CNP film 
de drainage n‘est pas prévu pour l‘hémostase ou pour empêcher des 
hémorragies. 

•	� En cas de séparation non complète des organes à nu de la paroi 
abdominale au moyen de Suprasorb® CNP film de drainage, des 
adhérences d‘organes internes avec la paroi abdominale sont possibles 
et réduisent la probabilité d‘une fermeture aponévrotique et peuvent 
augmenter le risque de formation de fistules. 

•	� Ne pas utiliser si l‘emballage est endommagé ou s‘il a été ouvert par 
inadvertance.

Conseils d‘utilisation
Lorsqu‘il est utilisé, Suprasorb® CNP film de drainage sert de couche 
protectrice pour les organes à nu, les vaisseaux, les parties tissulaires et 
d‘autres structures corporelles et dans l‘abdomen ouvert, de séparation 
supplémentaire entre les organes et la paroi abdominale. Suprasorb® CNP 
film de drainage doit recouvrir complètement tous les organes à nu, les 
vaisseaux, les parties tissulaires et d‘autres structures corporelles.
Suprasorb® CNP film de drainage est utilisé dans le cadre du traitement 
par pression négative. Nous recommandons généralement d‘appliquer 
une pression négative entre -50 et -125 mmHg. Les paramètres figurant 
dans le mode d’emploi du produit de remplissage choisi et du système de 
traitement doivent être également respectés avant utilisation. 
Suprasorb® CNP film de drainage peut être utilisé avec les produits de 
remplissage suivants :
•	 mousse PU (pores gros, cellules ouvertes)
•	 mousse PVA (pores fins, pores gros, cellules ouvertes)
•	 gaze de pansement antimicrobienne (Kerlix™ AMD)

1. Préparation de la plaie :
La plaie doit être soigneusement nettoyée, conformément aux standards 
cliniques. 

2. Application :
a.	� Contrôlez avant l‘ouverture que la barrière stérile ne présente pas de 

dommages évidents. 
b.	� Ouvrez le sachet pelable à l‘endroit prévu à cet effet et retirez le 

produit de façon stérile de l‘enveloppe intérieure en matériau stérile.
c.	� Placez Suprasorb® CNP film de drainage par-dessus la plaie à traiter 

pour obtenir la taille adéquate.
d.	� Enlevez à nouveau Suprasorb® CNP film de drainage de la région de la 

plaie et coupez-le avec des ciseaux stériles à la dimension nécessaire. 
Ne coupez pas Suprasorb® CNP film de drainage au-dessus de la 
plaie ouverte pour éviter que des parties de Suprasorb® CNP Film de 
drainage n‘arrivent dans la plaie. 

e.	� Posez prudemment Suprasorb® CNP film de drainage dans la plaie ou 
sur les endroits à protéger pour ne pas détruire ou irriter de structures 
tissulaires. Veillez à ce que toutes les poches de plaie soient revêtues.  
Si en cas d‘abdomen ouvert, une fermeture de plaie primaire n‘est 
pas possible et/ou un accès répété à l‘abdomen est nécessaire, 
Suprasorb® CNP film de drainage peut être utilisé pour la fermeture 
temporaire de la paroi de l‘abdomen. En cas d‘utilisation en abdomen 
ouvert, Suprasorb® CNP film de drainage doit séparer entièrement tous 
les organes à nu de la paroi abdominale.

f.	� Placez le produit de remplissage (mousse vulnéraire ou gaze de 
pansement antimicrobienne) sur Suprasorb® CNP film de drainage de 
façon à ce qu‘il ne puisse pas entrer en contact direct avec les anses 
intestinales exposées, les organes, les nerfs ou les vaisseaux sanguins. 

g.	� Poursuivez maintenant avec la pose du pansement conformément au 
système de traitement utilisé.

3. Changement de pansement :
Le changement de pansement dépend de l‘état de la plaie et du patient 
concerné, du produit de remplissage utilisé et du système de traitement, 
ainsi que de l‘évaluation du médecin traitant. Le changement doit être 
toutefois effectué au plus tard après 72 heures. 
a.	� Enlevez Suprasorb® CNP film de drainage prudemment pour éviter des 

lésions des parties tissulaires avoisinantes. Veillez à ce qu‘en cas de 
changement de pansement, aucun composant du pansement ne reste 
dans le patient.

b.	 Procédez ensuite comme décrit aux points 1 et 2.

4. Élimination :
En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du 
catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – 
CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et 
un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être 
affecté aux déchets d‘emballage. Les emballages recyclables doivent être 
déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.

Remarques générales
En cas d‘incident grave, veuillez contacter le fabricant et l‘autorité 
sanitaire compétente. 
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Product description and features
The Suprasorb® CNP Drainage film consists of a transparent double-layer 
polyethylene film (LDPE) which forms a stable drainage cavity and which 
has cone-shaped pores on both sides facing inwards. During negative 
pressure therapy the Suprasorb® CNP Drainage film can drain bodily 
fluids from the wound through the pores and the drainage cavity. The 
construction prevents the collapse of the drainage cavity between the 
two layers, even when negative pressure is applied.
Thanks to its symmetrical construction, the Suprasorb® CNP Drainage film 
can be used on either side and cut to size.
The conformable material can be easily shaped to fit body structures. The 
Suprasorb® CNP Drainage film is therefore also suitable for deep wounds, 
in body cavities or for difficult-to-access wound areas.

Product composition
Low-density polyethylene

Intended purpose
Suprasorb® CNP Drainage film is used in a sterile state to protect exposed 
organs, vessels, tissues and other body structures and to drain body fluids 
during negative pressure therapy.

Indications
Suprasorb® CNP Drainage film is used in body cavities and for infected or 
non-infected superficial or deep wounds, when they are moderately to 
heavily exuding. 

Used in negative pressure therapy for:
•	 open abdomen 
•	� wounds following splitting of a compartment on an extremity
•	 wounds on extremities with exposed vessels
•	 treatment of 2nd degree burns
•	� conditions following skin grafts (until reliable integration of the graft)

Contraindications
•	 dry wound conditions
•	 3rd degree burns
•	 coagulation disorders (risk of haemorrhaging)
•	 necrotic tissue
•	 non-enteric fistulas and/or unexplored fistulas
•	 untreated osteomyelitis
•	 malignant wounds
•	� heavy acute bleeding in the wound area following  

injury / surgical debridement
•	� known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components
•	� Contraindications of the respective therapy system  

must be considered.

Side effects
In some cases, there have been reports of adherence to the 
Suprasorb® CNP Drainage film.
In very rare cases skin irritations and / or allergies may occur.

Warnings and precautions
•	� When using Suprasorb® CNP Drainage film, the safety instructions for 

the respective therapy system must be followed as well.
•	� The instructions for use of all products used must be complied with. 
•	� This product is intended for use exclusively by healthcare professionals.
•	� When treating infected wounds, close monitoring is required and it is 

necessary to consider whether concomitant therapeutic measures are 
necessary.

•	� Patients being treated with a temporary abdominal wall closure 
must be continually monitored for potential hidden and obvious 
haemorrhages. The Suprasorb® CNP Drainage film is not intended for 
haemostasis or preventing haemorrhaging. 

•	� If exposed organs are not completely separated from the abdominal 
wall with the Suprasorb® CNP Drainage film, it is possible that internal 
organs will adhere to the abdominal wall, which can reduce the 
likelihood of a fascial closure and increase the risk of fistula formation. 

•	� Do not use if package is damaged or accidentally opened.

Application instructions
Suprasorb® CNP Drainage film provides a protective layer for exposed 
organs, vessels, tissues and other body structures and in the open 
abdomen as an additional partition between the organs and abdominal 
wall. The Suprasorb® CNP Drainage film must completely cover all 
exposed organs, vessels, tissues and other body structures.
The Suprasorb® CNP Drainage film is used during negative pressure therapy. 
We generally recommend that the negative pressure applied be between 
-50 and -125 mmHg. Parameters in the instructions for use for the selected 
wound filler and therapy system must also be observed before use. 
Suprasorb® CNP Drainage film can be used with the following wound fillers:
•	 PU foam (large pores, open cell)
•	 PVA foam (small pores, large pores, open cell)
•	 antimicrobial cotton gauze (Kerlix™ AMD)

1. Wound preparation:
Clean the wound carefully in accordance with current clinical standards. 

2. Use:
a.	� Check the sterile barrier for obvious damage prior to opening. 
b.	� Open the peel pouch at the place provided for this purpose and 

remove the product from the sterile inner wrapping, keeping it sterile.
c.	� Place the Suprasorb® CNP Drainage film over the wound to be treated 

in order to determine the correct size.
d.	� Take Suprasorb® CNP Drainage film away from the wound area again 

and cut it to the required size using sterile scissors. To prevent pieces 
of the Suprasorb® CNP Drainage film falling into the wound, do not 
cut the Suprasorb® CNP Drainage film over the open wound. 

e.	� Insert the Suprasorb® CNP Drainage film into the wound or place it on 
the area to be protected carefully so as to not destroy or irritate any 
tissue structures. Ensure that all wound cavities are lined.  
If primary wound closure is not possible for an open abdomen and/
or repeated access to the abdomen is required, the Suprasorb® CNP 
Drainage film can be used as a temporary abdominal wall closure. 
When used in an open abdomen, Suprasorb® CNP Drainage film must 
completely separate all exposed organs from the abdominal wall.

f.	� Place the wound filler (wound foam or antimicrobial cotton gauze) over 
the Suprasorb® CNP Drainage film so that it cannot come into direct 
contact with exposed intestinal loops, organs, nerves or blood vessels. 

g.	� Now proceed with the application of the dressing according to the 
therapy system being used.

3. Dressing change:
Dressing changes depend on the patient and wound situation, the wound 
filler used and the therapy system, as well as the assessment of the treating 
physician. They should, however, be performed within 72 hours. 
a.	� Remove the Suprasorb® CNP Drainage film carefully to prevent 

damage to the adjacent tissue parts. When you change the dressing, 
ensure that no pieces of the wound dressing remain in the patient.

b.	 Then proceed as described in sections 1 and 2.

4. Disposal:
In Europe, product waste can be assigned a waste code from Chapter 
18 01 and packaging waste a waste code from Chapter 15 01 of the 
Directive on the European Waste Catalogue (Waste Catalogue Ordinance 
- AVV). Recyclable packaging should be recycled according to the relevant 
national recycling systems.

General instructions
In case of a serious incident, contact the manufacturer and the 
responsible health authorities.
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Descripción del producto y características
La lámina de drenaje Suprasorb® CNP se compone de una lámina de 
polietileno (LDPE) transparente con dos capas que forma un espacio de 
drenaje estable y está dotada a ambos lados de poros cónicos orientados 
hacia dentro. Durante la aplicación de la terapia de presión negativa, la 
lámina de drenaje Suprasorb® CNP puede evacuar los líquidos corporales 
de la herida a través de los poros y del espacio de drenaje. El diseño 
evita una obstrucción del espacio de drenaje entre las dos capas, incluso 
cuando se ha aplicado la presión negativa.
Gracias a su estructura asimétrica, la lámina de drenaje Suprasorb® CNP 
puede aplicarse a ambos lados y puede recortarse.
El material adaptable permite un modelado sencillo en función de las 
estructuras del cuerpo. Por lo tanto, la lámina de drenaje Suprasorb® CNP 
también resulta adecuada para heridas profundas, en cavidades 
corporales y en zonas de heridas de difícil acceso.

Composición del producto
Polietileno de baja densidad

Finalidad prevista
Cuando está estéril, la lámina de drenaje Suprasorb® CNP sirve para 
proteger los órganos, los vasos y otras estructuras del cuerpo expuestas, 
así como para evacuar los líquidos corporales durante la aplicación de la 
terapia de presión negativa.

Indicaciones
La lámina de drenaje Suprasorb® CNP se emplea en cavidades corporales 
y en heridas no infectadas o infectadas con una exudación de moderada 
a intensa, ya sean superficiales o profundas. 

Los ámbitos de aplicación en el contexto de la terapia de presión 
negativa son:
•	 abdomen abierto 
•	� heridas tras la escisión de un compartimento en una extremidad
•	 heridas en las extremidades con vasos expuestos
•	 tratamiento de lesiones por quemaduras de 2.º grado
•	� cuadros clínicos tras un injerto cutáneo (hasta la cicatrización segura 

del injerto)

Contraindicaciones
•	 heridas secas
•	 quemaduras de 3.er grado
•	 trastornos en la coagulación (riesgo de hemorragia)
•	 necrosis tisular
•	 fístulas no entéricas y/o sin explorar
•	 osteomielitis no tratada
•	 heridas malignas 
•	� hemorragias agudas intensas en la zona de la herida  

tras una lesión/desbridamiento quirúrgico
•	� alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes 

del producto
•	� Deben tenerse en cuenta las contraindicaciones del sistema de terapia 

correspondiente. 

Efectos adversos
En algunos casos, se ha informado de adherencias con la lámina de 
drenaje Suprasorb® CNP.
En muy raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Advertencias y medidas de precaución
•	� Al colocar la lámina de drenaje Suprasorb® CNP, deben tenerse 

en cuenta además las advertencias de seguridad del sistema de 
tratamiento correspondiente.

•	� Deben observarse las instrucciones de uso de todos los productos 
utilizados. 

•	� El producto debe ser utilizado exclusivamente por personal médico 
especializado.

•	� En el tratamiento de heridas infectadas, es preciso realizar controles 
estrictos y comprobar si se necesitan otras medidas terapéuticas.

•	� Debe realizarse un control continuo de los pacientes tratados con una 
técnica de cierre temporal para descartar cualquier posible hemorragia 
oculta o manifiesta. La lámina de drenaje Suprasorb® CNP no está 
prevista para la hemostasia ni para evitar hemorragias. 

•	� En el caso de que la lámina de drenaje Suprasorb® CNP no pueda 
realizar una separación completa de los órganos expuestos con respecto 
a la pared abdominal, pueden producirse adherencias de los órganos 
internos con la pared abdominal, lo que puede disminuir la probabilidad 
de cierre de la fascia y aumentar el riesgo de desarrollo de fístulas. 

•	� No utilizar si el envase está dañado o se ha abierto por accidente.

Modo de aplicación
La lámina de drenaje Suprasorb® CNP se utiliza como capa de protección 
para órganos, vasos, tejidos y otras estructuras del cuerpo expuestos, así 
como en el abdomen abierto como separación adicional de los órganos 
con respecto a la pared abdominal. La lámina de drenaje Suprasorb® CNP 
debe cubrir por completo todos los órganos, los vasos, los tejidos y otras 
estructuras del cuerpo expuestos.
La lámina de drenaje Suprasorb® CNP se utiliza en el contexto de la terapia 
de presión negativa. Por lo general, recomendamos aplicar una presión 
negativa comprendida entre -50 y -125 mmHg. Antes de la aplicación, 
también deben tenerse en cuenta los parámetros de las instrucciones de 
uso del relleno para heridas y del sistema de tratamiento elegidos. 
La lámina de drenaje Suprasorb® CNP puede utilizarse con los siguientes 
rellenos para heridas:
•	 espuma de PU (poros gruesos, celdas abiertas)
•	� espuma de PVA (poros finos, poros gruesos, celdas abiertas)
•	 gasa de algodón antimicrobiana (Kerlix™ AMD)

1. Preparación de la herida:
La herida debe ser limpiada meticulosamente de acuerdo con las normas 
clínicas vigentes. 

2. Aplicación:
a.	� Antes de la apertura, comprobar la barrera estéril para ver si hay 

daños visibles. 
b.	� Abra la bolsa desprendible en el punto previsto a tal efecto y extraiga 

el producto de forma estéril del envoltorio interior del producto estéril.
c.	� Coloque la lámina de drenaje Suprasorb® CNP sobre la herida que 

deba tratarse para calcular el tamaño correcto.
d.	� Vuelva a retirar la lámina de drenaje Suprasorb® CNP de la región de 

la herida y córtela para ajustarla al tamaño adecuado utilizando unas 
tijeras estériles. No corte la lámina de drenaje Suprasorb® CNP encima 
de la herida abierta para evitar que lleguen a la herida partes de la 
lámina de drenaje Suprasorb® CNP. 

e.	� Coloque cuidadosamente la lámina de drenaje Suprasorb® CNP en 
la herida o en la región que desee cubrir para no destruir ni irritar las 
estructuras tisulares. Asegúrese de cubrir todas las cavidades de la herida.  
La lámina de drenaje Suprasorb® CNP puede utilizarse en el cierre 
provisional del abdomen abierto siempre que no pueda realizarse 
un cierre primario de la herida y/o se requiera una apertura repetida 
del abdomen. Cuando se utiliza en el abdomen abierto, la lámina de 
drenaje Suprasorb® CNP debe separar por completo todos los órganos 
expuestos con respecto a la pared abdominal.

f.	� Coloque el relleno para la herida (apósito de espuma o gasa de 
algodón antimicrobiana) sobre la lámina de drenaje Suprasorb® CNP 
de forma que no entre en contacto directo con los intestinos, órganos, 
nervios y/o vasos sanguíneos expuestos. 

g.	� Continúe ahora con la colocación del apósito conforme al sistema de 
tratamiento utilizado.

3. Cambio de apósito:
El cambio del apósito depende del estado del paciente y de la herida, del 
relleno para heridas y del sistema de terapia utilizados y del criterio del 
médico encargado del tratamiento. En cualquier caso, debe realizarse 
como máximo después de 72 horas. 
a.	� Retire cuidadosamente la lámina de drenaje Suprasorb® CNP para 

evitar lesiones en los tejidos adyacentes. Asegúrese de que no quede 
ningún componente del apósito en el paciente después de cambiarlo.

b.	 Proceda a continuación tal como se ha descrito en los puntos 1 y 2.

4. Eliminación:
En Europa, los residuos de productos pueden recibir un código de residuo 
conforme al capítulo 18 01 y los residuos de embalaje, un código conforme 
al capítulo 15 01 de la Directiva sobre la lista de residuos europea 
(Reglamento sobre la lista de residuos, AVV). Los envases reciclables deben 
enviarse a los sistemas nacionales de reciclado adecuados.

Indicaciones generales
En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las 
autoridades sanitarias responsables. 

pt   Instruções de utilização

Descrição e características do produto
A película de drenagem Suprasorb® CNP consiste numa película de 
polietileno transparente de dupla camada (LDPE) que forma um espaço 
de drenagem estável e que tem, de cada lado, poros cónicos dirigidos 
para dentro. Como parte da terapia de pressão negativa, a película 
de drenagem Suprasorb® CNP pode escoar fluidos corporais da ferida 
através dos poros e do espaço de drenagem. A construção impede o 
colapso do espaço de drenagem entre as duas camadas, mesmo quando 
é aplicada uma pressão negativa.
Devido à sua estrutura simétrica, a película de drenagem Suprasorb® CNP 
pode ser aplicada em ambos os lados e cortada à medida.
O material adaptável permite uma modelação fácil às estruturas do corpo. 
Por isso, a película de drenagem Suprasorb® CNP é também adequada para 
feridas profundas, em cavidades corporais ou para áreas de difícil acesso.

Composição do produto
Polietileno de baixa densidade

Finalidade
Em estado estéril, a película de drenagem Suprasorb® CNP serve para 
proteger órgãos, vasos, partes de tecidos e outras estruturas corporais 
expostas , como também para escoar fluidos corporais no contexto da 
terapia de pressão negativa.

Indicações
A película de drenagem Suprasorb® CNP é usada em cavidades corporais 
e em feridas não infetadas ou infetadas, quando estas apresentam uma 
exsudação média a forte e são superficiais ou profundas. 

As áreas de aplicação no contexto da terapia de pressão negativa são:
•	 abdómen aberto 
•	� feridas depois da divisão de um compartimento num membro
•	 feridas nos membros com vasos expostos
•	 tratamento de queimaduras de 2.º grau
•	� estados após o transplante de pele (até à cicatrização segura do 

transplante)

Contraindicações
•	 condições de ferida seca
•	 queimaduras de 3.º grau
•	 falhas de coagulação (perigo de hemorragia)
•	 necrose dos tecidos
•	 fístulas não entéricas e/ou não exploradas
•	 osteomielite não tratada
•	 feridas malignas 
•	� em caso de hemorragias agudas maiores na zona da ferida após lesão/

desbridamento cirúrgico
•	� alergia e/ou hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos 

componentes do produto
•	� As contraindicações do respetivo sistema terapêutico devem ser 

levadas em conta. 

Efeitos secundários
Em alguns casos foram relatadas aderências com a película de drenagem 
Suprasorb® CNP.
Em casos muito raros podem surgir irritações cutâneas e / ou alergias.

Advertências e precauções
•	� Durante a aplicação da película de drenagem Suprasorb® CNP, as 

instruções de segurança do respetivo sistema de terapia também 
devem ser observadas.

•	� As instruções de utilização de todos os produtos utilizados devem ser 
respeitadas. 

•	 O produto é utilizado apenas por profissionais de saúde.
•	� No tratamento de feridas infetadas, devem ser efetuados controlos 

rigorosos e deve verificar-se se são necessárias medidas terapêuticas 
de acompanhamento.

•	� Os pacientes submetidos ao fechamento temporário da parede 
abdominal precisam ser continuamente monitorados quanto a possíveis 
hemorragias ocultas e até mesmo visíveis. A película de drenagem 
Suprasorb® CNP não é indicada para estancar ou evitar hemorragias. 

•	� Em caso de separação incompleta dos órgãos expostos da parede 
abdominal através da película de drenagem Suprasorb® CNP, são 
possíveis anastomoses entre os órgãos internos e a parede abdominal, 
o que pode reduzir a possibilidade de fechamento da fáscia e 
aumentar o risco de formação de fístulas. 

•	� Não utilize se a embalagem estiver danificada ou acidentalmente aberta.

Instruções de aplicação
Quando aplicada, a película de drenagem Suprasorb® CNP serve de 
uma camada protetora para órgãos, vasos, partes de tecidos e outras 

estruturas corporais expostas e, em abdómen aberto, serve de uma 
separação adicional dos órgãos da parede abdominal. A película de 
drenagem Suprasorb® CNP deve cobrir completamente todos os órgãos, 
vasos, partes de tecidos e outras estruturas corporais expostas.
A película de drenagem Suprasorb® CNP é utilizada no contexto da 
terapia de pressão negativa. Geralmente recomendamos a aplicação 
de uma pressão negativa entre -50 e -125 mmHg. Os parâmetros das 
instruções de utilização do enchimento de feridas escolhido e do sistema 
de terapia também devem ser observados antes da aplicação. 
A película de drenagem Suprasorb® CNP pode ser utilizada com os 
seguintes enchimentos de feridas:
•	 espuma PU (poros largos, células abertas)
•	 espuma PVA (poros finos, poros largos, células abertas)
•	 penso de gaze antimicrobiano (Kerlix™ AMD)

1. Preparação da ferida:
A ferida deve ser cuidadosamente limpa segundo as normas clínicas 
existentes. 

2. Aplicação:
a.	� Antes de abrir, verificar se a barreira estéril apresenta danos evidentes. 
b.	� Abra a bolsa descartável no ponto previsto para o efeito e remova o 

produto de modo estéril do invólucro interior do produto estéril.
c.	� Coloque a película de drenagem Suprasorb® CNP sobre a ferida a ser 

tratada para determinar o tamanho correto.
d.	� Retire a película de drenagem Suprasorb® CNP da área da ferida e corte-a 

no tamanho desejado usando uma tesoura estéril. Não corte a película 
de drenagem Suprasorb® CNP por cima da ferida aberta para evitar que 
partes da película de drenagem Suprasorb® CNP entrem na ferida. 

e.	� Coloque a película de drenagem Suprasorb® CNP cuidadosamente 
na ferida ou sobre a área a ser protegida de forma a não danificar 
ou irritar nenhuma estrutura tecidual. Verifique se todas as bolsas de 
feridas estão cobertas.  
Se o fechamento primário da ferida não for possível no abdômen 
aberto e/ou se for necessário o acesso repetido ao abdômen, a 
película de drenagem Suprasorb® CNP pode ser utilizada para o 
fechamento temporário da parede abdominal. Quando utilizada em 
abdômen aberto, a película de drenagem Suprasorb® CNP deve separar 
completamente todos os órgãos expostos da parede abdominal.

f.	� Coloque o enchimento de feridas (espuma para feridas ou penso de 
gaze antimicrobiano) sobre a película de drenagem Suprasorb® CNP 
de modo a que este não possa entrar em contacto direto com as alças 
intestinais, órgãos, nervos ou vasos sanguíneos expostos. 

g.	� Prossiga com a aplicação do penso de acordo com o sistema de 
terapia utilizado.

3. Mudança de penso:
A mudança do penso depende da situação individual do paciente e da 
ferida, do enchimento de feridas utilizado e do sistema de terapia, como 
também da avaliação do profissional responsável pelo tratamento. No 
entanto, o penso deve ser mudado após 72 horas, o mais tardar. 
a.	� Remova cuidadosamente a película de drenagem Suprasorb® CNP 

para evitar lesões nas partes teciduais adjacentes. Certifique-se de 
que nenhuma parte do penso da ferida ficou no paciente durante a 
mudança do penso.

b.	� Em seguida, proceda como descrito nos pontos 1 e 2.

4. Eliminação:
Na Europa, aos resíduos de produtos podem ser atribuídos códigos 
do capítulo 18 01 e aos resíduos de embalagens códigos do capítulo 
15 01 da Diretiva relativa à Lista Europeia de Resíduos (Lista Europeia de 
Resíduos – Código LER, AVV na Alemanha). As embalagens recicláveis 
devem ser eliminadas nos respetivos sistemas nacionais de reciclagem.

Indicações gerais
Em caso de um acidente grave, entre em contacto com o fabricante e as 
autoridades de saúde pública competentes.

it   Istruzioni per l’uso

Descrizione del prodotto e caratteristiche prestazionali
Il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP è costituito da un foglio in 
polietilene a bassa densità (LDPE) trasparente a doppio strato che forma 
uno spazio di drenaggio stabile ed è dotato di pori conici diretti verso 
l‘interno su entrambi i lati. Nell‘ambito della terapia a pressione negativa, 
il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP può drenare i fluidi corporei 
dalla lesione attraverso i pori e lo spazio di drenaggio. La sua struttura 
impedisce il collasso dello spazio di drenaggio tra i due strati anche in 
caso di pressione negativa applicata.
Grazie alla sua struttura simmetrica, il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP 
può essere applicato su entrambi i lati ed è ritagliabile su misura.
Il materiale modellabile permette di adattarlo facilmente alle strutture 
corporee. Il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP è quindi adatto anche 
per ferite profonde, in cavità corporee o per aree di difficile accesso.

Composizione del prodotto
Polietilene a bassa densità

Destinazione d’uso
Il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP serve in condizioni sterili da 
protezione di organi esposti, vasi, parti tissutali e altre strutture corporee, 
nonché per il drenaggio di fluidi corporei nell‘ambito della terapia a 
pressione negativa.

Indicazioni
Il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP è utilizzato nelle cavità corporee 
e nelle ferite non infette o infette, con essudazione da media ad 
abbondante, superficiali o profonde. 

I campi di applicazione nell‘ambito della terapia a pressione negativa sono:
•	 addome aperto 
•	 ferite da scissione di un compartimento a un’estremità
•	 lesioni delle estremità con vasi esposti
•	 trattamento delle ustioni di 2° grado
•	� condizioni post-innesto cutaneo (fino all’integrazione sicura 

dell’innesto cutaneo)

Controindicazioni
•	 ferite asciutte
•	 ustioni di 3° grado
•	 disturbi della coagulazione (pericolo di emorragia)
•	 necrosi tissutali
•	 fistole non enteriche e/o non esplorate
•	 osteomielite non trattata
•	 ferite maligne 
•	� nel caso di emorragie acute gravi nella regione della ferita in seguito a 

lesione/sbrigliamento chirurgico
•	� allergie e/o ipersensibilità note nei confronti dei componenti del prodotto
•	� Devono essere prese in considerazione le controindicazioni del 

rispettivo sistema terapeutico. 

Effetti indesiderati
In alcuni casi sono state segnalate aderenze con il foglio di drenaggio 
Suprasorb® CNP.
In casi molto rari possono manifestarsi irritazioni cutanee e/o allergie.

Avvertenze e precauzioni d’impiego
•	� Quando si applica il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP, è necessario 

osservare anche le istruzioni di sicurezza del rispettivo sistema 
terapeutico.

•	� È necessario osservare le istruzioni per l’uso di tutti i prodotti utilizzati. 
•	� L‘applicazione del prodotto deve essere effettuata esclusivamente da 

personale medico specializzato.
•	� Nel trattamento delle ferite infette, occorre effettuare un 

monitoraggio intensivo e verificare se sono necessarie misure 
terapeutiche concomitanti.

•	� I pazienti medicati con tecnica di chiusura provvisoria della parete 
addominale devono essere monitorati in continuazione per 
eventuali emorragie occulte e anche palesi. Il foglio di drenaggio 
Suprasorb® CNP non ha lo scopo di arrestare o impedire l’emorragia. 

•	� In caso di una separazione incompleta degli organi esposti dalla 
parete addominale mediante il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP, 
sono possibili aderenze di organi interni alla parete addominale, che 
possono ridurre la probabilità di chiusura fasciale e aumentare il rischio 
di formazione di fistole. 

•	� Non utilizzare se la confezione è danneggiata o accidentalmente aperta.

Avvertenze per l‘uso
L‘applicazione del foglio di drenaggio Suprasorb® CNP serve da strato 
protettivo per organi esposti, vasi, parti tissutali e altre strutture corporee 
e nell‘addome aperto come ulteriore separazione degli organi dalla 
parete addominale. Il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP deve coprire 
completamente tutti gli organi, i vasi, le parti tissutali e le altre strutture 
corporee esposte.
Il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP viene utilizzato nell‘ambito della 
terapia a pressione negativa. Generalmente si consiglia di applicare una 
pressione negativa tra -50 e -125 mmHg. Prima dell‘applicazione devono 
essere osservati anche i parametri delle istruzioni per l‘uso del filler 
selezionato e del sistema terapeutico . 
Suprasorb® CNP foglio di drenaggio può essere utilizzato con i seguenti filler:
•	 schiuma in PU (a pori grandi, a celle aperte)
•	 schiuma in PVA (a pori fini, a pori grandi, a celle aperte)
•	 medicazione in garza antimicrobica (Kerlix™ AMD)

1. Preparazione della ferita:
La ferita deve essere accuratamente detersa secondo i protocolli clinici 
esistenti. 

2. Applicazione:
a.	� Prima di aprire la confezione accertarsi che la barriera sterile non 

presenti danni visibili. 

b.	� Aprire la busta pelabile nel punto indicato ed estrarre il prodotto in 
modo sterile dall’involucro interno per dispositivi sterili.

c.	� Posizionare il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP sopra la lesione da 
trattare per accertarne la giusta misura.

d.	� Rimuovere nuovamente il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP dall’area 
della lesione e tagliarlo con forbici sterili alla misura richiesta. Non 
tagliare il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP sulla lesione aperta per 
evitare che parti del foglio di drenaggio Suprasorb® CNP vadano a 
finire nella lesione. 

e.	� Inserire il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP nella lesione o 
sopra il punto da proteggere con grande attenzione, per evitare di 
danneggiare o irritare le strutture tissutali. Verificare che tutte le 
tasche di ferite ne siano rivestite.  
Quando nell‘addome aperto non è possibile eseguire una sutura 
primaria della lesione e/o sia necessario ripetere più volte l’accesso 
all’addome, il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP è indicato nella 
tecnica di sutura transitoria della parete addominale. Nell‘applicazione 
nell‘addome aperto, il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP deve separare 
completamente dalla parete addominale tutti gli organi esposti.

f.	� Posizionare il filler (medicazione in schiuma o medicazione in garza 
antimicrobica) sopra il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP in modo 
che non possa entrare in contatto diretto con anse intestinali, organi, 
nervi o vasi sanguigni esposti. 

g.	� Procedere ora con l‘applicazione della medicazione in base al sistema 
terapeutico utilizzato.

3. Cambio della medicazione:
Il cambio della medicazione dipende dalla rispettiva condizione del 
paziente e della lesione, dal filler e dal sistema terapeutico utilizzati e 
dalla valutazione del medico curante. Tuttavia, deve essere effettuata al 
più tardi dopo 72 ore. 
a.	� Rimuovere con cautela il foglio di drenaggio Suprasorb® CNP per 

evitare lesioni alle zone tissutali adiacenti. Quando si sostituisce la 
medicazione, verificare attentamente che nessun frammento della 
stessa rimanga nel paziente.

b.	� Procedere quindi come descritto ai punti 1 e 2.

4. Smaltimento:
In Europa, a ogni rifiuto del prodotto può essere assegnato un codice 
dei rifiuti di cui al capitolo 18 01, mentre ai rifiuti di imballaggio viene 
assegnato un codice dei rifiuti di cui al capitolo 15 01 della direttiva 
relativa al catalogo europeo dei rifiuti (normativa europea sui rifiuti, AVV 
in Germania). Gli imballaggi riciclabili devono essere conferiti ai rispettivi 
sistemi nazionali di riciclaggio.

Indicazioni generali
In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorità sanitarie 
competenti.

nl   Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving en prestatiekenmerken
Suprasorb® CNP-drainagefolie bestaat uit een transparante, dubbellaagse 
folie van polyethyleen (LDPE) die een stabiele drainageruimte vormt en aan 
beide zijden voorzien is van naar binnen gerichte kegelvormige poriën. 
In het kader van onderdruktherapie kan Suprasorb® CNP-drainagefolie 
lichaamsvloeistoffen door de poriën en drainageruimte uit de wond 
afvoeren. De constructie voorkomt collaberen van de drainageruimte 
tussen de twee lagen, ook bij aangebrachte onderdruk.
Door de symmetrische opbouw is Suprasorb® CNP-drainagefolie aan beide 
zijden te gebruiken en kan op maat worden geknipt.
Het soepele materiaal maakt eenvoudig modelleren op lichaamsstructuren 
mogelijk. Suprasorb® CNP-drainagefolie is om die reden ook geschikt voor 
diepe wonden, in lichaamsholtes of voor moeilijk toegankelijke wonden.

Productsamenstelling
Lagedichtheidpolyethyleen

Beoogd gebruik
Suprasorb® CNP-drainagefolie dient in steriele toestand ter bescherming 
van blootliggende organen, bloedvaten, weefsel en andere 
lichaamsstructuren evenals voor het afvoeren van lichaamsvloeistoffen in 
het kader van onderdruktherapie.

Indicaties
Suprasorb® CNP-drainagefolie wordt gebruikt in lichaamsholtes en bij 
al dan niet geïnfecteerde wonden als deze matig tot sterk exsuderend, 
oppervlakkig of diep zijn. 

Toepassingsgebieden in het kader van onderdruktherapie zijn:
•	 open buik 
•	 wonden na compartimentscheuren aan een extremiteit
•	� wonden aan de extremiteiten met blootliggende bloedvaten
•	 behandeling van tweedegraads brandwonden
•	� status na huidtransplantatie (tot goed aanslaan van het transplantaat)

Contra-indicaties
•	 droge wondomstandigheden
•	 derdegraads brandwonden
•	 stollingsstoornissen (bloedingsrisico)
•	 weefselnecrose
•	 niet-enterische en/of niet-onderzochte fistels
•	 onbehandelde osteomyelitis
•	 maligne wonden 
•	� bij acute grotere bloedingen in de buurt van de wond na letsel of na 

chirurgisch débridement
•	� bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of 

bestanddelen daarvan
•	� De contra-indicaties van het betreffende therapiesysteem moeten in 

acht worden genomen. 

Bijwerkingen
In afzonderlijke gevallen werden verklevingen met Suprasorb® CNP-
drainagefolie gemeld.
In zeer zeldzame gevallen kunnen huidirritaties en/of allergieën optreden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
•	� Bij gebruik van Suprasorb® CNP-drainagefolie moeten bovendien 

de veiligheidsinstructies van het gebruikte therapiesysteem in acht 
worden genomen.

•	� De gebruiksaanwijzingen van alle gebruikte producten moeten in acht 
worden genomen. 

•	� Het product mag uitsluitend worden gebruikt door professionele 
zorgverleners.

•	� Bij de behandeling van geïnfecteerde wonden moet nauwkeurige 
controle plaatsvinden en moet overwogen worden of er aanvullende 
therapiemaatregelen noodzakelijk zijn.

•	� Patiënten die met een tijdelijke sluittechniek van de buikwand zijn 
behandeld, moeten voortdurend op eventuele onzichtbare en zichtbare 
bloedingen worden gecontroleerd. Suprasorb® CNP-drainagefolie is niet 
bedoeld voor het stoppen of verhinderen van bloedingen. 

•	� Als blootliggende organen niet geheel door de Suprasorb® CNP-
drainagefolie gescheiden worden van de buikwand, kunnen adhesies 
van inwendige organen met de buikwand optreden die de kans op 
een fasciasluiting kunnen verkleinen en het risico op fistelgroei kunnen 
verhogen. 

•	� Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of per ongeluk geopend is.

Gebruiksinstructies
Bij gebruik van Suprasorb® CNP-drainagefolie dient dit als 
beschermlaag voor blootliggende organen, bloedvaten, weefsel en 
andere lichaamsstructuren en bij een open buik als extra scheiding 
tussen de organen en de buikwand. Suprasorb® CNP-drainagefolie 
moet alle blootliggende organen, bloedvaten, weefsel en andere 
lichaamsstructuren geheel bedekken.
Suprasorb® CNP-drainagefolie wordt gebruikt in het kader van 
onderdruktherapie. Wij raden over het algemeen aan een onderdruk van 
tussen -50 en -125 mmHg aan te houden. Bovendien moet voorafgaand 
aan het gebruik rekening worden gehouden met de parameters uit de 
gebruiksaanwijzing van de gekozen wondvulling en het therapiesysteem. 
Suprasorb® CNP-drainagefolie kan met de volgende wondvullingen 
worden gebruikt:
•	 PU-schuim (met grote poriën, open cellen)
•	 PVA-schuim (met kleine of grote poriën, open cellen)
•	 antibacterieel verbandgaas (Kerlix™ AMD)

1. Wondvoorbereiding:
De wond moet conform de actuele klinische standaards zorgvuldig 
worden gereinigd. 

2. Toepassing:
a.	� Controleer de steriele barrière voorafgaand aan het openen op 

zichtbare beschadigingen. 
b.	� Open de peelzak op de daarvoor bestemde plaats en haal het product 

steriel uit de binnenverpakking voor steriele artikelen.
c.	� Plaats de Suprasorb® CNP-drainagefolie over de te behandelen wond 

om de juiste grootte te bepalen.
d.	� Haal de Suprasorb® CNP-drainagefolie weer uit het wondgebied en 

knip het met een steriele schaar bij op de benodigde grootte. Knip 
Suprasorb® CNP-drainagefolie niet bij boven de open wond om te 
voorkomen dat deeltjes van de Suprasorb® CNP-drainagefolie in de 
wond terechtkomen. 

e.	� Leg de Suprasorb® CNP-drainagefolie voorzichtig in de wond of over 
de af te dekken plaats om geen weefselstructuren te beschadigen of 
te irriteren. Let erop dat alle wondpockets bedekt worden.  
Als bij een open buik een primaire wondsluiting niet mogelijk 
is en/of als herhaalde toegang tot de buik noodzakelijk is, kan 
Suprasorb® CNP-drainagefolie gebruikt worden bij het tijdelijk 
sluiten van de buikwand. Bij gebruik voor een open buik moet 
Suprasorb® CNP-drainagefolie alle blootliggende organen geheel van 
de buikwand scheiden.

f.	� Breng de wondvulling (wondschuim of antimicrobieel verbandgaas) 
zodanig aan over de Suprasorb® CNP-drainagefolie dat de vulling niet 
direct in contact met blootliggende darmen, organen, zenuwen en/of 
bloedvaten kan komen. 

g.	� Ga nu verder met het aanleggen van het verband conform het 
gebruikte therapiesysteem.

3. Verbandwissel
Het moment van de verbandwisseling is afhankelijk van de toestand van 
de betreffende patiënt en de wond, van de gebruikte wondvulling en 
het therapiesysteem, en wordt door de behandelend arts bepaald. De 
wisseling moet echter uiterlijk na 72 uur plaatsvinden. 
a.	� Verwijder de Suprasorb® CNP-drainagefolie voorzichtig om letsel van 

het omliggende weefsel te voorkomen. Let er bij een verbandwisseling 
op dat er geen bestanddelen van het wondverband in de patiënt 
achterblijven.

b.	Ga verder zoals in punt 1 en 2 beschreven staat.

4. Weggooien:
In Europa kan productafval worden toegewezen aan een afvalcode uit 
hoofdstuk 18 01 en verpakkingsafval aan een afvalcode uit hoofdstuk 15 01 
van de Richtlijn over de Europese Afvalcatalogus (Afvalcatalogusbesluit 
– AVV). Verpakkingen die geschikt zijn voor hergebruik, moeten naar de 
betreffende nationale recyclesystemen worden gebracht.

Algemene aanwijzingen
In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en 
de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

da   Brugsanvisning

Produktbeskrivelse og specifikationer
Suprasorb® CNP drænfolie består af transparent polyethylen-folie (LDPE) i 
to lag, som skaber et stabilt drænrum, og som på begge sider er forsynet 
med kegleformede porer, der vender indad. I forbindelse med vakuumterapi 
kan Suprasorb® CNP drænfolie igennem porerne og drænrummet udlede 
legemsvæske fra såret. Konstruktionen forhindrer en kollaps af drænrummet 
mellem de to lag, også når der er skabt et undertryk.
Som følge af den symmetriske opbygning kan Suprasorb® CNP drænfolie 
benyttes på begge sider og kan klippes til.
Materialet kan tilpasses, og det er muligt at modellere det, så det passer 
til legemets strukturer. Suprasorb® CNP drænfolie er derfor også egnet 
til dybe sår, i kropshulrum, eller kan anvendes på vanskeligt tilgængelige 
sårområder.

Produktsammensætning
Low-Density-polyethylen

Tilsigtet anvendelse
Suprasorb® CNP drænfolie har til formål i steril tilstand at beskytte 
fritliggende organer, blodkar, vævsdele og andre kropsstrukturer samt til 
udledning af legemsvæske i forbindelse med vakuumterapi.

Indikationer
Suprasorb® CNP drænfolie kan benyttes i kropskaviteter og til ikke-
inficerede eller inficerede sår, hvis sårene er moderat eller kraftigt 
ekssuderende, overfladiske eller dybe. 

Anvendelsesområder i forbindelse med vakuumterapi er:
•	 åbent abdomen 
•	 sår efter spaltning af et kompartment på en ekstremitet
•	 sår på ekstremiteter med fritliggende blodkar
•	 behandling af forbrændinger af 2. grad
•	� tilstande efter hudtransplantation (indtil sikker heling af transplantatet)

Kontraindikationer
•	 tørre sårforhold
•	 forbrændinger af 3. grad
•	 koagulationsforstyrrelser (risiko for blødning)
•	 vævsnekrose
•	 ikke-enteriske og/eller ikke-undersøgte fistler
•	 ubehandlet osteomyelitis
•	 maligne sår 
•	� ved akutte større blødninger omkring såret efter læsioner / kirurgisk 

débridement
•	� kendt allergi og/eller overfølsomhed over for en af 

produktkomponenterne
•	� Kontraindikationerne for det pågældende terapisystem skal observeres. 

Bivirkninger
I nogle tilfælde er der rapporteret om sammenklæbninger med 
Suprasorb® CNP drænfolie.
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme hudirritationer og/eller allergier.

Advarsler og forholdsregler
•	� Ved brug af Suprasorb® CNP drænfolie skal sikkerhedsanvisningerne til 

det pågældende behandlingssystem overholdes.
•	� Brugsanvisninger for alle anvendte produkter skal overholdes. 
•	� Produkterne skal udelukkende anvendes af sundhedsfagligt personale.
•	� Behandling af inficerede sår skal overvåges særligt nøje, og det 

skal kontrolleres, om der er behov for yderligere terapeutiske 
foranstaltninger.

•	� Patienter med en midlertidig lukning af abdominalvæggen, skal 
kontinuerligt overvåges for mulige skjulte og også synlige blødninger. 
Suprasorb® CNP drænfolie er ikke beregnet til blodstandsning eller til 
at forhindre blødninger. 

•	� I tilfælde af, at det ikke lykkedes, at holde de fritliggende organer 
fuldstændigt adskilt fra abdominalvæggen ved hjælp af Suprasorb® CNP 
drænfolie, er det muligt, at de indre organer vokser sammen med 
abdominalvæggen, som således reducerer sandsynligheden for en 
fascie-lukning. Det kan øge risikoen for fisteldannelse. 

•	� Må ikke anvendes, hvis indpakningen er beskadiget eller åbnet ved en 
fejltagelse.

Anvendelsesanvisninger
Suprasorb® CNP drænfolie anvendes som beskyttende lag på 
fritliggende organer, blodkar, vævsdele og andre kropsstrukturer og i 
det åbne abdomen med det formål at skille organer fra bugvæggen. 
Suprasorb® CNP drænfolie skal fuldstændigt afdække alle fritliggende 
organer, blodkar, vævsdele og andre kropsstrukturer.
Suprasorb® CNP drænfolie anvendes i forbindelse med vakuumterapi. Vi 
anbefaler generelt at oprette et undertryk på mellem -50 og -125 mmHg. 
Parametre fra brugsanvisningen til det valgte sårfyldningsmateriale og 
terapisystemet skal ligeledes læses. 
Suprasorb® CNP drænfolie kan anvendes med følgende 
sårfyldningsmateriale:
•	 PU-skum (grov-porret, med åbne celler)
•	 PVA-skum (fin-porret, grov-porret, med åbne celler)
•	 antimikrobiel forbindingsgaze (Kerlix™ AMD)

1. Forberedelse af såret:
Såret skal renses omhyggeligt og i henhold til gældende klinisk standard. 

2. Anvendelse:
a.	� Tjek den sterile barriere inden åbning for tydelig beskadigelse. 
b.	� Åbn brevet på det til formålet beregnede sted, og tag produktet sterilt 

ud af det sterile inderomslag.
c.	� Anbring Suprasorb® CNP drænfolie over det sår, der skal behandles for 

at bestemme den rigtige størrelse.
d.	� Fjern Suprasorb® CNP drænfolie igen fra sårområdet og klip det til 

med en steril saks til den påkrævede størrelse. Klip Suprasorb® CNP 
drænfolie ikke over det åbne sår for at undgå, at dele af 
Suprasorb® CNP drænfolie lander i såret. 

e.	� Anbring Suprasorb® CNP drænfolie forsigtigt på såret eller over 
det sted, der skal beskyttes for ikke at ødelægge eller irritere 
vævsstrukturer. Sørg for, at alle sårkaviteter er udfyldt.  
I tilfælde af, at det ved et åbent abdomen ikke er muligt at foretage en 
primær lukning af såret, og/eller det er nødvendigt med en gentagen 
tilgang til abdomen, kan Suprasorb® CNP drænfolie anvendes til en 
midlertidig lukning af bugvæggen. Ved brug i åben abdomen skal 
Suprasorb® CNP drænfolie holde alle fritliggende organer fuldstændigt 
adskilt fra bugvæggen.

f.	� Anbring sårudfyldningsmaterialet (sårskum eller antimikrobiel 
forbindingsgaze) over Suprasorb® CNP drænfolie således, at det ikke 
kan komme i direkte kontakt med eksponeret tarmslyng, organer, 
nerver eller blodkar. 

g.	� Fortsæt nu med anlæggelse af forbindingen i henhold til det anvendte 
behandlingssystem.

3. Forbindingsskift:
Hvor tit sårforbindingen skal skiftes afhænger af patienten og sårets 
tilstand, af det anvendte sårfyldningsmateriale og terapisystemet samt 
af den ansvarlige læges vurdering. Forbindingsskiftet skal dog foretages 
senest efter 72 timer. 
a.	� Fjern Suprasorb® CNP drænfolie forsigtigt for at forhindre skader på de 

tilgrænsende vævsdele. Sørg for, at der ikke bliver nogen bestanddele 
af sårforbindingen liggende i patienten, når forbindingen skiftes.

b.	 Fortsæt herefter som beskrevet i punkt 1 og 2.

4. Bortskaffelse:
I Europa kan produktaffald tildeles en affaldskode i det europæiske 
affaldskatalogs kapitel 18 01, og emballageaffald en affaldskode i kapitel 
15 01 (EU‘s affaldsdirektiv). Emballage, der kan genindvindes, skal tilføres 
et nationalt genindvindingssystem.

Generelle anvisninger
Ved forekomst af en alvorlig hændelse bedes du henvende dig til 
producenten og de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

sv   Bruksanvisning

Produktbeskrivning och egenskaper
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien består av en transparent, dubbellagrig 
polyetenfolie (LDPE) som bildar ett stabilt dräneringsutrymme och har 
koniska porer som pekar inåt på båda sidor. Vid undertrycksbehandling 
kan Suprasorb® CNP-dräneringsfolien avleda kroppsvätskor ur såret 
genom porerna och dräneringsutrymmet. Konstruktionen förhindrar att 
dräneringsutrymmet mellan de båda lagren kollapsar, även vid undertryck.
Tack vare den symmetriska strukturen kan Suprasorb® CNP-dräneringsfolien 
användas och klippas till på båda sidor.
Det anpassningsbara materialet möjliggör enkel modellering på 
kroppsstrukturer. Suprasorb® CNP-dräneringsfolien lämpar sig därför även 
för djupa sår, i kroppshåligheter eller för svåråtkomliga sårområden.

Produktsammansättning
Polyeten med låg densitet

Avsedd användning
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien är i sterilt tillstånd avsedd för att skydda 
exponerade organ, kärl, vävnadsdelar och andra kroppsstrukturer, samt 
för att avleda kroppsvätskor vid undertrycksbehandling.

Indikationer
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien används i kroppshåligheter och på 
icke-infekterade eller infekterade sår om dessa är måttligt till starkt 
exsuderande, ytliga eller djupa. 

Användningsområden vid undertrycksbehandling:
•	� öppen buk 
•	� sår efter avgränsning av ett kompartment på en extremitet
•	 sår på extremiteter med blottade kärl
•	 behandling av andra gradens brännskador
•	� tillstånd efter hudtransplantation (tills transplantationen har läkt säkert)

Kontraindikationer
•	 torra sårförhållanden
•	 tredje gradens brännskador
•	 koagulationsrubbningar (risk för blödning)
•	 vävnadsnekros
•	 icke-enteriska och/eller outforskade fistlar
•	 obehandlad osteomyelit
•	 maligna sår 
•	� vid akuta större blödningar i sårområdet efter skada/kirurgisk 

debridering
•	� känd allergi och/eller överkänslighet mot någon av produktens 

komponenter
•	� Ta hänsyn till kontraindikationerna för respektive behandlingssystem. 

Biverkningar
I några fall har vidhäftning av Suprasorb® CNP-dräneringsfolien rapporterats.
I mycket sällsynta fall kan hudirritation och/eller allergier uppstå.

Varningar och försiktighetsåtgärder
•	� Vid användning av Suprasorb® CNP-dräneringsfolien ska även 

säkerhetsanvisningarna för respektive behandlingssystem följas.
•	� Bruksanvisningarna för alla använda produkter måste följas. 
•	 Produkten används uteslutande av sjukvårdspersonal.
•	� Vid behandling av infekterade sår ska noggranna kontroller utföras 

och det ska övervägas om kompletterande behandlingsåtgärder är 
nödvändiga.

•	� Patienter som behandlas med en tillfällig stängning av bukväggen 
ska kontinuerligt övervakas med avseende på eventuella dolda och 
även uppenbara blödningar. Suprasorb® CNP-dräneringsfolien är inte 
avsedd för att stilla blödning eller att förhindra blödningar. 

•	� Om de exponerade organen inte är helt separerade från bukväggen 
med hjälp av Suprasorb® CNP-dräneringsfolien är adhesioner av inre 
organ till bukväggen möjliga, vilket kan minska sannolikheten för 
fasciestängning och öka risken för fistelbildning. 

•	� Använd inte produkten om förpackningen är skadad eller har öppnats 
av misstag.

Appliceringsanvisningar
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien fungerar som ett skyddande lager för 
exponerade organ, kärl, vävnadsdelar och andra kroppsstrukturer och i 
en öppen buk som en ytterligare separation av organen från bukväggen. 
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien måste täcka alla exponerade organ, 
kärl, vävnadsdelar och andra kroppsstrukturer helt.
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien används vid undertrycksbehandling. 
Vi rekommenderar att applicera ett undertryck på mellan -50 och -125 
mmHg. Parametrar från bruksanvisningen för den valda sårfyllaren och 
behandlingssystemet måste också beaktas före användning. 
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien kan användas med följande sårfyllare:
•	 PU-skum (grovporigt, med öppna celler)
•	 PVA-skum (finporigt, grovporigt, med öppna celler)
•	 antimikrobiell gasväv (Kerlix™ AMD)

1. Förbereda såret:
Såret ska rengöras noggrant enligt gällande kliniska standarder. 

2. Användning:
a.	� Kontrollera att sterilbarriären inte har några synliga skador innan den 

öppnas. 
b.	� Öppna den förseglade påsen på det avsedda stället och ta ut 

produkten sterilt ur den sterila innerförpackningen.
c.	� Placera Suprasorb® CNP-dräneringsfolien över såret som ska behandlas 

för att fastställa rätt storlek.
d.	� Avlägsna Suprasorb® CNP-dräneringsfolien från sårområdet och 

klipp av den till önskad storlek med en steril sax. Klipp inte i 
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien över det öppna såret för att undvika 
att delar av Suprasorb® CNP-dräneringsfolien hamnar i såret. 

e.	� Lägg Suprasorb® CNP-dräneringsfolien försiktigt i såret eller över 
området som ska skyddas för att inte förstöra eller irritera några 
vävnadsstrukturer. Se till att alla sårfickor är täckta.  
Om en primär sårtillslutning inte är möjlig vid öppen buk och/eller 
upprepad åtkomst till buken är nödvändig kan Suprasorb® CNP-
dräneringsfolien användas för tillfällig stängning av bukväggen. Vid 
användning i öppen buk måste Suprasorb® CNP-dräneringsfolien helt 
separera alla exponerade organ från bukväggen.

f.	� Placera sårfyllaren (sårskum eller antimikrobiell gasväv) över 
Suprasorb® CNP-dräneringsfolien så att den inte kan komma i direkt 
kontakt med exponerade tarmslingor, organ, nerver eller blodkärl. 

g.	� Fortsätt nu med att applicera bandage enligt det behandlingssystem 
som används.

3. Byta förband:
Byte av sårförband beror på patienten och sårsituationen, vilken sårfyllare 
och vilket behandlingssystem som används och den behandlande 
läkarens bedömning. Det måste däremot ske efter senast 72 timmar. 
a.	� Ta försiktigt bort Suprasorb® CNP-dräneringsfolien för att förhindra 

skador på intilliggande vävnadsdelar. Se till att inga delar av 
sårförbandet finns kvar i patienten när du har bytt förband.

b.	� Fortsätt sedan enligt beskrivningen under punkt 1 och 2.

4. Kassering:
I Europa kan produktavfall tilldelas en avfallskod från kapitel 18 01 
och förpackningsavfall en avfallskod från kapitel 15 01 i direktivet 
om Europeiska avfallskatalogen (avfallskatalogförordningen). 
Förpackningar som kan återvinnas ska kasseras enligt de nationella 
återvinningssystemen.

Allmänna anvisningar
Om en allvarlig incident inträffar ska du kontakta tillverkaren och 
ansvariga hälsomyndigheter.
 

no   Bruksanvisning

Produktbeskrivelse og bruksfunksjoner
Suprasorb® CNP dreneringsfolien består av en transparent polyetylenfolie 
(LDPE) i to lag som danner et stabilt dreneringsrom, og er utstyrt med 
kjegleformede porer vendt innover på begge sider. Innenfor rammen av 
undertrykksbehandlingen kan Suprasorb® CNP dreneringsfolien lede bort 
kroppsvæsker fra såret via porene og dreneringsrommet. Konstruksjonen 
forhindrer en kollaps av dreneringsrommet mellom de to lagene, også 
når det er opprettet undertrykk.
På grunn av den symmetriske oppbyggingen kan Suprasorb® CNP 
dreneringsfolien brukes på begge sider, og kan også klippes til.
Det tilpasningsdyktige materialet sørger for enkel tilpasning til 
kroppsstrukturene. Suprasorb® CNP dreneringsfolien er også egnet til 
dype sår, i kroppshulrom eller til vanskelig tilgjengelige sårområder.

Produktkomposisjon
Polyetylen med lav tetthet

Tiltenkt bruk
Suprasorb® CNP dreneringsfolien brukes i steril tilstand til beskyttelse 
av frittliggende organer, blodkar, vevsdeler og andre kroppsstrukturer 
samt til drenering av kroppsvæsker innenfor rammen av 
undertrykksbehandlingen.

Indikasjoner
Suprasorb® CNP dreneringsfolien brukes i kroppshulrom og til ikke-
infiserte og infiserte sår hvis sårene er moderat eller sterkt eksuderende, 
overfladiske eller dype. 

Bruksområder ved undertrykksbehandling er:
•	 åpent abdomen 
•	 sår etter spalting av et kompartment på en ekstremitet
•	 sår på ekstremiteter med frittliggende blodkar

•	 behandling av 2. grads forbrenninger
•	� tilstander etter hudtransplantasjon (inntil sikker innheling av transplantatet)

Kontraindikasjoner
•	 tørre sårforhold
•	 3. grads brannsår
•	 koagulasjonsforstyrrelser (risiko for blødning)
•	 vevsnekrose
•	 ikke-enteriske og/eller ikke-undersøkte fistler
•	 ubehandlet osteomyelitt
•	 maligne sår 
•	� ved akutte større blødninger omkring såret etter lesjoner / kirurgisk 

debridering
•	� Kjent allergi og/eller overømfintlighet overfor en av 

produktbestanddelene
•	� Vær oppmerksom på kontraindikasjonene for det aktuelle 

behandlingssystemet. 

Bivirkninger
I enkelte tilfeller er det rapportert om sammenklebing med 
Suprasorb® CNP dreneringsfolien.
I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå hudirritasjoner og/eller allergier.

Advarsler og forsiktighetsregler
•	� Ved bruk av Suprasorb® CNP dreneringsfolie skal i tillegg 

sikkerhetsanvisningene for det respektive terapisystemet følges.
•	� Instruksjoner for bruk for alle brukte produkter må følges. 
•	 Produktet skal utelukkende brukes av helsepersonell.
•	� Behandling av infiserte sår skal overvåkes spesielt nøye, og det skal 

kontrolleres om det er behov for ytterligere terapeutiske tiltak.
•	� Pasienter med en midlertidig lukking av bukveggen skal kontinuerlig 

overvåkes for mulige skjulte og synlige blødninger. Suprasorb® CNP 
dreneringsfolien er ikke beregnet til blodstansing eller til å forhindre 
blødninger. 

•	� I tilfelle det ikke lykkes å holde de frittliggende organene fullstendig 
adskilt fra bukveggen ved hjelp av Suprasorb® CNP dreneringsfolien, er 
det mulig at de indre organer vokser sammen med abdominalveggen, 
hvilket kan redusere sannsynligheten for fascielukking og øke risikoen 
for fisteldannelse. 

•	� Skal ikke brukes hvis forpakningen er skadet eller åpnet ved en 
feiltakelse.

Instruksjoner for påføring
Ved bruk av Suprasorb® CNP dreneringsfolien brukes denne som 
et beskyttende lag på frittliggende organer, blodkar, vevsdeler og 
andre kroppsstrukturer og i det åpne abdomen som ytterligere skille 
mellom organer og bukveggen. Suprasorb® CNP dreneringsfolien skal 
fullstendig dekke til alle frittliggende organer, blodkar, vevsdeler og andre 
kroppsstrukturer.
Suprasorb® CNP dreneringsfolien brukes ved undertrykksbehandling. 
Vi anbefaler generelt å opprette et undertrykk på mellom -50 og -125 
mmHg. Før bruk må det også tas hensyn til parametrene i instruksjoner 
for bruk for valgt sårfyller og behandlingssystem. 
Suprasorb® CNP dreneringsfolien kan brukes med følgende sårfyllere:
•	 PU-skum (grove porer, åpencellet)
•	 PVA-skum (fine porer, grove porer, åpencellet)
•	 antimikrobielt gasbind (Kerlix™ AMD)

1. Forberedelse av såret:
Såret skal renses omhyggelig i henhold til gjeldende klinisk standard. 

2. Påføring:
a.	� Kontroller den sterile barrieren for åpenbare skader før den åpnes 
b.	� Åpne peel-open-pakningen på merket sted og ta produktet sterilt ut 

av det innvendige, sterile omslaget.
c.	� Plasser Suprasorb® CNP dreneringsfolien over såret som skal behandles 

for å bestemme den riktige størrelsen.
d.	� Fjern Suprasorb® CNP dreneringsfolien fra sårområdet igjen, og 

klipp den til nødvendig størrelse med en steril saks. Ikke klipp 
Suprasorb® CNP dreneringsfolien til over det åpne såret for å unngå at 
deler av Suprasorb® CNP dreneringsfolien havner i såret. 

e.	� Legg Suprasorb® CNP dreneringsfolien forsiktig på såret eller 
over stedet som skal beskyttes, for ikke å ødelegge eller irritere 
vevsstrukturer. Sørg for at alle sårkaviteter er utfylt.  
I tilfelle det ved et åpent abdomen ikke er mulig å foreta en primær 
lukking av såret, og/eller det er nødvendig med en gjentatt tilgang 
til abdomen, kan Suprasorb® CNP dreneringsfolien brukes til en 
midlertidig lukking av bukveggen. Ved bruk i åpent abdomen skal 
Suprasorb® CNP dreneringsfolien holde alle frittliggende organer 
fullstendig adskilt fra bukveggen.

f.	� Plasser sårfylleren (sårskum eller antimikrobielt gasbind) over 
Suprasorb® CNP dreneringsfolien slik at den ikke kan komme i direkte 
kontakt med eksponerte tarmløkker, organer, nerver eller blodkar. 

g.	� Fortsett nå med påføring av forbindingen i henhold til det brukte 
behandlingssystemet.

3. Skifte av bandasje:
Skifte av sårforbindingen er avhengig av den respektive pasient- og 
sårsituasjon, av brukt sårfyller og behandlingssystem samt av den 
behandlende leges vurdering. Forbindingsskiftet skal likevel foretas senest 
etter 72 timer. 
a.	� Fjern Suprasorb® CNP dreneringsfolien forsiktig for å forhindre 

skader på de tilgrensede vevsdeler. Sørg for at ingen bestanddeler av 
sårforbindingen blir liggende i pasienten når bandasjen skiftes.

b.	Gå deretter frem som beskrevet i punktene 1 og 2.

4. Kassering:
I Europa kan kassering av produktet tilegnes en avfallskode fra kapittel 
18 01 og emballasjen en avfallskode fra kapittel 15 01 i forordningen om 
europeisk avfallskatalog (Den europeiske avfallslisten – EAL). Resirkulerbare 
emballasjer bør leveres inn til et nasjonalt gjenvinningsanlegg.

Generelle opplysninger
Skulle det en oppstå alvorlig situasjon, bes du henvende deg til 
produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

fi   Käyttöohje

Tuotekuvaus ja ominaisuudet
Suprasorb® CNP -dreenikalvo koostuu läpinäkyvästä, kaksikerroksisesta 
polyeteenikalvosta (LDPE), joka muodostaa stabiilin dreenitilan ja jossa 
on kummallakin puolella sisään päin suuntautuvat kartion muotoiset 
huokoset. Alipainehoidossa Suprasorb® CNP -dreenikalvo voi johtaa 
huokosten ja dreenitilan kautta kehonnesteitä pois haavasta. Rakenne 
estää kerrosten välistä dreenitilaa painumasta kasaan edes alipaineessa.
Symmetrisen rakenteensa ansiosta Suprasorb® CNP -dreenikalvoa voi 
käyttää molemminpuolisesti ja leikata.
Mukautuva materiaali mahdollistaa vaivattoman muotoilemisen kehon 
muotojen mukaisesti. Tästä syystä Suprasorb® CNP -dreenikalvo soveltuu 
myös syviin haavoihin, kehon onteloihin ja vaikeapääsyisiin haava-alueisiin.

Tuotteen koostumus
Matalatiheyksinen polyeteeni

Käyttötarkoitus
Suprasorb® CNP -dreenikalvo suojaa steriilinä esillä olevia elimiä, suonia, 
kudoksia ja muita kehon rakenteita ja johtaa kehonnesteitä pois kehosta 
alipainehoidon aikana.

Indikaatiot
Suprasorb® CNP -dreenikalvo asetetaan kehon onteloihin ja 
infektoitumattomiin ja infektoituneisiin haavoihin, jotka erittävät 
kohtalaisesti tai runsaasti ja ovat pinnallisia tai syviä. 

Alipainehoitoon liittyvät käyttötarkoitukset:
•	 avoimeksi jätetty vatsa 
•	 raajan osan repeämisen jälkeiset haavat
•	 raajoissa olevat haavat, joissa on esillä olevia suonia
•	 2. asteen palovammojen hoito
•	� ihosiirteen jälkeiset tilat (siirteen turvalliseen parantumiseen saakka)

Kontraindikaatiot
•	 kuivat haavaolosuhteet
•	 3. asteen palovammat
•	 hyytymishäiriöt (verenvuotovaara)
•	 kudosnekroosi
•	 muut kuin enteeriset ja/tai tutkimattomat fistelit
•	 hoitamaton osteomyeliitti
•	 pahanlaatuiset haavat 
•	� haavan alueen akuutti runsas verenvuoto vamman / kirurgisen 

avauksen jälkeen
•	� tiedossa oleva allergia ja/tai yliherkkyys jollekin tuotteen ainesosalle
•	� Kunkin hoitojärjestelmän kontraindikaatiot on huomioitava. 

Sivuvaikutukset
Joissakin tilanteissa mainittiin Suprasorb® CNP -dreenikalvon tarttumisesta.
Hyvin harvinaisissa tapauksissa saattaa ilmetä ihoärsytystä ja/tai allergioita.

Varoitukset ja varotoimenpiteet
•	� Suprasorb® CNP -dreenikalvoa käytettäessä on lisäksi noudatettava 

kulloisenkin hoitojärjestelmän turvallisuusohjeita.
•	� Kaikkien käytössä olevien tuotteiden käyttöohjeita on noudatettava. 
•	 Tuotetta saavat käyttää vain lääketieteen ammattilaiset.
•	� Infektoituneissa haavojen hoidossa on tehtävä tarkkoja tarkistuksia ja 

selvitettävä, tarvitaanko rinnakkaisia hoitotoimenpiteitä.
•	� Potilaita, joille asetetaan väliaikainen vatsanpeitteiden sulku, on 

jatkuvasti tarkkailtava sisäisten ja näkyvien verenvuotojen varalta. 
Suprasorb® CNP -dreenikalvoa ei ole tarkoitettu verenvuodon 
tyydyttämiseen tai ehkäisemiseen. 

•	� Jos Suprasorb® CNP -dreenikalvo ei erota esillä olevia elimiä kokonaan 
vatsanpeitteistä, vatsanpeitteet voivat tarttua kiinni sisäelimiin, 

mikä pienentää faskiasulun todennäköisyyttä ja suurentaa fistelin 
muodostumisen vaaraa. 

•	� Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut tai vahingossa avautunut.

Käyttö
Suprasorb® CNP -dreenikalvo toimii esillä olevien elinten, suonten, 
kudosten ja muiden kehon rakenteiden suojaavana kerroksena ja, jos 
vatsa on jätetty auki, lisäerottimena elinten ja vatsanpeitteiden välillä. 
Suprasorb® CNP -dreenikalvon pitää peittää kaikki esillä olevat elimet, 
suonet, kudokset ja muut kehon rakenteet kokonaan.
Suprasorb® CNP -dreenikalvoa käytetään alipainehoidossa. 
Suosittelemme yleisesti –50...–125 mmHg:n alipaineen käyttämistä. 
Valitun haavatäytteen ja hoitojärjestelmän parametrit on lisäksi 
tarkastettava ennen käyttöä käyttöohjeesta. 
Suprasorb® CNP -dreenikalvoa voidaan käyttää seuraavien 
haavatäytteiden kanssa:
•	 PU-vaahto (karkeahuokoinen, avosoluinen)
•	� PVA-vaahto (pienihuokoinen, karkeahuokoinen, avosoluinen)
•	 antimikrobinen sideharso (Kerlix™ AMD)

1. Haavan valmistelu:
Haava puhdistetaan huolellisesti kulloistenkin kliinisten käytäntöjen 
mukaisesti. 

2. Käyttö:
a.	� Tarkista steriili estojärjestelmä ennen avaamista ilmeisten vaurioiden 

varalta. 
b.	� Avaa auki repäistävä pussi tarkoitukseen sopivassa paikassa ja poista 

tuote steriilisti steriilin tuotteen sisäpakkauksesta.
c.	� Aseta Suprasorb® CNP -dreenikalvo hoidettavan haavan päälle 

oikean koon määrittämistä varten.
d.	� Poista Suprasorb® CNP -dreenikalvo vielä haava-alueelta ja leikkaa 

se steriileillä saksilla sopivan kokoiseksi. Älä leikkaa Suprasorb® CNP 
-dreenikalvoa avoimen haavan yläpuolella, jotta Suprasorb® CNP 
-dreenikalvon palasia ei joudu haavaan. 

e.	� Aseta Suprasorb® CNP -dreenikalvo varovasti haavan tai suojattavan 
paikan päälle kudoksia rikkomatta tai ärsyttämättä. Varmista, että 
kaikki haavan taskut peittyvät.  
Jos avoimeksi jätetyn vatsan yhteydessä ensisijainen haavan 
sulku ei ole mahdollista ja/tai vatsaan on päästävä käsiksi vielä 
uudelleen, Suprasorb® CNP -dreenikalvoa voidaan käyttää tilapäisenä 
vatsanpeitteiden sulkuna. Kun Suprasorb® CNP -dreenikalvoa 
käytetään avoimeksi jätetyssä vatsassa, sen on erotettava kaikki 
esillä olevat elimet kokonaan vatsanpeitteistä.

f.	� Aseta haavatäyte (haavavaahto tai antimikrobinen sideharso) 
Suprasorb® CNP -dreenikalvon päälle niin, että se ei voi joutua 
suoraan kosketukseen esillä olevien suolenmutkien, elinten, 
hermojen tai verisuonten kanssa. 

g.	� Jatka sitten siteen asettamista käytettävän hoitojärjestelmän mukaisesti.

3. Siteen vaihtaminen:
Haavasiteen vaihtaminen määräytyy kulloisenkin potilaan ja haavan 
tilanteen, käytettävän haavatäytteen ja hoitojärjestelmän sekä hoitavan 
lääkärin tekemän arvion mukaan. Side on kuitenkin vaihdettava 72 
tunnin jälkeen. 
a.	� Poista Suprasorb® CNP -dreenikalvo varovasti, jotta ympärillä olevat 

kudokset eivät vaurioituisi. Varmista siteen vaihtamisen yhteydessä, 
että mitään haavasiteen ainesosia ei jää potilaaseen.

b.	Noudata sitten kohtien 1 ja 2 ohjeita.

4. Hävittäminen:
Euroopan alueella tuote voidaan hävittää Euroopan jäteluettelon 
direktiivin kappaleen 18 01 jätekoodin mukaisesti ja pakkausjäte 
kappaleen 15 01 jätekoodin mukaisesti (Jäteluettelomääräys - 
AVV). Kierrätettävät tuotepakkaukset tulee lajitella paikallisten 
kierrätysmääräysten mukaisesti.

Yleisohjeet
Vakavan tapaturman sattuessa ota yhteys valmistajaan ja vastuussa 
oleviin terveysviranomaisiin.

cs   Návod k použití

Popis výrobku a charakteristika
Drenážní fólie Suprasorb® CNP se skládá z transparentní dvouvrstvé 
polyethylenové fólie (LDPE), která tvoří stabilní drenážní prostor a 
na obou stranách je opatřena dovnitř směřujícími kuželovitými póry. 
Drenážní fólie Suprasorb® CNP může v rámci podtlakové léčby odvádět 
tělesné tekutiny z rány přes póry a drenážní prostor. Konstrukce 
zabraňuje kolapsu drenážního prostoru mezi dvěma vrstvami i při 
aplikaci podtlaku.
Vzhledem k symetrické struktuře je drenážní fólie Suprasorb® CNP 
oboustranně použitelná a lze ji přistřihnout.
Přizpůsobitelný materiál umožňuje snadné tvarování na tělesných 
strukturách. Drenážní fólie Suprasorb® CNP je proto vhodná také na 
hluboké rány, v tělních dutinách nebo pro obtížně přístupné oblasti rány.

Složení výrobku
Nízkohustotní polyethylen

Účel použití
Drenážní fólie Suprasorb® CNP slouží ve sterilním stavu k ochraně 
odhalených orgánů, cév, částí tkáně a dalších tělesných struktur a také 
k odvádění tělních tekutin v rámci podtlakové léčby.

Indikace
Drenážní fólie Suprasorb® CNP se používá v tělesných dutinách a u 
neinfikovaných nebo infikovaných ran, pokud jsou středně silně až silně 
exsudující, povrchové nebo hluboké. 

Oblasti použití v rámci podtlakové léčby jsou:
•	 otevřené břicho 
•	 rány po odštěpení kompartmentu na končetině
•	 rány na končetinách s odhalenými cévami
•	 ošetření popálenin 2. stupně
•	� stavy po transplantaci kůže (až po bezpečné vhojení transplantátu)

Kontraindikace
•	 suché prostředí rány
•	 popáleniny 3. stupně
•	 poruchy srážlivosti (riziko krvácení)
•	 tkáňové nekrózy
•	 neenterické a/nebo neprozkoumané píštěle
•	 neléčená osteomyelitida
•	 maligní rány 
•	� při akutním větším krvácení v oblasti rány po zranění / chirurgickém 

debridementu
•	 známá alergie a/nebo přecitlivělost na složku výrobku
•	� Je nutné zohlednit kontraindikace příslušného léčebného systému. 

Vedlejší účinky
V některých případech bylo hlášeno přilepení drenážní fólie 
Suprasorb® CNP.
Velmi zřídka může dojít k podráždění kůže a/nebo alergiím.

Výstražné pokyny a preventivní opatření
•	� Při použití drenážní fólie Suprasorb® CNP je nutné navíc dodržovat 

bezpečnostní pokyny k příslušnému léčebnému systému.
•	� Je třeba dodržovat návody k použití všech použitých výrobků. 
•	� Používání výrobku provádí výhradně zdravotnický odborný personál.
•	� Při ošetření infikovaných ran je nutné provádět častější kontroly a 

kontrolovat, zda jsou nutná doprovodná opatření léčby.
•	� Pacienty ošetřené dočasným uzavřením břišní stěny je nutné 

průběžně sledovat z hlediska možného skrytého i zjevného krvácení. 
Drenážní fólie Suprasorb® CNP není určena k zastavení krvácení 
nebo zabránění krvácení. 

•	� V případě neúplného oddělení odhalených orgánů od břišní stěny 
pomocí drenážní fólie Suprasorb® CNP jsou možné adheze vnitřních 
orgánů k břišní stěně, které snižují pravděpodobnost uzavření fascie 
a mohou zvýšit riziko tvorby píštěle. 

•	� Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo nedopatřením otevřen.

Pokyny k použití
Při použití slouží drenážní fólie Suprasorb® CNP jako ochranná vrstva 
pro odhalené orgány, cévy, části tkáně a další tělesné struktury a v 
otevřeném břiše jako další oddělení orgánů od břišní stěny. Drenážní 
fólie Suprasorb® CNP musí zcela zakrývat všechny odhalené orgány, 
cévy, části tkáně a další tělesné struktury.
Drenážní fólie Suprasorb® CNP se používá v rámci podtlakové léčby. 
Obecně doporučujeme aplikovat podtlak mezi -50 a -125 mmHg. 
Před použitím je nutné navíc zohlednit parametry uvedené v návodu k 
použití vybrané výplně rány a léčebného systému. 
Drenážní fólii Suprasorb® CNP lze použít s následujícími výplněmi rány:
•	 PU pěna (s hrubými póry, s otevřenými buňkami)
•	� PVA pěna (s jemnými póry, s hrubými póry, s otevřenými buňkami)
•	 antimikrobiální obvazový mul (Kerlix™ AMD)

1. Příprava rány:
Ránu je nutné řádně vyčistit dle stávajících standardů lékařské péče. 

2. Použití:
a.	� Před otevřením zkontrolujte, zda sterilní bariéra není zjevně 

poškozená. 
b.	� Na určeném místě otevřete sáček se strhávacím okrajem a výrobek 

sterilně vyjměte z vnitřního obalu ze sterilního materiálu.
c.	� Drenážní fólii Suprasorb® CNP umístěte na ránu určenou k ošetření, 

abyste určili správnou velikost.
d.	� Drenážní fólii Suprasorb® CNP opět sejměte z oblasti rány a pomocí 

sterilních nůžek ji přistřihněte na požadovanou velikost. Drenážní 
fólii Suprasorb® CNP nepřistřihujte nad otevřenou ránou, aby se 
zabránilo vniknutí částí drenážní fólie Suprasorb® CNP do rány. 

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany 
www.Lohmann-Rauscher.com

Drainagefolie
Film de drainage
Drainage film
Lámina de drenaje 
Película de drenagem 
Foglio di drenaggio 
Drainagefolie 
Drænfolie 
Dräneringsfolie 
Dreneringsfolie 
Dreenikalvo 
Drenážní fólie 
Drenážna fólia 
Drenázsfólia 
Folia do drenażu 
Drenažna folija 
Drenažna folija 
Φύλλο παροχέτευσης 
Folia de drenaj 
Дрениращо фолио 
Dreenimiskile 
Drenāžas membrāna 
Drenažo plėvelė 
Drenaj filmi

Suprasorb® CNP

40
53

48
2/

20
23

-0
5

غشاء تصريف إفرازات الجروح

PAP

22

0123



e.	� Drenážní fólii Suprasorb® CNP opatrně vložte do rány nebo na 
chráněné místo, aby nedošlo k poškození nebo podráždění tkáňových 
struktur. Dbejte na to, aby všechny kapsy ran byly vyložené.  
Pokud u otevřeného břicha není možné primární uzavření rány 
a/nebo je nutný opakovaný přístup k břichu, lze drenážní fólii 
Suprasorb® CNP použít při dočasném uzavření břišní stěny. Při použití 
v otevřeném břiše musí drenážní fólie Suprasorb® CNP všechny 
odhalené orgány zcela oddělovat od břišní stěny.

f.	� Výplň rány (pěnu na rány nebo antimikrobiální obvazový mul) 
položte na drenážní fólii Suprasorb® CNP tak, aby nemohla přijít do 
přímého kontaktu s odhalenými střevními kličkami, orgány, nervy 
nebo krevními cévami. 

g.	� Nyní pokračujte přiložením obvazu podle použitého léčebného systému.

3. Převaz:
Výměna obvazu na rány závisí na příslušném stavu pacienta a rány, na 
použité výplni rány a léčebném systému i na posouzení ošetřujícího 
lékaře. Je však nutné ji provést nejpozději po 72 hodinách. 
a.	� Drenážní fólii Suprasorb® CNP opatrně odstraňte, abyste zabránili 

poranění sousedních částí tkáně. Při převazu dbejte, aby žádné části 
obvazu na rány nezůstaly v těle pacienta.

b.	 Poté postupujte, jak je popsáno v bodě 1 a 2.

4. Likvidace:
V Evropě může být odpadním produktům přiřazen kód odpadu z 
kapitoly 18 01 a odpadním obalům kód odpadu z kapitoly 15 01 
směrnice o evropském katalogu odpadů (nařízení o katalogu odpadů – 
AVV). Recyklovatelné obaly je třeba odevzdat v příslušných národních 
recyklačních systémech.

Všeobecná upozornění
V případě vážného incidentu se obraťte na výrobce a příslušné 
zdravotnické orgány.

sk   Návod na použitie

Opis produktu a charakteristika výkonu
Drenážna fólia Suprasorb® CNP pozostáva z transparentnej 
dvojvrstvovej polyetylénovej fólie (LDPE), ktorá tvorí stabilný drenážny 
priestor a na oboch stranách je opatrená dovnútra smerujúcimi 
kužeľovitými pórmi. Drenážna fólia Suprasorb® CNP môže v rámci 
podtlakovej terapie odvádzať telesné tekutiny z rany cez póry a 
drenážny priestor. Konštrukcia zabraňuje kolapsu drenážneho priestoru 
medzi dvoma vrstvami aj pri aplikácii podtlaku.
Vzhľadom na symetrickú štruktúru je drenážna fólia Suprasorb® CNP 
obojstranne použiteľná a možno ju pristrihnúť.
Prispôsobiteľný materiál umožňuje ľahké tvarovanie na telesných 
štruktúrach. Drenážna fólia Suprasorb® CNP je preto vhodná aj na 
hlboké rany, v telesných dutinách alebo na ťažko prístupné oblasti rany.

Zloženie výrobku
Polyetylén s nízkou hustotou

Účel použitia
Drenážna fólia Suprasorb® CNP slúži v sterilnom stave na ochranu 
odhalených orgánov, ciev, častí tkaniva a ďalších telesných štruktúr a 
tiež na odvádzanie telesných tekutín v rámci podtlakovej terapie.

Indikácie
Drenážna fólia Suprasorb® CNP sa používa v telesných dutinách a v 
prípade neinfikovaných alebo infikovaných rán, pokiaľ sú stredne až 
silno exsudujúce, povrchové alebo hlboké. 

Oblasti použitia v rámci podtlakovej terapie sú:
•	 otvorené brucho 
•	� rany po rozštiepení jedného kompartmentu na jednej končatine
•	 rany na končatinách s odhalenými cievami
•	 ošetrenie popálenín 2. stupňa
•	� stavy po transplantácii kože (až po bezpečné vhojenie transplantátu)

Kontraindikácie
•	 suché prostredie rany
•	 popáleniny 3. stupňa
•	 poruchy koagulácie (nebezpečenstvo krvácania)
•	 tkanivové nekrózy
•	 neenterické a/alebo neprebádané fistuly
•	 neliečená osteomyelitída
•	 malígne rany 
•	� pri akútnych väčších krvácaniach v oblasti rany po poranení / 

chirurgickom debridemente
•	 známa alergia a/alebo precitlivenosť na zložku výrobku
•	� Je nutné zohľadniť kontraindikácie príslušného terapeutického systému. 

Vedľajšie účinky
V niektorých prípadoch boli hlásené prilepenia drenážnej fólie 
Suprasorb® CNP.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť podráždenie 
pokožky a/alebo alergie.

Výstražné upozornenia a preventívne opatrenia
•	� Pri používaní drenážnej fólie Suprasorb® CNP treba okrem toho dbať 

na bezpečnostné pokyny príslušného terapeutického systému.
•	� Dodržujte návody na použitie všetkých použitých výrobkov. 
•	� Použitie výrobku vykonáva výlučne odborný zdravotnícky personál.
•	� Pri ošetrovaní infikovaných rán treba vykonávať častejšie kontroly a 

kontrolovať, či sú potrebné sprievodné terapeutické opatrenia.
•	� Pacientov ošetrených dočasným uzavretím brušnej steny je nutné 

priebežne sledovať z hľadiska možného skrytého aj zjavného 
krvácania. Drenážna fólia Suprasorb® CNP nie je určená na 
zastavenie krvácania alebo zabránenie krvácania. 

•	� V prípade neúplného oddelenia odhalených orgánov od brušnej 
steny pomocou drenážnej fólie Suprasorb® CNP sú možné adhézie 
vnútorných orgánov k brušnej stene, ktoré znižujú pravdepodobnosť 
uzatvorenia fascie a môžu zvýšiť riziko tvorby fistuly. 

•	� Nepoužívajte, ak je balenie poškodené alebo nedopatrením otvorené.

Pokyny pre aplikáciu
Pri použití slúži drenážna fólia Suprasorb® CNP ako ochranná vrstva 
na odhalené orgány, cievy, časti tkaniva a ďalšie telesné štruktúry a 
v otvorenom bruchu ako ďalšie oddelenie orgánov od brušnej steny. 
Drenážna fólia Suprasorb® CNP musí úplne zakrývať všetky odhalené 
orgány, cievy, časti tkaniva a ďalšie telesné štruktúry.
Drenážna fólia Suprasorb® CNP sa používa v rámci podtlakovej terapie. 
Všeobecne odporúčame aplikovať podtlak medzi -50 a -125 mmHg. 
Pred použitím treba navyše zohľadniť parametre uvedené v návode na 
použitie vybranej výplne rany a terapeutického systému. 
Drenážnu fóliu Suprasorb® CNP možno použiť s nasledujúcimi výplňami 
rany:
•	 PU pena (s hrubými pórmi, s otvorenými bunkami)
•	� PVA pena (s jemnými pórmi, s hrubými pórmi, s otvorenými bunkami)
•	 antimikrobiálna obväzová gáza (Kerlix™ AMD)

1. Príprava rany:
Ranu treba dôkladne očistiť podľa platných klinických štandardov. 

2. Použitie:
a.	� Pred otvorením skontrolujte, či sterilná bariéra nie je zjavne poškodená. 
b.	� Na určenom mieste otvorte vrecúško s odlupovacím otváraním a 

výrobok sterilne vyberte z vnútorného obalu sterilného výrobku.
c.	� Drenážnu fóliu Suprasorb® CNP umiestnite na ranu určenú na 

ošetrenie, aby ste určili správnu veľkosť.
d.	� Drenážnu fóliu Suprasorb® CNP opäť vyberte z oblasti rany a pomocou 

sterilných nožníc ju nastrihajte na požadovanú veľkosť. Drenážnu fóliu 
Suprasorb® CNP nestrihajte nad otvorenou ranou, aby sa zabránilo 
vniknutiu častí drenážnej fólie Suprasorb® CNP do rany. 

e.	� Drenážnu fóliu Suprasorb® CNP opatrne vložte do rany alebo na 
chránené miesto, aby nedošlo k poškodeniu alebo podráždeniu 
tkanivových štruktúr. Dbajte na to, aby všetky kapsy rán boli vyložené.  
Pokiaľ u otvoreného brucha nie je možné primárne uzavretie rany a/
alebo je nutný opakovaný prístup k bruchu, možno drenážnu fóliu 
Suprasorb® CNP použiť pri dočasnom uzavretí brušnej steny. Pri 
použití v otvorenom bruchu musí drenážna fólia Suprasorb® CNP 
všetky odhalené orgány úplne oddeľovať od brušnej steny.

f.	� Výplň rany (penu na rany alebo antimikrobiálnej obväzovej gázy) 
položte na drenážnu fóliu Suprasorb® CNP tak, aby nemohla prísť 
do priameho kontaktu s odhalenými črevnými kľučkami, orgánmi, 
nervmi alebo cievami. 

g.	� Teraz pokračujte priložením krytia podľa použitého terapeutického 
systému.

3. Výmena krytia:
Výmena krytia na ranu závisí od príslušného stavu pacienta a rany, 
použitej výplne rany a terapeutického systému aj posúdenia ošetrujúceho 
lekára. Je však potrebné ju vykonať najneskôr po 72 hodinách. 
a.	� Drenážnu fóliu Suprasorb® CNP opatrne odstráňte, aby ste zabránili 

poraneniu susedných častí tkaniva. Pri výmene krytia na ranu dbajte 
na to, aby žiadne časti krytu na rany nezostali v tele pacienta.

b.	 Potom postupujte podľa popisu v bode 1 a 2.

4. Likvidácia:
Odpad z produktov je v Európe možné priradiť podľa kľúča odpadov z 
kapitoly 18 01, odpad z obalov podľa kľúča odpadov z kapitoly 15 01 
Nariadenia o európskom zozname odpadov (Nariadenie o zozname 
odpadov – AVV). Recyklovateľné obaly by sa mali odovzdať príslušným 
národným recyklačným systémom.

Všeobecné pokyny
Pri výskyte závažného incidentu sa obráťte na výrobcu a kompetentné 
zdravotnícke inštitúcie.

hu   Használati utasítás

Termékleírás és teljesítményjellemzők
A Suprasorb® CNP drenázsfólia átlátszó, kétrétegű polietilén fóliából (LDPE) 
készül, ami stabil drenázsteret képez és mindkét oldala befelé néző kúpos 
pórusokkal rendelkezik. A Suprasorb® CNP drenázsfólia a negatív nyomású 
terápia során a pórusokon és a drenázstéren keresztül képes elvezetni a 
sebből a testnedveket. A fólia felépítése még negatív nyomás mellett is 
megakadályozza, hogy a két réteg közötti drenázstér összeessen.
Szimmetrikus kialakításának köszönhetően a Suprasorb® CNP drenázsfólia 
mindkét oldalán felhasználható és méretre vágható.
A jól alakítható anyagnak köszönhetően egyszerűen a testtájakhoz 
alakítható. A Suprasorb® CNP drenázsfólia ezért mély sebeken, 
testüregekben vagy nehezen hozzáférhető sebterületeken is felhasználható.

A termék összetétele
Kis sűrűségű polietilén

A termék rendeltetése
A Suprasorb® CNP drenázsfólia steril állapotban védelmet nyújt a 
szabadon fekvő szervek, erek, szövetrészek és más képletek számára, 
illetve negatív nyomású terápia során elvezeti a testnedveket.

Javallatok
A Suprasorb® CNP drenázsfólia használható testüregekben, nem 
fertőzött vagy fertőzött, felületes és mély, valamint közepesen és erősen 
váladékozó sebeken. 

Használat negatív nyomású terápia mellett:
•	 nyitott hasüreg 
•	 végtagi compartment feltárása után keletkező sebek
•	 szabadon fekvő ereket tartalmazó végtagi sebek
•	 másodfokú égési sérülések kezelésére
•	 bőrátültetés után (a graft teljes gyógyulásáig)

Ellenjavallatok
•	 száraz sebek
•	 harmadfokú égések
•	 alvadási zavarok (vérzésveszély)
•	 szöveti nekrózis
•	 nem enterális és/vagy feltáratlan fisztulák
•	 kezeletlen osteomyelitis
•	 malignus sebek 
•	� sérülést/sebészeti tisztítást követően a seb területén kialakult nagyobb 

akut vérzések
•	� a termék valamely összetevőjével szembeni ismert allergia és/vagy 

túlérzékenység
•	� Figyelembe kell venni az adott terápiás rendszer ellenjavallatait. 

Mellékhatások
Néhány esetben a Suprasorb® CNP drenázsfóliával való összetapadásról 
számoltak be.
Nagyon ritka esetekben bőrirritáció és/vagy allergia léphet fel.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
•	� A Suprasorb® CNP drenázsfólia alkalmazásakor az adott terápiás 

rendszerre vonatkozó biztonsági előírásokat is be kell tartani.
•	� Követni kell minden felhasznált termék használati utasítását. 
•	� A terméket csak szakképzett egészségügyi személyzet használhatja.
•	� Fertőzött sebek kezelése esetén a sebet szorosan monitorozni kell, és 

meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e kísérő terápiás lépésekre.
•	� Ideiglenes hasfalzárásnál a beteget folyamatosan ellenőrizni kell, 

hogy nincs-e esetleges okkult vagy látható vérzés. A Suprasorb® CNP 
drenázsfólia nem szolgál vérzéscsillapításra, illetve a vérzés 
megakadályozására. 

•	� Amennyiben a Suprasorb® CNP drenázsfóliával a szabadon fekvő 
szervek nem választhatók el teljes mértékben a hasfaltól, akkor a 
belső szervek és a hasfal között összenövések alakulhatnak ki, ami 
csökkentheti a fascia záródásának valószínűségét és fokozhatja a 
fisztulaképződés kockázatát. 

•	� Nem alkalmazható, ha a csomagolás sérült, vagy véletlenül kinyílt.

Használati útmutatás
A Suprasorb® CNP drenázsfólia védőrétegként szolgál a szabadon fekvő 
szervek, erek, szövetrészek és egyéb képletek számára, nyitott has 
esetén pedig a szervek és a hasfal elválasztásának további rétegeként 
használható. A Suprasorb® CNP drenázsfóliával minden szabadon fekvő 
szervet, eret, szövetrészt és más képleteket teljesen be kell fedni.
A Suprasorb® CNP drenázsfólia negatív nyomású terápia alatt használható. 
A javasolt negatív nyomás általában -50 és -125 Hgmm között van. 
Használat előtt a kiválasztott sebtöltőanyag és terápiás rendszer használati 
utasításában szereplő paramétereket is figyelembe kell venni. 
A Suprasorb® CNP drenázsfólia az alábbi sebtöltőanyagokkal használható:
•	 PU habkötszer (nagypórusú, nyitott cellás)
•	� PVA habkötszer (finom pórusú, nagypórusú, nyitott cellás)
•	 antimikrobiális mull kötszer (Kerlix™ AMD)

1. A seb előkészítése:
A sebet alaposan ki kell tisztítani az érvényes klinikai standardoknak 
megfelelően. 

2. Alkalmazás:
a.	� Felnyitás előtt ellenőrizze a steril gátat, hogy nincs-e rajta nyilvánvaló 

sérülés. 
b.	� Nyissa ki a széthúzható tasakot a kijelölt ponton, és steril módon 

vegye ki a terméket a steril belső csomagolásából.
c.	� A Suprasorb® CNP drenázsfóliát helyezze a kezelendő seb fölé a 

megfelelő méret meghatározásához.
d.	� Újból vegye le a Suprasorb® CNP drenázsfóliát a sebről, és steril ollóval 

vágja a szükséges méretre. A Suprasorb® CNP drenázsfóliát ne a 
nyílt seb fölött vágja méretre, nehogy a Suprasorb® CNP drenázsfólia 
darabjai a sebbe jussanak. 

e.	� A Suprasorb® CNP drenázsfóliát körültekintően helyezze a sebbe vagy 
a védeni kívánt helyre úgy, hogy azzal ne roncsolja, illetve irritálja a 
szöveti képleteket. Ügyeljen arra, hogy minden sebzsebet kibéleljen.  
Nyitott has esetén, ha a primer sebzárás nem lehetséges és/vagy 
ismételten szükséges a hasüreg feltárása, akkor a Suprasorb® CNP 
drenázsfólia alkalmas a hasfal átmeneti zárására. Nyitott has esetén 
történő alkalmazásnál a Suprasorb® CNP drenázsfóliával minden 
szabadon fekvő szervet teljesen el kell választani a hasfaltól.

f.	� A sebtöltőanyagot (sebfedő habszivacsot vagy antibakteriális mull kötszert) 
úgy kell a Suprasorb® CNP drenázsfóliára helyezni, hogy az ne érintkezzen 
közvetlenül bélkacsokkal, szervekkel, idegekkel, illetve vérerekkel. 

g.	� Ezután az alkalmazott terápiás rendszernek megfelelően kell folytatni a 
kötszer felhelyezését.

3. Kötéscsere:
A sebkötszer cseréje az adott betegtől és sebállapottól, az alkalmazott 
sebtöltőanyagtól és terápiás rendszertől, valamint a kezelőorvos 
értékelésétől függ. Legkésőbb 72 óra múlva azonban ki kell cserélni. 
a.	� A Suprasorb® CNP drenázsfóliát óvatosan kell eltávolítani, nehogy kárt 

okozzon az alatta fekvő szövetrészekben. Ügyelni kell arra, hogy a 
kötéscsere során a sebkötszer maradványai ne maradjanak a sebben.

b.	 Ezt követően az 1. és 2. pont szerint járjon el.

4. Ártalmatlanítás:
Európában a termékből származó hulladékhoz a hulladékjegyzékről 
szóló irányelv 18 01 fejezete, a csomagolásból származó hulladékhoz 
pedig a 15 01 fejezete alapján hozzárendelhető egy hulladékkód. Az 
újrahasznosítható csomagolást a nemzeti hulladék-újrahasznosító 
rendszerekhez kell eljuttatni.

Általános figyelmeztetések
Súlyos nemkívánatos esemény fellépése esetén, kérjük, forduljon a 
gyártóhoz és az illetékes egészségügyi hatóságokhoz. 

pl   Instrukcja stosowania

Opis produktu i jego specyfikacja
Folia do drenażu Suprasorb® CNP składa się z przezroczystej, 
dwuwarstwowej folii polietylenowej (LDPE) tworzącej stabilną przestrzeń 
drenażową; folia posiada po obu stronach skierowane do środka 
stożkowate pory. Podczas leczenia podciśnieniem folia do drenażu 
Suprasorb® CNP może służyć do odprowadzania płynów ustrojowych z 
rany przez pory i przestrzeń drenażową. Konstrukcja produktu zapobiega 
zapadaniu się przestrzeni drenażowej pomiędzy dwiema warstwami, 
także w przypadku stosowania podciśnienia.
Dzięki symetrycznej strukturze, folię do drenażu Suprasorb® CNP można 
stosować dwustronnie i przycinać.
Dopasowujący się materiał umożliwia łatwe modelowanie produktu 
na strukturach ciała. Dlatego właśnie folia do drenażu Suprasorb® CNP 
przydatna jest również w przypadku ran głębokich, w jamach ciała lub w 
trudno dostępnych obszarach ran.

Skład produktu
Polietylen niskiej gęstości

Zastosowanie
Folia do drenażu Suprasorb® CNP służy w stanie jałowym do ochrony 
odsłoniętych narządów, naczyń, fragmentów tkanek i innych struktur 
ciała, a także do odprowadzania płynów ustrojowych podczas leczenia 
podciśnieniem.

Wskazania
Folię do drenażu Suprasorb® CNP stosuje się w jamach ciała i zarówno 
w przypadku niezakażonych, jak również zakażonych ran o wysięku 
umiarkowanym do silnego, oraz gdy rany są powierzchowne lub głębokie. 

Obszary zastosowania w ramach leczenia podciśnieniem są następujące:
•	 otwarta jama brzuszna 

•	� rany powstałe w wyniku nacięcia przedziału powięziowego kończyny
•	 rany kończyn z odsłoniętymi naczyniami
•	 leczenie ran oparzeniowych 2. stopnia
•	� stany po transplantacji skóry (do chwili bezpiecznego wygojenia się 

przeszczepu)

Przeciwwskazania
•	 rany w stanie suchym
•	 oparzenia 3. stopnia
•	 zaburzenia krzepnięcia krwi (ryzyko krwawienia)
•	 martwica tkanek
•	 niejelitowe i/lub nieprzebadane przetoki
•	 nieleczone zapalenie kości i szpiku
•	 rany złośliwe 
•	� ostre duże krwawienia w obszarze rany po urazach/opracowaniu 

chirurgicznym
•	� potwierdzona alergia i/lub nadwrażliwość na jeden ze składników 

produktu
•	� Należy uwzględnić przeciwwskazania danego systemu leczenia. 

Działania niepożądane
W niektórych przypadkach zgłaszano sklejenia z folią do drenażu 
Suprasorb® CNP.
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić podrażnienia skóry i/lub 
alergie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
•	� Podczas stosowania folii do drenażu Suprasorb® CNP należy 

dodatkowo przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących danego 
systemu leczenia.

•	� Konieczne jest przestrzeganie instrukcji stosowania wszystkich 
używanych produktów. 

•	� Produkt może stosować wyłącznie specjalistyczny personel medyczny.
•	� W przypadku leczenia zakażonych ran należy przeprowadzać 

dokładne kontrole i sprawdzić, czy konieczne są dodatkowe środki 
terapeutyczne.

•	� Pacjentów, u których wykonano tymczasowe zamknięcie ściany jamy 
brzusznej, należy regularnie monitorować pod kątem ewentualnych 
widocznych i ukrytych krwotoków. Folia do drenażu Suprasorb® CNP 
nie jest przeznaczona do zatrzymywania lub zapobiegania krwawieniu. 

•	� W razie niecałkowitego oddzielenia odsłoniętych narządów od ściany 
jamy brzusznej za pomocą folii do drenażu Suprasorb® CNP istnieje 
możliwość wystąpienia zrostów narządów wewnętrznych ze ścianą jamy 
brzusznej, które mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo zamknięcia 
powłok jamy brzusznej i zwiększyć ryzyko powstania przetoki. 

•	� Nie używać produktu, jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub zostało 
przypadkowo otwarte.

Wskazówki dotyczące stosowania
Folia do drenażu Suprasorb® CNP służy jako warstwa chroniąca odsłonięte 
narządy, naczynia, fragmenty tkanek i inne struktury ciała, a w przypadku 
zastosowania w otwartej jamie brzusznej stanowi dodatkowe oddzielenie 
narządów od ściany jamy brzusznej. Folia do drenażu Suprasorb® CNP 
musi całkowicie zakrywać odsłonięte narządy, naczynia, fragmenty tkanek 
i inne struktury ciała.
Folii do drenażu Suprasorb® CNP używa się w ramach leczenia 
podciśnieniem. Generalnie zalecamy, aby zastosowane podciśnienie 
mieściło się w zakresie od -50 do -125 mmHg. Dodatkowo przed użyciem 
należy się zapoznać z parametrami podanymi w instrukcji stosowania 
wybranego wypełniacza ran i systemu leczenia. 
Folię do drenażu Suprasorb® CNP można stosować z następującymi 
wypełniaczami ran:
•	 pianka poliuretanowa (duże pory, otwarte komórki)
•	 pianka PVA (małe pory, duże pory, otwarte komórki)
•	� przeciwdrobnoustrojowa gaza opatrunkowa (Kerlix™ AMD)

1. Przygotowanie rany:
Ranę należy starannie oczyścić zgodnie ze standardami panującymi w klinice. 

2. Sposób użycia:
a.	� Przed otwarciem należy sprawdzić, czy bariera sterylna nie została 

widocznie uszkodzona. 
b.	� Otworzyć odklejaną saszetkę w oznaczonym miejscu i w warunkach 

sterylnych wyjąć produkt z opakowania wewnętrznego produktu 
jałowego.

c.	� Umieścić folię do drenażu Suprasorb® CNP nad raną przeznaczoną do 
leczenia, aby ustalić prawidłowe wymiary folii.

d.	 �Ponownie usunąć folię do drenażu Suprasorb® CNP z obszaru rany i 
przyciąć ją do odpowiednich wymiarów, używając nożyczek jałowych. Nie 
przycinać folii do drenażu Suprasorb® CNP nad otwartą raną, aby uniknąć 
wpadnięcia fragmentów folii do drenażu Suprasorb® CNP do rany. 

e.	� Ostrożnie umieścić folię do drenażu Suprasorb® CNP w ranie lub nad 
miejscem przeznaczonym do osłonięcia, tak aby nie uszkodzić lub 
nie podrażnić jakichkolwiek struktur tkankowych. Upewnić się, że 
wszystkie kieszenie rany zostały wyściełane.  
Jeżeli w przypadku otwartej jamy brzusznej niemożliwe jest pierwotne 
zamknięcie rany i/lub wymagany jest ponowny dostęp do jamy 
brzusznej, folię do drenażu Suprasorb® CNP można zastosować 
przy tymczasowym zamknięciu ściany jamy brzusznej. W przypadku 
zastosowania folii do drenażu Suprasorb® CNP w otwartej jamie 
brzusznej folia musi całkowicie oddzielać wszystkie odsłonięte narządy 
od ściany jamy brzusznej.

f.	� Umieścić wypełniacz rany (piankę na rany lub przeciwdrobnoustrojową 
gazę opatrunkową) nad folią do drenażu Suprasorb® CNP w taki 
sposób, aby nie miał on bezpośredniego kontaktu z odsłoniętymi 
pętlami jelitowymi, narządami, nerwami lub naczyniami krwionośnymi. 

g.	� Kontynuować zakładanie opatrunku zgodnie ze stosowanym 
systemem leczenia.

3. Zmiana opatrunku:
Zmiana opatrunku zależna jest od aktualnej sytuacji pacjenta i rany, od 
zastosowanego opatrunku wypełniającego ranę i systemu leczenia oraz 
od oceny lekarza prowadzącego. Należy jej jednak dokonać najpóźniej w 
ciągu 72 godzin. 
a.	� Ostrożnie usunąć folię do drenażu Suprasorb® CNP, aby zapobiec 

urazom sąsiednich tkanek. Upewnić się, że po zmianie opatrunku 
wewnątrz ciała pacjenta nie pozostały jakiekolwiek elementy 
opatrunku.

b.	� Następnie postępować w sposób opisany w punkcie 1 i 2.

4. Utylizacja:
W Europie odpady produktowe można zaklasyfikować wg kodu 
odpadów z rozdziału 18 01, a odpady opakowaniowe wg kodu odpadów 
z rozdziału 15 01 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów. 
Opakowania zdatne do recyklingu należy przekazać do odpowiednich 
krajowych systemów recyklingu.

Ogólne wskazówki
W przypadku poważnego wypadku należy skontaktować się z 
producentem oraz z właściwymi organami służb zdrowia. 

sl   Navodila za uporabo

Opis izdelka in značilnosti
Drenažna folija Suprasorb® CNP je izdelana iz prozorne, dvoslojne 
polietilenske folije (LDPE), ki tvori stabilen drenažni prostor in je na obeh 
straneh opremljena z navznoter obrnjenimi stožčastimi porami. V okviru 
podtlačnega zdravljenja lahko drenažna folija Suprasorb® CNP skozi pore in 
drenažni prostor odvaja telesne tekočine iz rane. Zgradba preprečuje kolaps 
drenažnega prostora med obema plastema tudi pri uporabljenem podtlaku.
Zaradi simetrične zgradbe je drenažna folija Suprasorb® CNP obojestransko 
uporabna in lahko se prireže.
Prilagodljivost materiala omogoča preprosto oblikovanje glede na obliko 
telesa. Drenažna folija Suprasorb® CNP je zato primerna tudi za globoke 
rane, za uporabo v telesnih odprtinah ali na težko dostopnih območjih  
ran.

Sestava izdelka
Polietilen nizke gostote

Namen
Drenažna folija Suprasorb® CNP je v sterilnem stanju namenjena za 
zaščito izpostavljenih organov, žil, delov tkiva in drugih delov telesa ter za 
odvajanje telesnih tekočin v okviru podtlačnega zdravljenja.

Indikacije
Drenažna folija Suprasorb® CNP se uporablja v telesnih votlinah in pri 
neokuženih ali okuženih ranah, če srednje močno ali močno eksudirajo, 
če so površinske ali globoke. 

Področja uporabe v okviru podtlačnega zdravljenja so:
•	 odprt trebuh 
•	 rane po odstranitvi dela okončine
•	 rane na okončinah s prosto ležečimi žilami
•	 zdravljenje opeklin 2. stopnje
•	� stanja po presaditvi kože (do varnega vraščanja presadka)

Kontraindikacije
•	 suhi pogoji rane
•	 opekline 3. stopnje
•	 motnje strjevanja krvi (nevarnost krvavitev)
•	 nekroze tkiva
•	 neenterične in/ali neraziskane fistule
•	 nezdravljen osteomielitis
•	 maligne rane 
•	� pri akutnih večjih krvavitvah v območju rane po  

poškodbi/kirurškem čiščenju rane
•	� znana alergija in/ali preobčutljivost na eno od  

sestavin izdelka
•	� Upoštevati je treba kontraindikacije za uporabljeni  

sistem zdravljenja. 

Neželeni učinki
V nekaterih primerih so poročali o zlepljenju z drenažno folijo 
Suprasorb® CNP.
V zelo redkih primerih se lahko pojavi draženje kože in/ali alergije.

Opozorilni napotki in previdnostni ukrepi
•	� Pri uporabi drenažne folije Suprasorb® CNP je treba dodatno 

upoštevati varnostne napotke zadevnega sistema za zdravljenje.
•	� Upoštevati morate navodila za uporabo vseh uporabljenih izdelkov. 
•	� Izdelek sme uporabljati izključno strokovno medicinsko osebje.
•	� Pri zdravljenju okuženih ran so potrebne natančne kontrole in treba je 

preveriti, ali so potrebni spremljajoči terapevtski ukrepi.
•	� Bolnike, oskrbljene z začasno zaporo trebušne stene, je treba 

neprekinjeno nadzorovati glede morebitnih skritih in vidnih krvavitev. 
Drenažna folija Suprasorb® CNP ni predvidena za ustavljanje ali 
preprečevanje krvavitev. 

•	� V primeru, da drenažna folija Suprasorb® CNP izpostavljenih organov 
ne ločuje popolnoma od trebušne stene, so možne adhezije notranjih 
organov s trebušno steno, kar lahko zmanjša verjetnost fascialne 
zapore in poveča tveganje za nastanek fistule. 

•	� Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana ali slučajno odprta.

Napotki za uporabo
Drenažna folija Suprasorb® CNP je namenjena za uporabo kot zaščitna 
plast za izpostavljene organe, žile, dele tkiva in druge dele telesa ter 
v odprtem trebuhu kot dodatno ločilo organov od trebušne stene. 
Drenažna folija Suprasorb® CNP mora povsem pokrivati vse izpostavljene 
organe, žile, dele tkiva in druge dele telesa.
Drenažna folija Suprasorb® CNP se uporablja v okviru podtlačnega 
zdravljenja. Na splošno priporočamo uporabo podtlaka od -50 do  
-125 mmHg. Pred uporabo je treba dodatno upoštevati parametre iz 
navodil za uporabo izbranega polnila za rane in sistema zdravljenja. 
Drenažno folijo Suprasorb® CNP je mogoče uporabljati z naslednjimi 
polnili za rane:
•	 PU-pena (velike pore, odprte celice)
•	 PVA-pena (male pore, velike pore, odprte celice)
•	 protibakterijska gaza (Kerlix™ AMD)

1. Priprava rane:
Rano je treba skrbno očistiti skladno z obstoječimi kliničnimi standardi. 

2. Uporaba:
a.	� Pred odpiranjem preverite očitne poškodbe sterilne pregrade. 
b.	� Odprite vrečko za lupljenje na za to predvidenem mestu in vzemite 

izdelek sterilno iz notranjega ovoja sterilnega izdelka.
c.	� Drenažno folijo Suprasorb® CNP položite prek rane, ki jo boste zdravili, 

da določite ustrezno velikost.
d.	� Drenažno folijo Suprasorb® CNP odstranite spet z območja rane in 

jo prirežite s sterilnimi škarjami na potrebno velikost. Drenažne folije 
Suprasorb® CNP ne režite nad odprto rano, da delci drenažne folije 
Suprasorb® CNP ne bi zašli v rano. 

e.	� Previdno položite drenažno folijo Suprasorb® CNP v rano ali prek 
mesta, ki ga želite zaščititi, da ne boste uničili ali razdražili tkivnih 
struktur. Poskrbite, da bodo vsi žepi rane obloženi.  
Če pri odprtem trebuhu rane primarno ni mogoče zapreti in/ali če 
je potreben večkratni dostop do abdomna, lahko drenažno folijo 
Suprasorb® CNP uporabite kot začasno zaporo trebušne stene. Pri 
uporabi v odprtem trebuhu mora drenažna folija Suprasorb® CNP vse 
izpostavljene organe povsem ločiti od trebušne stene.

f.	� Namestite polnilo za rano (peno za rane ali protibakterijsko gazo) prek 
drenažne folije Suprasorb® CNP tako, da ne more priti v neposredni 
stik z izpostavljenimi zankami črevesa, organi, živci ali žilami. 

g.	� Nadaljujte nato z nameščanjem povoja skladno z uporabljenim 
sistemom zdravljenja.

3. Menjava obloge:
Menjava obloga za rane je odvisna od zadevnega bolnika in stanja rane, od 
uporabljenega polnila za rane in sistema zdravljenja ter od ocene lečečega 
zdravnika. Vsekakor pa je povoj treba zamenjati najpozneje po 72 urah. 
a.	� Previdno odstranite drenažno folijo Suprasorb® CNP, da ne pride do 

poškodb sosednjih delov tkiva. Poskrbite, da po menjavi obloga v 
bolniku ne bodo ostali sestavni deli povoja za rane.

b.	Nato nadaljujte, kot je opisano v točkah 1 in 2.

4. Odlaganje med odpadke:
Odpadkom izdelka je v Evropi mogoče dodeliti kodo odpadkov iz 
poglavja 18 01, odpadkom embalaže pa odpadno kodo iz poglavja 15 01 
Evropskega kataloga odpadkov (Pravilnik o katalogu odpadkov – AVV). 
Embalažo za recikliranje je treba odnesti ustreznim nacionalnim sistemom 
za recikliranje.

Splošna navodila
Če pride do zapletov, se obrnite na proizvajalca in pristojne zdravstvene 
organe.

hr   Upute za uporabu

Opis proizvoda i značajke izvedbe
Suprasorb® CNP drenažna folija sastoji se od prozirne, dvoslojne 
polietilenske folije (LDPE), koja stvara stabilan prostor za drenažu i na 
objema stranama sadrži prema unutrašnjosti usmjerene pore čunjastog 
oblika. U okviru terapije negativnim tlakom Suprasorb® CNP drenažna 
folija može kroz pore i prostor za drenažu odvoditi tjelesne tekućine 
iz rane. Njena konstrukcija sprječava kolabiranje prostora za drenažu 
između obaju slojeva čak i kod primjene negativnog tlaka.
Zbog simetrične strukture Suprasorb® CNP drenažna folija može se 
obostrano primijeniti i rezati.
Prilagodljiv materijal dopušta jednostavno modeliranje prema strukturama 
tijela. Suprasorb® CNP drenažna folija je stoga prikladna i za duboke rane, 
tjelesne šupljine ili za rane na teško dostupnim mjestima.

Sastav proizvoda
polietilen niske gustoće

Namjena
Suprasorb® CNP drenažna folija u sterilnom stanju služi za zaštitu 
izloženih organa, krvnih žila, dijelova tkiva i drugih tjelesnih struktura te 
za odvodnju tjelesnih tekućina u okviru terapije negativnim tlakom.

Indikacije
Drenažna folija Suprasorb® CNP upotrebljava se u tjelesnim šupljinama 
i kod neinficiranih ili inficiranih rana, kada su one srednje do jako 
eksudirajuće, površinske ili duboke. 

Područja primjene u okviru terapije negativnim tlakom su:
•	 otvoreni abdomen 
•	� rane nakon otvaranja jednog kompartimenta na ekstremitetu
•	 rane na ekstremitetima s izloženim krvnim žilama
•	 liječenje opeklina 2. stupnja
•	� stanja nakon transplantacija kože (do postizanja sigurnog zacjeljenja 

transplantata)

Kontraindikacije
•	 suhe rana
•	 opekline 3. stupnja
•	 poremećaji zgrušavanja (opasnost od krvarenja)
•	 nekroza tkiva
•	 neenteralne fistule i/ili fistule ishodište kojih nije ispitano
•	 neliječeni osteomijelitis
•	 maligne rane 
•	� kod većeg akutnog krvarenja u predjelu rane nakon ozljede / kirurškog 

debridmana
•	� poznata alergija i/ili preosjetljivost na jednu od komponenti proizvoda
•	� Moraju se uzeti u obzir kontraindikacije dotičnog terapijskog sustava. 

Nuspojave
U nekoliko slučajeva prijavljeno je zaljepljivanje za Suprasorb® CNP 
drenažnu foliju.
U vrlo rijetkim slučajevima mogu nastupiti iritacije kože i/ili alergije.

Upozorenja i mjere opreza
•	� Kod primjene Suprasorb® CNP drenažne folije potrebno je dodatno 

poštovati sigurnosne napomene za dotični terapijski sustav.
•	� Moraju se poštovati upute za primjenu svih primijenjenih proizvoda. 
•	� Primjenu ovog proizvoda smije provoditi isključivo stručno medicinsko 

osoblje.
•	� Kod liječenja inficiranih rana potrebno je provoditi pomne kontrole i 

provjeriti jesu li potrebne prateće terapijske mjere.
•	� Pacijenti koji su zbrinuti privremenim zatvaranjem trbušne stijenke 

moraju se kontinuirano nadzirati u pogledu mogućeg prikrivenog ili 
manifestnog krvarenja. Suprasorb® CNP drenažna folija nije predviđena 
za zaustavljanje krvarenja ili za sprječavanje krvarenja. 

•	� U slučaju da izloženi organi nisu u potpunosti odvojeni od trbušne 
stijenke pomoću Suprasorb® CNP drenažne folije, moguće su adhezije 
unutarnjih organa za trbušnu stijenku, što može smanjiti vjerojatnost 
zatvaranja fascije i povećati rizik od nastanka fistula. 

•	� Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili nehotice otvoreno.

Napomene za primjenu
Suprasorb® CNP drenažna folija služi kao zaštitni sloj za izložene 
organe, krvne žile, dijelove tkiva i druge tjelesne strukture te na 
otvorenom abdomenu za dodatno odvajanje organa od trbušne stijenke. 
Suprasorb® CNP drenažna folija mora u potpunosti prekriti sve izložene 
organe, krvne žile, dijelove tkiva i druge tjelesne strukture.
Suprasorb® CNP drenažna folija koristi se u okviru terapije negativnim 
tlakom. Općenito preporučujemo primijeniti negativni tlak između -50 i 
-125 mmHg. Prije primjene potrebno je pridržavati se i uputa za primjenu 
odabranog ispuna za rane i terapijskog sustava. 
Suprasorb® CNP drenažna folija može se upotrebljavati sa sljedećim 
ispunima za rane:

•	 PU pjena (grubih pora, otvorenih ćelija)
•	 PVA pjena (finih pora, grubih pora, otvorenih ćelija)
•	 antimikrobna gaza za povoje (Kerlix™ AMD)

1. Priprema rane:
Ranu treba pažljivo očistiti prema postojećim kliničkim standardima. 

2. Primjena:
a.	� Prije otvaranja provjerite postoje li očigledna oštećenja na sterilnoj barijeri. 
b.	� Otvorite vrećicu na predviđenom mjestu i sterilno izvadite proizvod iz 

sterilnog unutarnjeg omota.
c.	� Kako biste saznali ispravnu veličinu, stavite Suprasorb® CNP drenažnu 

foliju preko rane koja će se tretirati.
d.	� Maknite Suprasorb® CNP drenažnu foliju s područja rane i odrežite 

je sterilnim škarama na potrebnu veličinu. Kako biste spriječili da 
dijelovi Suprasorb® CNP drenažne foliju dospiju u ranu, nemojte rezati 
Suprasorb® CNP drenažnu foliju iznad otvorene rane. 

e.	� Pažljivo položite Suprasorb® CNP drenažnu foliju u ranu ili preko 
mjesta koje treba zaštititi kako ne biste oštetili ili iritirali tkivne 
strukture. Pripazite da su svi džepovi rane obloženi.  
Ako primarno zatvaranje rane nije moguće kod otvorenog abdomena 
i/ili je potreban opetovan pristup abdomenu, Suprasorb® CNP 
drenažna folija može se primijeniti kod privremenog zatvaranja trbušne 
stijenke. Kod primjene na otvorenom abdomenu Suprasorb® CNP 
drenažna folija mora sve izložene organe u potpunosti odvojiti od 
trbušne stijenke.

f.	� Stavite ispun za ranu (pjenu za rane ili antimikrobnu gazu za povoje) 
preko Suprasorb® CNP drenažne folije tako da ispun ne može doći u 
izravan kontakt s izloženim crijevima, organima, živcima ili krvnim žilama. 

g.	� Sada nastavite s postavljanjem povoja sukladno primijenjenom 
terapijskom sustavu.

3. Previjanje:
Previjanje povoja za rane ovisi o situaciji određenog pacijenta i rane, 
primijenjenom ispunu za ranu i terapijskom sustavu te o procjeni 
nadležnog liječnika. Međutim, previjanje je potrebno provesti najkasnije 
nakon 72 sata. 
a.	� Pažljivo uklonite Suprasorb® CNP drenažnu foliju kako bi se spriječile 

ozljede okolnih tkiva. Kod previjanja pazite da nikakvi dijelovi povoja 
za rane ne ostanu u pacijentu.

b.	 Potom postupite kao što je opisano u točkama 1 i 2.

4. Zbrinjavanje:
U Europi se za zbrinjavanje proizvoda može dodijeliti oznaka otpada iz 
Poglavlja 18 01, a za zbrinjavanje pakiranja oznaka otpada iz Poglavlja 
15 01 Direktive o Europskom katalogu otpada (Uredba o katalogu otpada 
– AVV). Reciklirajuća pakiranja treba uključiti u odgovarajući nacionalni 
sustav za recikliranje.

Općenite napomene
U slučaju ozbiljnog incidenta kontaktirajte proizvođača i nadležna 
zdravstvena tijela.

el   Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή και χαρακτηριστικά του προϊόντος
Το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP αποτελείται από ένα διαφανές, 
διπλής στρώσης φύλλο πολυαιθυλενίου (LDPE), το οποίο διαμορφώνει 
έναν σταθερό χώρο παροχέτευσης και καλύπτεται αμφίπλευρα με 
κωνικούς πόρους που έχουν κατεύθυνση εσωτερικά. Στο πλαίσιο της 
θεραπείας αρνητικής πίεσης, το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP 
μπορεί να παροχετεύει σωματικά υγρά από το τραύμα μέσω των 
πόρων και του χώρου παροχέτευσης. Η κατασκευή του αποτρέπει την 
κατάρρευση του χώρου παροχέτευσης ανάμεσα στις δύο στρώσεις, 
ακόμη και κατά την εφαρμογή αρνητικής πίεσης.
Χάρη στη συμμετρική δομή του, το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, ενώ επίσης κόβεται.
Το ευέλικτο υλικό επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή του φύλλου στις 
δομές του σώματος. Για αυτόν τον λόγο, το φύλλο παροχέτευσης 
Suprasorb® CNP είναι κατάλληλο και για βαθιά τραύματα, σε σωματικές 
κοιλότητες ή για δύσκολα προσβάσιμες τραυματικές περιοχές.

Σύνθεση προϊόντος
Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας

Προβλεπόμενη χρήση
Το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP στη στείρα κατάσταση 
χρησιμεύει για την προστασία εκτεθειμένων οργάνων, αγγείων, τμημάτων 
ιστού και άλλων δομών του σώματος καθώς και για την παροχέτευση 
σωματικών υγρών στο πλαίσιο της θεραπείας αρνητικής πίεσης.

Ενδείξεις
Το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP χρησιμοποιείται σε σωματικές 
κοιλότητες και σε μη μολυσμένα ή μολυσμένα τραύματα, τα οποία 
παρουσιάζουν μέτριο έως έντονο εξίδρωμα, είναι επιφανειακά ή βαθιά. 

Τομείς εφαρμογής στο πλαίσιο της θεραπείας αρνητικής πίεσης είναι:
•	 ανοιχτή κοιλία 
•	� τραύματα μετά από διάσπαση διαμερίσματος σε ένα άκρο
•	 τραύματα των άκρων με εκτεθειμένα αγγεία
•	 θεραπεία εγκαυμάτων β‘ βαθμού
•	� καταστάσεις μετά από μεταμόσχευση δέρματος (έως ότου το 

μόσχευμα επουλωθεί καλά)

Αντενδείξεις
•	 στεγνά τραύματα
•	 εγκαύματα γ‘ βαθμού
•	 διαταραχές πήξης (κίνδυνος αιμορραγίας)
•	 νέκρωση ιστών
•	 μη εντερικά και/ή μη διερευνημένα συρίγγια
•	 μη θεραπευμένη οστεομυελίτιδα
•	 κακοήθη τραύματα 
•	� σε οξεία μείζονα αιμορραγία στην περιοχή του τραύματος μετά από 

τραυματισμό/χειρουργικό καθαρισμό
•	� γνωστή αλλεργία ή/και υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά 

του προϊόντος
•	� Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντενδείξεις του εκάστοτε 

συστήματος θεραπείας. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε αναφορά συγκολλήσεων με το φύλλο 
παροχέτευσης Suprasorb® CNP.
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν δερματικοί 
ερεθισμοί ή/και αλλεργίες.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
•	� Κατά τη χρήση του φύλλου παροχέτευσης Suprasorb® CNP πρέπει 

επίσης να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εκάστοτε συστήματος 
θεραπείας.

•	� Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης όλων των 
χρησιμοποιούμενων προϊόντων. 

•	� Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο 
ιατρικό προσωπικό.

•	� Κατά τη θεραπεία μολυσμένων τραυμάτων, πρέπει να 
πραγματοποιούνται στενοί έλεγχοι και να ελέγχεται εάν απαιτείται 
συνοδευτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

•	� Ασθενείς οι οποίοι περιθάλπονται με προσωρινή σύγκλειση κοιλιακού 
τοιχώματος πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς για πιθανές 
άδηλες αλλά και εμφανείς αιμορραγίες. Το φύλλο παροχέτευσης 
Suprasorb® CNP δεν προορίζεται για χρήση με σκοπό την αιμόσταση 
ή την πρόληψη αιμορραγιών. 

•	� Σε περίπτωση ατελούς αποκόλλησης των εκτεθειμένων οργάνων από το 
κοιλιακό τοίχωμα, είναι δυνατές συγκολλήσεις των εσωτερικών οργάνων 
στο κοιλιακό τοίχωμα με το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP, 
οι οποίες μπορούν να περιορίσουν την πιθανότητα κλεισίματος της 
περιτονίας και να αυξήσουν τον κίνδυνο σχηματισμού συριγγίου. 

•	� Μην το χρησιμοποιείτε, εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί ή 
ανοιχθεί ακούσια.

Υποδείξεις εφαρμογής
Κατά τη χρήση του, το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP χρησιμεύει 
ως προστατευτικό στρώμα για τα εκτεθειμένα όργανα, αγγεία, τμήματα 
του ιστού και άλλες δομές του σώματος, ενώ σε ανοιχτή κοιλία 
χρησιμεύει ως πρόσθετο διαχωριστικό των οργάνων από το κοιλιακό 
τοίχωμα. Το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP πρέπει να καλύπτει 
πλήρως όλα τα εκτεθειμένα όργανα, αγγεία, τμήματα του ιστού και 
άλλες δομές του σώματος.
Το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 
της θεραπείας αρνητικής πίεσης. Συνιστούμε γενικά μια αρνητική πίεση 
μεταξύ -50 και -125 mmHg. Πριν από τη χρήση πρέπει να τηρούνται 
επιπλέον οι παράμετροι που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του 
επιλεγμένου υλικού πλήρωσης τραύματος και συστήματος θεραπείας. 
Το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
τα ακόλουθα υλικά πλήρωσης τραύματος:
•	� αφρός πολυουρεθάνης (χονδρόπορος, ανοιχτών κυψελών)
•	� αφρός PVA (λεπτόπορος, χονδρόπορος, ανοιχτών κυψελών)
•	 αντιμικροβιακή γάζα (Kerlix™ AMD)

1. Προετοιμασία του τραύματος:
Το τραύμα θα πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά σύμφωνα με τα 
ισχύοντα κλινικά πρότυπα. 

2. Εφαρμογή:
α. �Πριν από το άνοιγμα, ελέγξτε τον φραγμό αποστείρωσης για ορατές 

βλάβες. 
β. �Ανοίξτε τον περιέκτη συσκευασίας στο καθορισμένο σημείο και 

αφαιρέστε το προϊόν από το αποστειρωμένο εσωτερικό περιτύλιγμα, 
διαφυλάσσοντας την αποστείρωση.

γ. �Τοποθετήστε το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP πάνω από το 
θεραπευόμενο τραύμα, για να προσδιορίσετε το σωστό μέγεθος.

δ. �Απομακρύνετε ξανά το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP από 
την περιοχή του τραύματος και κόψτε το με αποστειρωμένο ψαλίδι 
στο απαιτούμενο μέγεθος. Μην κόβετε το φύλλο παροχέτευσης 
Suprasorb® CNP επάνω από το ανοιχτό τραύμα για να αποφύγετε την 
εισχώρηση τμημάτων του φύλλου παροχέτευσης Suprasorb® CNP στο 
τραύμα. 

ε. �Εφαρμόστε με προσοχή το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP στο 
τραύμα ή πάνω από το σημείο που θέλετε να προστατεύσετε, ώστε να 
μην καταστρέψετε και να μην ερεθίσετε δομές του ιστού. Βεβαιωθείτε 
ότι όλες οι τραυματικές κοιλότητες έχουν επικαλυφθεί.  
Σε περίπτωση ανοιχτής κοιλίας, εάν δεν είναι δυνατή η σύγκλειση 
του τραύματος κατά πρώτο σκοπό και/ή είναι απαραίτητη 
επαναλαμβανόμενη προσπέλαση στην κοιλία, το φύλλο παροχέτευσης 
Suprasorb® CNP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσωρινή σύγκλειση 
κοιλιακού τοιχώματος. Κατά τη χρήση του σε ανοιχτή κοιλία, το 
φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP πρέπει να διαχωρίζει πλήρως 
όλα τα εκτεθειμένα όργανα από το κοιλιακό τοίχωμα.

στ. �Τοποθετήστε το υλικό πλήρωσης τραύματος (αφρός τραύματος 
ή αντιμικροβιακή γάζα) πάνω από το φύλλο παροχέτευσης 
Suprasorb® CNP έτσι ώστε να μην έρχεται σε άμεση επαφή με 
εκτεθειμένους εντερικούς βρόχους, όργανα, νεύρα ή αιμοφόρα αγγεία. 

ζ. �Συνεχίστε με την τοποθέτηση επιδέσμου ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο σύστημα θεραπείας.

3. Αλλαγή επιδέσμου:
Η αλλαγή του επιδέσμου τραύματος εξαρτάται από τον εκάστοτε 
ασθενή και την κατάσταση του τραύματος, το υλικό πλήρωσης 
τραύματος που χρησιμοποιείται και το σύστημα θεραπείας, καθώς 
και από την αξιολόγηση του θεράποντος ιατρού. Ωστόσο, πρέπει να 
πραγματοποιείται το αργότερο μετά από 72 ώρες. 
α. �Αφαιρέστε προσεκτικά το φύλλο παροχέτευσης Suprasorb® CNP, προς 

αποφυγή τραυματισμών στα παρακείμενα τμήματα ιστού. Φροντίστε 
να μην παραμείνουν συστατικά του επιθέματος τραύματος στον 
ασθενή κατά την αλλαγή επιδέσμου.

β. �Στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στα 
σημεία 1 και 2.

4. Απόρριψη:
Στην Ευρώπη, στα απόβλητα του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί 
ένας κωδικός αποβλήτων από το κεφάλαιο 18 01 και στα απόβλητα 
συσκευασίας ένας κωδικός αποβλήτων από το κεφάλαιο 15 01 της 
οδηγίας για τον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (γερμανική οδηγία 
για τον Κατάλογο αποβλήτων, Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV). Οι 
ανακυκλώσιμες συσκευασίες θα πρέπει να οδηγούνται στα εκάστοτε 
εθνικά συστήματα ανακύκλωσης.

Γενικές υποδείξεις
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος απευθυνθείτε στον κατασκευαστή 
και στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. 

ro   Instrucțiuni de utilizare

Descrierea și caracteristicile produsului
Folia de drenaj Suprasorb® CNP constă dintr-o folie de polietilenă (LDPE) 
transparentă, dublu stratificată, care formează un spațiu de drenaj stabil 
și este prevăzută cu pori conici orientați spre interior pe ambele părți. 
Ca parte a terapiei cu presiune negativă, folia de drenaj Suprasorb® CNP 
poate drena fluidele corporale din plagă prin intermediul porilor și al 
spațiului de drenaj. Construcția previne colapsul spațiului de drenaj dintre 
cele două straturi, chiar și atunci când este aplicată presiune negativă.
Datorită structurii simetrice, folia de drenaj Suprasorb® CNP poate fi 
aplicată pe ambele părți și tăiată la dimensiune.
Materialul adaptabil permite modelarea ușoară pe structurile corporale. 
De aceea, folia de drenaj Suprasorb® CNP este adecvată inclusiv pentru 
plăgi profunde, în cavitățile interne ale corpului și pentru zonele greu 
accesibile ale plăgii.

Compoziția produsului
Polietilenă de joasă densitate

Utilizarea preconizată
În stare sterilă, folia de drenaj Suprasorb® CNP este utilizată pentru 
protejarea organelor, vaselor, părților de țesut și a altor structuri corporale 
expuse, precum și pentru drenarea fluidelor corporale ca parte a terapiei 
cu presiune negativă.

Indicații
Folia de drenaj Suprasorb® CNP este utilizată în cavitățile corpului și pe 
plăgile infectate sau neinfectate, dacă acestea prezintă un nivel moderat 
sau abundent de exsudat sau dacă sunt superficiale sau profunde. 

Zonele de aplicare în cadrul terapiei cu presiune negativă sunt:
•	 abdomen deschis 
•	� plăgi rezultate în urma inciziei unui compartiment la o extremitate
•	 plăgi la nivelul extremităților cu vase de sânge expuse
•	 tratarea arsurilor de gradul 2
•	� condiții în urma grefelor de piele (până la cicatrizarea sigură a grefei)

Contraindicații
•	 plăgi uscate
•	 arsuri superficiale de gradul 3
•	 tulburări de coagulare (risc de hemoragie)
•	 necroze tisulare
•	 fistule non-enterice și/sau neexplorate
•	 osteomielită netratată
•	 plăgi maligne 
•	� în caz de hemoragie acută majoră în zona plăgii după vătămare/

debridare chirurgicală
•	� alergie și/sau hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre 

componentele produsului
•	� Luați în considerare contraindicațiile sistemului de terapie respectiv. 

Efecte secundare
În unele cazuri au fost raportate aderări la folia de drenaj Suprasorb® CNP.
În cazuri foarte rare, pot apărea iritații ale pielii și/sau alergii.

Avertizări și măsuri de precauție
•	� Atunci când utilizați folia de drenaj Suprasorb® CNP, trebuie să 

respectați, de asemenea, instrucțiunile de siguranță ale sistemului de 
terapie respectiv.

•	� Trebuie să respectați instrucțiunile de utilizare ale tuturor produselor 
utilizate. 

•	� Produsul este utilizat exclusiv de către personalul medical.
•	� În cazul în care sunt tratate plăgi infectate, acestea trebuie 

monitorizate îndeaproape și trebuie verificat dacă sunt necesare 
măsuri terapeutice complementare.

•	� Pacienții care sunt tratați cu o închidere temporară a peretelui abdominal 
trebuie să fie monitorizați în permanență cu privire la apariția potențialelor 
hemoragii ascunse sau evidente. Folia de drenaj Suprasorb® CNP nu este 
prevăzută pentru hemostază sau prevenirea hemoragiilor. 

•	� Dacă organele expuse nu sunt complet separate de peretele 
abdominal prin intermediul foliei de drenaj Suprasorb® CNP, este 
posibil ca organele interne să adere la peretele abdominal, ceea ce 
poate reduce probabilitatea unei închideri fasciale și crește riscul de 
formare a unei fistule. 

•	� Nu-l utilizați dacă ambalajul este deteriorat sau deschis accidental.

Instrucțiuni de aplicare
Atunci când se utilizează folia de drenaj Suprasorb® CNP, aceasta 
servește ca un strat protector pentru organele, vasele de sânge, părțile 
de țesut și alte structuri corporale expuse și, în abdomenul deschis, ca o 
separare suplimentară a organelor de peretele abdominal. Folia de drenaj 
Suprasorb® CNP trebuie să acopere complet toate organele, vasele de 
sânge, părțile de țesut și celelalte structuri corporale expuse.
Folia de drenaj Suprasorb® CNP este utilizată în cadrul terapiei cu 
presiune negativă. În general, recomandăm o presiune negativă cuprinsă 
între -50 și -125 mmHg. Parametrii din instrucțiunile de utilizare ale 
materialului de umplere a plăgilor și ale sistemului de terapie selectat 
trebuie, de asemenea, respectați înainte de utilizare. 
Folia de drenaj Suprasorb® CNP poate fi utilizată împreună cu 
următoarele materiale de umplere a plăgilor:
•	 spumă PU (pori mari, celulă deschisă)
•	 spumă PVA (pori mici, pori mari, celulă deschisă)
•	 tifon antimicrobian (Kerlix™ AMD)

1. Pregătirea plăgii:
Plaga trebuie curățată cu atenție în conformitate cu standardele clinice 
existente. 

2. Aplicarea:
a.	� Înainte de deschidere, verificați dacă bariera sterilă prezintă deteriorări 

vizibile. 
b.	� Deschideți ambalajul steril din punctul prevăzut și scoateți produsul în 

stare sterilă din învelișul interior steril.
c.	� Poziționați folia de drenaj Suprasorb® CNP deasupra plăgii care trebuie 

tratată pentru a determina dimensiunea corectă.
d.	� Îndepărtați folia de drenaj Suprasorb® CNP de pe zona plăgii și tăiați-o 

la dimensiunea necesară utilizând un foarfece steril. Nu tăiați folia 
de drenaj Suprasorb® CNP deasupra plăgii deschise, pentru a evita 
căderea bucăților de folie de drenaj Suprasorb® CNP în plagă. 

e.	� Așezați folia de drenaj Suprasorb® CNP cu atenție în plagă sau peste 
zona care trebuie să fie protejată pentru a nu distruge sau irita nicio 
structură tisulară. Asigurați-vă că toate cavitățile plăgii sunt acoperite.  
Dacă închiderea primară a abdomenului deschis nu este posibilă și/
sau dacă este necesar accesul repetat la cavitatea abdominală, folia de 
drenaj Suprasorb® CNP poate fi utilizată pentru închiderea temporară 
a peretelui abdominal. Dacă este utilizată în abdomenul deschis, folia 
de drenaj Suprasorb® CNP trebuie să separe complet toate organele 
expuse de peretele abdominal.

f.	� Amplasați materialul de umplere a plăgilor (spumă pentru plăgi sau 
tifon antimicrobian) peste folia de drenaj Suprasorb® CNP astfel încât 

acesta să nu intre în contact direct cu buclele intestinale, organele, 
nervii sau vasele de sânge expuse. 

g.	� Acum continuați cu aplicarea pansamentului în conformitate cu 
sistemul de terapie utilizat.

3. Schimbarea pansamentului:
Schimbarea pansamentului depinde de situația pacientului și a plăgii 
respective, de materialul de umplere a plăgilor și de sistemul de terapie 
utilizat, precum și de aprecierea medicului curant. Cu toate acestea, 
trebuie efectuată cel târziu după 72 de ore. 
a.	� Îndepărtați folia de drenaj Suprasorb® CNP cu atenție pentru a preveni 

lezarea părților de țesut din apropiere. La schimbarea pansamentului, 
asigurați-vă că nu rămân bucăți de pansament în interiorul pacientului.

b.	 �În continuare, procedați în conformitate cu descrierea de la punctul 1 și 2.

4. Eliminarea ca deșeu:
În Europa, deșeurilor de produse li se poate atribui un cod de deșeu 
de la capitolul 18 01, iar deșeurilor de ambalaje un cod de deșeu de la 
capitolul 15 01 din Decretul privind lista europeană a deșeurilor (Decretul 
privind lista deșeurilor – AVV). Ambalajele reciclabile ar trebui să fie 
reciclate în conformitate cu sistemele naționale de reciclare relevante.

Instrucțiuni generale
În cazul unui incident grav, contactați producătorul și autoritățile sanitare 
responsabile.

bg   Инструкции за употреба

Описание и характеристики на продукта
Suprasorb® CNP дрениращо фолио се състои от прозрачно, 
двупластово полиетиленово фолио (LDPE), което образува стабилно 
дренажно пространство и е снабдено от двете страни със сочещи 
навътре конусообразни пори. В рамките на вакуумната терапия 
Suprasorb® CNP дрениращо фолио може да отвежда телесни 
течности от раната през порите и дренажното пространство. 
Конструкцията предотвратява деформиране на дренажното 
пространство между двата слоя, дори когато се прилага вакуум.
Поради симетричната си структура Suprasorb® CNP дрениращо 
фолио може да се използва и реже от двете страни.
Гъвкавият материал позволява лесно моделиране по телесните 
структури. Затова Suprasorb® CNP дрениращо фолио е подходящо също 
за дълбоки рани, телесни кухини или труднодостъпни раневи зони.

Състав на продукта
Полиетилен с ниска плътност

Предназначение
В стерилно състояние Suprasorb® CNP дрениращо фолио служи за 
защита на открити органи, съдове, тъканни части и други телесни 
структури, както и за отвеждане на телесни течности в рамките на 
провеждана вакуумна терапия.

Показания
Suprasorb® CNP дрениращо фолио се използва в телесни кухини и 
при неинфектирани или инфектирани рани, когато те са умерено до 
силно ексудиращи, повърхностни или дълбоки. 

Областите на приложение в рамките на вакуумната терапия са:
•	 отворен корем 
•	 рани след отделяне на компартмент на крайник
•	 рани по крайниците с оголени съдове
•	 лечение на изгаряния от втора степен
•	� състояния след кожна трансплантация (до сигурното зарастване 

на трансплантанта)

Противопоказания
•	 състояния на суха рана
•	 изгаряния от трета степен
•	� нарушения на кръвосъсирването (опасност от кървене)
•	 тъканна некроза
•	 неентерични и/или неизследвани фистули
•	 нелекуван остеомиелит
•	 злокачествени рани 
•	� при остри по-големи кръвоизливи в областта на раната след 

нараняване/хирургичен дебридман
•	� известни алергии и/или свръхчувствителност към някоя от 

съставките на продукта
•	� Трябва да се вземат под внимание противопоказанията на 

съответната терапевтична система. 

Нежелани странични реакции
В някои случаи се съобщава за залепвания със Suprasorb® CNP 
дрениращо фолио.
В много редки случаи могат да се появят кожни раздразнения и/или 
алергии.

Предупреждения и предпазни мерки
•	� При прилагането на Suprasorb® CNP дрениращо фолио трябва 

да се спазват и инструкциите за безопасност на съответната 
терапевтична система.

•	� Трябва да се спазват инструкциите за употреба на всички 
използвани продукти. 

•	� Употребата на продукта се извършва само от медицински 
специалисти.

•	� При лечение на инфектирани рани следва да се провеждат 
редовни прегледи и да се проверява необходимостта от 
съпътстваща терапия.

•	� Пациенти с временно затворена коремна стена трябва 
постоянно да се наблюдават за евентуално скрити и също така 
явни кръвоизливи. Suprasorb® CNP дрениращо фолио не е 
предназначено за спиране или предотвратяване на кръвоизливи. 

•	� В случай на непълно отделяне на открити органи от коремната 
стена чрез Suprasorb® CNP дрениращо фолио са възможни 
адхезии на вътрешните органи с коремната стена, които могат да 
намалят вероятността за затваряне на фасциите и да увеличат 
риска от образуване на фистули. 

•	� Не използвайте, ако опаковката е повредена или случайно  
отворена.

Указания за употреба
При употреба Suprasorb® CNP дрениращо фолио служи за защитен 
слой на открити органи, съдове, тъканни части и други телесни 
структури и за допълнително отделяне на органите от коремната 
стена в отворен корем. Suprasorb® CNP дрениращо фолио трябва 
напълно да покрива всички открити органи, съдове, тъканни части и 
други телесни структури.
Suprasorb® CNP дрениращо фолио се употребява в рамките на 
вакуумната терапия. Обикновено препоръчваме да се прилага 
вакуум между -50 и -125 mmHg. Преди употреба трябва да се вземат 
предвид и параметрите от инструкциите за употреба на избрания 
пълнител за рани и терапевтичната система . 
Suprasorb® CNP дрениращо фолио може да се използва със следните 
пълнители за рани:
•	 PU пяна (едропореста, с отворени клетки)
•	� PVA пяна (финопореста, едропореста, с отворени клетки)
•	 антимикробна марля (Kerlix™ AMD)

1. Подготовка на раната:
Раната трябва да се почисти внимателно в съответствие със 
съществуващите клинични стандарти. 

2. Приложение:
а. 	�Проверете стерилната бариера за видими повреди, преди да 

отворите. 
б. 	�Отворете торбичката на определеното за това място и извадете 

продукта по стерилен начин от стерилната вътрешната обвивка.
в. 	�Поставете Suprasorb® CNP дрениращо фолио върху раната, която 

трябва да се лекува, за да определите правилния размер.
г. 	� Отдръпнете Suprasorb® CNP дрениращо фолио от зоната на 

раната и отрежете със стерилни ножици парче с необходимия 
размер. Не режете Suprasorb® CNP дрениращо фолио над 
отворената рана, за да избегнете попадането на части от 
Suprasorb® CNP дрениращо фолио в раната. 

д. 	�Поставете внимателно Suprasorb® CNP дрениращо фолио в 
раната или над мястото, което трябва да се предпази, за да не 
разрушите или раздразните тъканните структури. Уверете се, че 
всички раневи джобове са покрити.  
Ако при отворен корем не е възможно първично затваряне 
на раната и/или е необходим многократен достъп до корема, 
Suprasorb® CNP дрениращо фолио може да се използва за 
временно затваряне на коремната стена. При употреба в отворен 
корем Suprasorb® CNP дрениращо фолио трябва напълно да 
отделя всички открити органи от коремната стена.

е. 	�Поставете така пълнителя за рани (пяна за рани или 
антимикробна марля) върху Suprasorb® CNP дрениращо фолио, 
че да не може да влезе в директен контакт с експонирани чревни 
бримки, органи, нерви или кръвоносни съдове. 

ж. 	�Продължете с поставянето на превръзката в зависимост от 
използваната терапевтична система.

3. Смяна на превръзката:
Смяната на превръзката зависи от съответното състояние 
на пациента и раната, от използвания пълнител за рани и 
терапевтичната система, както и от преценката на лекуващия  
лекар. Смяната на превръзката трябва все пак да се извърши  
най-късно след 72 часа. 
а.	� Отстранете внимателно Suprasorb® CNP дрениращо фолио,  

за да избегнете наранявания на заобикалящите тъканни  
части. При смяна на превръзката се уверете, че в пациента  
не са останали части от раневата превръзка.

б.	� След това следвайте описанието в точки 1 и 2.

4. Изхвърляне:
В Европа отпадъците от продукти могат да бъдат обозначени 
с ключов код на отпадъка от глава 18 01, а отпадъците от 
опаковки с ключов код на отпадъка от глава 15 01 от Регламента 
за Европейския списък на отпадъците (Регламент за списъка на 
отпадъците, AVV в Германия). Рециклируемите опаковки трябва 
да бъдат депонирани в съответните национални системи за 
рециклиране.

Общи указания
В случай на сериозен инцидент се свържете с производителя и с 
отговорните здравни органи.

et   Kasutusjuhend

Toote kirjeldus ja toimivusomadused
Dreenimiskile Suprasorb® CNP on tehtud läbipaistvast kahekordsest 
polüetüleenkilest (LDPE), mis moodustab stabiilse dreenimisruumi ja on 
mõlemalt poolt varustatud sissepoole suunatud kooniliste pooridega. 
Alarõhuravi käigus võib dreenimiskile Suprasorb® CNP pooride ja 
dreenimisruumi abil juhtida kehavedelikke haavast välja. Konstruktsioon 
takistab kahe kihi vahelise dreenimisruumi kokkulangemist ka avaldatava 
alarõhu puhul.
Tänu sümmeetrilisele ehitusele on dreenimiskile Suprasorb® CNP 
mõlemapoolselt kasutatav ja mõõtu lõigatav.
Kohandatav materjal võimaldab seda kergesti vormida vastavalt keha 
struktuuridele. Seega sobib dreenimiskile Suprasorb® CNP ka sügavatele 
haavadele, kehaõõnsustes olevatele või raskesti juurdepääsetavates 
piirkondades olevatele haavadele.

Toote koostis
Madala tihedusega polüetüleen

Otstarve
Dreenimiskilet Suprasorb® CNP saab steriilsena kasutada lahtiste elundite, 
veresoonte, koeosade ja muude kehastruktuuride kaitsmiseks ning 
kehavedelike ärajuhtimiseks alarõhuravi käigus.

Näidustused
Dreenimiskilet Suprasorb® CNP kasutatakse kehaõõnsustes ja nakatumata 
või nakatunud haavades, mis eritavad keskmiselt kuni tugevalt ning on 
pindmised või sügavad. 

Kasutusvaldkonnad alarõhuravis on järgmised:
•	 lahtine kõhuhaav 
•	 haavad pärast jäseme ühe kompartmendi lahtilõikamist
•	 jäsemel olevad lahtiste veresoontega haavad
•	 2. astme põletusvigastuste ravi
•	� naha siirdamise järgsed seisundid (kuni siiriku kindla integreerumiseni)

Vastunäidustused
•	 kuivad haavaseisundid
•	 3. astme põletused
•	 hüübimishäired (verejooksuoht)
•	 koenekroosid
•	 mitteenteraalsed ja/või uurimata fistulid
•	 ravimata osteomüeliit
•	 pahaloomulised haavad 
•	� haavapiirkonna ägedate suuremate verejooksude korral pärast 

vigastust / kirurgilist haavapõhjapuhastust
•	� teadaolev allergia ja/või ülitundlikkus toote mis tahes koostisosa vastu
•	� Arvesse tuleb võtta vastava ravisüsteemi vastunäidustusi. 

Kõrvaltoimed
Üksikutel juhtudel on teatatud dreenimiskile Suprasorb® CNP 
haavalekleepumisest.
Väga harvadel juhtudel võib nahal esineda ärritust ja/või allergiat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
•	� Dreenimiskile Suprasorb® CNP kasutamisel tuleb lisaks järgida vastava 

ravisüsteemi ohutusabinõusid.
•	� Järgida tuleb kõigi kasutatavate toodete kasutusjuhendeid. 
•	 Toodet tohivad kasutada ainult meditsiinipersonal.
•	� Nakatunud haavade ravimisel tuleb neid tihedalt kontrollida ja teha 

kindlaks, kas on vaja täiendavaid ravimeetmeid.
•	� Patsiente, kellel suletakse ajutiselt kõhukatted, tuleb pidevalt jälgida 

võimalike varjatud ja ka nähtavate verejooksude suhtes. Dreenimiskile 
Suprasorb® CNP ei ole ette nähtud verejooksu peatamiseks ega 
takistamiseks. 

•	� Kui lahtist elundit ei saa dreenimiskile Suprasorb® CNP abil 
kõhukatetest täielikult eraldada, võivad siseelundid kleepuda 
kõhukatete külge, mis võib vähendada sidekirme sulgumise tõenäosust 
ja suurendada fistuli tekkimise ohtu. 

•	� Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või kogemata avatud.

Kasutusjuhised
Dreenimiskile Suprasorb® CNP kasutamisel toimib see lahtiseid 
elundeid, veresooni, koeosi ja muid kehastruktuure kaitsva kihina ning 
lahtises kõhuhaavas eraldab ka elundeid kõhukatetest. Dreenimiskile 
Suprasorb® CNP peab kõiki lahtiseid elundeid, veresooni, koeosi ja muid 
kehastruktuure täielikult katma.
Dreenimiskilet Suprasorb® CNP kasutatakse alarõhuravi käigus. 
Üldiselt soovitame avaldada alarõhku vahemikus -50 und -125 mmHg. 
Kasutamisel järgige valitud haava täitematerjali ja ravisüsteemi 
kasutusjuhendis esitatud parameetreid. 
Dreenimiskilet Suprasorb® CNP saab kasutada järgmiste haava 
täitematerjalidega:
•	 PU-vaht (suurepooriline, avatud pooridega)
•	� PVA-vaht (väikesepooriline, suurepooriline, avatud pooridega)
•	� antimikroobne sidememarli (Kerlix™ AMD)

1. Haava ettevalmistamine:
Haava tuleb vastavalt kehtivatele kliinilistele standarditele hoolikalt puhastada. 

2. Kasutamine:
a.	� Enne avamist kontrollige steriilset barjääri nähtavate kahjustuste suhtes. 
b.	� Avage lahtirebitav kotike ettenähtud kohast ja võtke toode steriilse 

materjali sisepakendist steriilselt välja.
c.	� Õige suuruse mõõtmiseks paigutage dreenimiskile Suprasorb® CNP 

ravitavale haavale.
d.	� Eemaldage dreenimiskile Suprasorb® CNP haavapiirkonnast ja 

lõigake see steriilsete kääridega vajalikku suurusesse. Ärge lõigake 
dreenimiskilet Suprasorb® CNP lahtise haava kohal, et vältida 
dreenimiskile Suprasorb® CNP tükkide sattumist haava. 

e.	� Paigutage dreenimiskile Suprasorb® CNP ettevaatlikult haava sisse 
või kaitstavale kohale, et koestruktuure mitte lõhkuda ega ärritada. 
Jälgige, et kõik haavataskud oleksid kaetud.  
Kui lahtise kõhuhaava puhul pole haava esmane sulgemine võimalik 
ja/või kõhule on vaja korduvalt juurde pääseda, saab dreenimiskilet 
Suprasorb® CNP kasutada kõhukatete ajutisel sulgemisel. Lahtise 
kõhuhaava puhul kasutamisel peab dreenimiskile Suprasorb® CNP kõik 
lahtised elundid kõhukatetest täielikult eraldama.

f.	� Paigutage haava täitematerjal (haavavaht või antimikroobne 
sidememarli) dreenimiskile Suprasorb® CNP peale nii, et see ei saaks 
paljastatud soolelingude, elundite, närvide ega veresoontega otseselt 
kokku puutuda. 

g.	� Nüüd jätkake kasutatavale ravisüsteemile vastava sidumistoiminguga.

3. Sideme vahetamine:
Haavasideme vahetamine oleneb patsiendi ja haava seisundist, 
kasutatavast haava täitematerjalist ja ravisüsteemist ning ka raviarsti 
hinnangust. Seda tehakse aga hiljemalt 72 tunni jooksul. 
a.	� Eemaldage dreenimiskile Suprasorb® CNP ettevaatlikult, et vältida 

juuresolevate koeosade vigastamist. Jälgige, et sideme vahetamisel ei 
jääks patsiendi kehasse mingeid haavasideme osi.

b.	 Toimige vastavalt punktis 1 ja 2 kirjeldatule.

4. Ära viskamine:
Toote jäätmetele saab Euroopas määrata Euroopa jäätmenimistu 
(jäätmenimistu määrus) peatüki 18 01 koodinumbri, pakendijäätmetele 
peatüki 15 01 koodinumbri. Ringlussevõetavad pakendid tuleks ringlusse 
võtta vastavalt asjakohastele riiklikele ringlussevõtusüsteemidele.

Üldised märkused
Tõsise vahejuhtumi korral võtke ühendust tootja ning vastutavate 
tervishoiuasutustega.

lv   Lietotāja instrukcija

Produkta apraksts
Drenāžas membrāna Suprasorb® CNP ir caurspīdīga divslāņu polietilēna 
plēve (LDPE), kas veido stabilu drenāžas telpu un kurai abās pusēs ir 
uz iekšu vērstas koniskas poras. Negatīvā spiediena terapijā drenāžas 
membrāna Suprasorb® CNP caur porām un drenāžas telpu var drenēt 
ķermeņa šķidrumus no brūces. Konstrukcija neļauj drenāžas telpai starp 
abiem slāņiem sabrukt pat tad, ja tiek piemērots negatīvs spiediens.
Simetriskās struktūras dēļ drenāžas membrāna Suprasorb® CNP var 
izmantot no abām pusēm un sagriezt nepieciešamajā izmērā.
Pielāgojamais materiāls ļauj viegli modelēt ķermeņa struktūras. Tādēļ 
drenāžas membrāna Suprasorb® CNP ir piemērota arī dziļām brūcēm, 
ķermeņa dobumos vai grūti pieejamās brūču vietās.

Produkta sastāvs
Zema blīvuma polietilēns

Izmantošanas mērķis
Sterila drenāžas membrāna Suprasorb® CNP tiek izmantota, lai aizsargātu 
atklātos orgānus, asinsvadus, audu daļas un citas ķermeņa struktūras un 
negatīvā spiediena terapijas drenētu ķermeņa šķidrumus.

Indikācijas
Drenāžas membrāna Suprasorb® CNP lieto ķermeņa dobumos un 
neinficētās vai inficētās brūcēs, ja tās ir ar vidēju vai stipru izsvīdumu, 
virspusējas vai dziļas. 

Negatīvā spiediena terapijas piemērošanas jomas:
•	 atvērts vēdera dobums 
•	 brūces pēc ekstremitātes fasciālās telpas sadalīšanas
•	 brūces uz ekstremitātēm ar atklātiem asinsvadiem
•	 2. pakāpes apdegumu terapija
•	� stāvokļi pēc ādas transplantācijas (līdz transplantāts ir droši sadzijis)

Kontrindikācijas
•	 sausas brūces apstākļi
•	 virspusējiem 3. pakāpes apdegumiem
•	 koagulācijas traucējumi (asiņošanas risks)
•	 audu nekroze
•	 neenteriskas un/vai neizpētītas fistulas
•	 neārstēts osteomielīts
•	 ļaundabīgas brūces 
•	� akūta liela asiņošana brūces zonā pēc traumas/ķirurģiskas attīrīšanas
•	� zināma alerģija un/vai paaugstināta jutība pret kādu no produkta 

sastāvdaļām
•	 Jāņem vērā attiecīgās terapijas sistēmas kontrindikācijas. 

Blaknes
Dažos gadījumos ir ziņots par salipšanu ar drenāžas membrānu 
Suprasorb® CNP.
Ļoti retos gadījumos var rasties ādas kairinājums un/vai alerģija.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
•	� Lietojot drenāžas membrānu Suprasorb® CNP, ir jāņem vērā arī 

attiecīgās terapijas sistēmas drošības instrukcija.
•	 Jāievēro visu izmantoto produktu lietotājas instrukcijas. 
•	� Produktu drīkst lietot tikai kvalificēts medicīnas personāls.
•	� Ārstējot inficētas brūces, ir jāveic rūpīga uzraudzība un jāpārbauda, vai 

nav nepieciešami papildterapijas pasākumi.
•	� Pacienti, kuriem tiek piemērota pagaidu vēdera sienas slēgšana, 

ir pastāvīgi jānovēro, vai nav iespējama slēpta vai acīmredzama 
asiņošana. Drenāžas membrāna Suprasorb® CNP nav paredzēta 
hemostāzes vai asiņošanas novēršanai. 

•	� Ja atklātie orgāni ar drenāžas membrānu Suprasorb® CNP nav pilnībā 
atdalīti no vēdera sienas, ir iespējami iekšējo orgānu saaugumi ar 
vēdera sienu, kas var mazināt fasciālās oklūzijas iespējamību un 
palielināt fistulu veidošanās risku. 

•	� Nedrīkst lietot, ja ir bojāts vai nejauši atvērts iepakojums.

Lietošanas norādījumi
Drenāžas membrāna Suprasorb® CNP kalpo kā aizsargslānis atklātajiem 
orgāniem, asinsvadiem, audu daļām un citām ķermeņa struktūrām, kā 
arī atvērtā vēdera dobumā kā papildu orgānu atdalītājs no vēdera sienas. 
Drenāžas membrānai Suprasorb® CNP ir pilnībā jānosedz visi atklātie 
orgāni, asinsvadi, audu daļas un citas ķermeņa struktūras.
Drenāžas membrāna Suprasorb® CNP tiek izmantota negatīvā spiediena 
terapijā. Parasti iesakām piemērot -50 līdz -125 mmHg negatīvo 
spiedienu. Pirms lietošanas ir jāņem vērā arī izvēlētā brūces pildmateriāla 
un terapijas sistēmas lietotājas instrukcijā minētie parametri. 
Drenāžas membrānu Suprasorb® CNP var izmantot ar turpmāk 
minētajiem brūču pildmateriāliem:
•	 PU putas (ar rupjām porām, atvērtām šūnām)
•	� PVA putas (ar smalkām porām, rupjām porām, atvērtām šūnām)
•	 pretmikrobu marle (Kerlix™ AMD)

1. Brūces sagatavošana:
Brūce ir rūpīgi jāiztīra saskaņā ar spēkā esošajiem klīniskajiem 
standartiem. 

2. Lietošana:
a.	� Pirms atvēršanas pārbaudiet, vai sterilā barjera nav acīmredzami bojāta. 
b.	� Atveriet iepakojumu norādītajā vietā un izņemiet sterilo produktu no 

sterilā iekšējā apvalka.
c.	� Novietojiet drenāžas membrānu Suprasorb® CNP virs ārstējamās 

brūces, lai noteiktu pareizo izmēru.
d.	� Noņemiet drenāžas membrānu Suprasorb® CNP no brūces zonas un 

ar sterilām šķērēm piegrieziet to nepieciešamajā izmērā. Nepiegrieziet 
drenāžas membrānu Suprasorb® CNP virs atvērtas brūces, lai nepieļautu 
drenāžas membrānas Suprasorb® CNP daļu nokļūšanu brūcē. 

e.	� Uzmanīgi ievietojiet drenāžas membrānu Suprasorb® CNP brūcē vai virs 
aizsargājamās zonas, lai nesabojātu vai nekairinātu audu struktūras. 
Pārliecinieties, ka visas brūču kabatas ir oderētas.  
Ja atvērtā vēdera dobumā primārā brūces slēgšana nav iespējama un/vai ir 
nepieciešama atkārtota piekļuve vēdera dobumam, drenāžas membrānu 
Suprasorb® CNP var izmantot pagaidu vēdera sienas slēgšanai. Ja drenāžas 
membrāna Suprasorb® CNP tiek lietota atvērtā vēdera dobumā, tai pilnībā 
ir jāatdala visi atklātie orgāni no vēdera sienas.

f.	� Novietojiet brūces pildmateriālu (brūču putas vai pretmikrobu marli)  
virs drenāžas membrānas Suprasorb® CNP tā, lai tā nevarētu tieši 
saskarties ar atklātajām zarnu cilpām, orgāniem, nerviem vai 
asinsvadiem. 

g.	� Tad turpiniet pārsiešanu saskaņā ar izmantoto terapijas sistēmu.

3. Pārsēju maiņa:
Brūces pārsiešana ir atkarīga no konkrētā pacienta un brūces stāvokļa, 
izmantotā brūces pildmateriāla un terapijas sistēmas, kā arī ārstējošā 
ārsta novērtējuma. Tomēr tas ir jāveic ne vēlāk kā pēc 72 stundām. 
a.	� Uzmanīgi noņemiet drenāžas membrānu Suprasorb® CNP, lai 

nepieļautu blakus esošo audu ievainojumu. Pārliecinieties, ka, mainot 
pārsēju, pacientā nepaliek brūces pārsēja daļas.

b.	 Pēc tam rīkojieties, kā ir aprakstīts 1. un 2. punktā.

4. Utilizācija:
Eiropā produktu atkritumiem var piešķirt atkritumu kodu no 18.01 
nodaļas, bet iepakojuma atkritumiem – atkritumu kodu no 15.01 nodaļas 
Regulā par Eiropas atkritumu sarakstu (Regula par atkritumu sarakstu 
– AVV). Pārstrādei derīgais iepakojums jāievada attiecīgajās valsts 
pārstrādes sistēmās.

Vispārīgi norādījumi
Nopietna negadījuma gadījumā sazinieties ar ražotāju un atbildīgajām 
veselības aprūpes iestādēm.

lt   Naudojimo instrukcija

Gaminio aprašymas ir savybės
Suprasorb® CNP drenažo plėvelę sudaro permatoma dvisluoksnė stabilią 
drenavimo ertmę sudaranti polietileninė folija (MTPE), kurios abejose 
pusėse yra į vidų nukreiptos kūgio pavidalo poros. Atliekant vakuuminę 
terapiją, Suprasorb® CNP drenažo plėvelė gali būti naudojama kūno 
skysčiams iš žaizdos per poras drenuoti. Dėl specialios konstrukcijos 
drenažo ertmė tarp abiejų sluoksnių nesubliūkšta ir paveikus vakuumu.
Dėl simetrinės struktūros Suprasorb® CNP drenažo plėvelę galima naudoti 
iš abiejų pusių ir apkirpti.
Pritaikomos formos medžiagą galima lengvai modeliuoti ant kūno 
darinių. Todėl Suprasorb® CNP drenažo plėvelė tinkama naudoti ir gilioms 
žaizdoms, kūno ertmėse arba sunkiai prieinamose žaizdos srityse.

Gaminio sudėtis
Mažo tankio polietilenas

Paskirtis
Atliekant vakuuminę terapiją, sterilios būklės Suprasorb® CNP drenažo 
plėvelė skirta atidengtiems organams, gysloms, audinių dalims ir kietiems 
kūno dariniams apsaugoti bei kūno skysčiams drenuoti.

Indikacijos
Suprasorb® CNP drenažo plėvelė naudojama kūno ertmėse infekuotoms ir 
neinfekuotoms žaizdoms, jeigu jos vidutiniškai arba stipriai šlapiuoja ir yra 
paviršinės arba gilios. 

Naudojimo sritys atliekant vakuuminę terapiją:
•	 atviras pilvas 
•	 žaizdos po galūnės atsitvėrimo ertmių padalijimo
•	 galūnių žaizdos esant atidengtų gyslių
•	 2-ojo laipsnio nudegiminių sužalojimų gydymas
•	� būklės po odos persodinimo (iki užtikrinto transplantato prigijimo)

Kontraindikacijos
•	 išdžiuvusi žaizda
•	 3-iojo laipsnio nudegimai
•	 krešumo sutrikimai (kraujavimo pavojus)
•	 audinių nekrozės
•	 neenterinės ir (arba) neištirtos fistulės
•	 negydomas osteomielitas
•	 piktybinės žaizdos 
•	� esant ūminių stipresnių kraujavimų žaizdos srityje po  

sužalojimo / chirurginio išvalymo
•	� žinoma alergija ir (arba) padidėjęs jautrumas bet kuriai  

gaminio sudedamajai daliai
•	� Reikia atsižvelgti į atitinkamos terapijos sistemos  

kontraindikacijas. 

Šalutinis poveikis
Registruoti keli sulipimo su Suprasorb® CNP drenažo plėvele atvejai.
Labai retais atvejais gali sukelti odos sudirginimą ir (arba) alergiją.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
•	� Naudojant Suprasorb® CNP drenažo plėvelę, reikia papildomai 

atsižvelgti į atitinkamos terapijos sistemos atsargumo nuorodas.
•	� Būtina vadovautis visų naudojamų gaminių naudojimo instrukcijomis. 
•	� Gaminys skirtas naudoti tik kvalifikuotiems sveikatos priežiūros 

specialistams.

•	� Gydant infekuotas žaizdas reikia dažnai kontroliuoti ir tikrinti, ar 
nereikia imtis papildomų terapijos priemonių.

•	� Pacientus, kuriems sudarytas laikinas pilvo sienelės užvėrimas, 
reikia nuolat stebėti dėl galimų slaptų arba akivaizdžių kraujavimų. 
Suprasorb® CNP drenažo plėvelė nenumatyta naudoti kraujavimams 
stabdyti arba jiems išvengti. 

•	� Jeigu atidengti organai ne visiškai atskirti nuo pilvo sienos 
Suprasorb® CNP drenažo plėvele, gali atsirasti vidinių organų adhezijos 
su pilvo siena vietų, dėl kurių gali sumažėti fascijų užsivėrimo tikimybė 
ir padidėti fistulių susidarymo rizika. 

•	� Negalima naudoti, jei pakuotė pažeista arba atsitiktinai atidaryta.

Naudojimo nurodymai
Suprasorb® CNP drenažo plėvelė skirta naudoti kaip apsauginis sluoksnis 
atviriems organams, gysloms ir kitiems kūno dariniams bei kaip 
papildoma pertvara organams nuo pilvo sienos atskirti. Suprasorb® CNP 
drenažo plėvelė turi visiškai dengti visus atvirus organus, gyslas, audinių 
dalis ir kitus kūno darinius.
Suprasorb® CNP drenažo plėvelė naudojama, kai taikoma vakuuminė 
terapija. Iš esmės rekomenduojame taikyti nuo –50 iki –125 mmHg 
vakuumą. Prieš naudojant būtina papildomai atsižvelgti į pasirinkto žaizdų 
užpildo ir terapijos sistemos naudojimo instrukcijas. 
Suprasorb® CNP drenažo plėvelę galima naudoti su šiais žaizdų užpildais:
•	 PU putplasčiu (stambiai akytu, atviromis kameromis)
•	� PVA putplasčiu (smulkiai akytu, stambiai akytu, atviromis kameromis)
•	 antimikrobine medicinine marle (Kerlix™ AMD)

1. Žaizdos paruošimas:
Žaizda išvaloma, vadovaujantis galiojančiais klinikiniais standartais. 

2. Naudojimas:
a.	� Prieš atplėšdami pakuotę patikrinkite, ar nepažeistas sterilus barjeras. 
b.	� Atidarykite atplėšiamąjį maišelį tam skirtoje vietoje ir steriliu būdu 

išimkite gaminį iš sterilios vidinės pakuotės.
c.	� Uždėkite Suprasorb® CNP drenažo plėvelę virš gydomos žaizdos, kad 

nustatytumėte reikiamą dydį.
d.	� Vėl pašalinkite Suprasorb® CNP drenažo plėvelę iš žaizdos srities 

ir apkirpkite ją steriliomis žirklėmis iki reikiamo dydžio. Nekirpkite 
Suprasorb® CNP drenažo plėvelės virš atviros žaizdos, kad išvengtumėte 
Suprasorb® CNP drenažo plėvelės dalių patekimo į žaizdą. 

e.	� Atsargiai įdėkite Suprasorb® CNP drenažo plėvelę į žaizdą arba 
užklokite ant saugotinos vietos, kad nepažeistumėte arba 
nesudirgintumėte jokių audinio darinių. Pasirūpinkite, kad būtų išklotos 
visos žaizdos kišenės.  
Kai pilvas atvertas ir negalima jo tiesiogiai užverti ir (arba) reikalinga 
kartotinė pilvo srities prieiga, laikinam pilvo užvėrimui galima 
naudoti Suprasorb® CNP drenažo plėvelę. Naudojant atvirame pilve, 
Suprasorb® CNP drenažo plėvelė turi visiškai atskirti visus atvirus 
organus nuo pilvo sienos.

f.	� Žaizdų užpildą (poroloną žaidoms arba antimikrobinę medicininę 
marlę) dėkite ant Suprasorb® CNP“ drenažo plėvelės taip, kad jis 
tiesiogiai negalėtų prisiliesti prie atvirų žarnų kilpų, organų, nervų arba 
kraujagyslių. 

g.	� Dabar uždėkite tvarstį, kaip reikia naudosimai terapijos sistemai.

3. Tvarsčio keitimas:
Tvarsčio keitimas priklauso nuo konkretaus paciento ir žaizdos būklės, 
nuo naudojamo žaizdų užpildo ir terapijos sistemos bei gydančiojo 
gydytojo vertinimo. Visgi jį atlikti reikia ne vėliau kaip po 72 valandų. 
a.	� Atsargiai pašalinkite Suprasorb® CNP drenažo plėvelę, kad 

nepažeistumėte aplinkinių audinių dalių. Pasirūpinkite, kad pakeitus 
tvarstį paciento kūne neliktų jokių žaizdos tvarsčio sudedamųjų dalių.

b.	 Paskui atlikite 1 ir 2 punktuose nurodytus veiksmus.

4. Šalinimas:
Gaminio atliekas Europoje galima priskirti vienam iš Nutarimo dėl 
Europos atliekų sąrašo (vok. „Abfallverzeichnisverordnung“ arba AVV) 
18 01 skyriaus atliekų kodų, pakuotės atliekas – vienam iš 15 01 skyriaus 
atliekų kodų. Perdirbti tinkamos pakuotės turi būti perdirbamos pagal 
atitinkamas šalies perdirbimo sistemas.

Bendrieji nurodymai
Įvykus rimtam incidentui, kreipkitės į gamintoją ir atsakingą sveikatos 
kontrolės tarnybą.

tr   Kullanma talimatı

Ürün tanımı ve ürün özellikleri
Suprasorb® CNP drenaj filmi, dayanıklı drenaj alanı sağlayan ve her iki 
tarafında da içe doğru konumlandırılmış konik gözenekleri bulunan, 
şeffaf, çift katlı bir polietilen filmden (LDPE) oluşur. Negatif basınç tedavisi 
kapsamında Suprasorb® CNP drenaj filmi, gözenekleri ve drenaj alanı 
üzerinden vücut sıvılarının yaradan uzaklaştırılmasını sağlar. Ürünün özel 
yapısı ile, iki kat arasındaki drenaj alanının -negatif basınç uygulanırken 
bile- çökmesi önlenir.
Suprasorb® CNP drenaj filminin simetrik yapısı sayesinde ürün iki taraftan 
da uygulanabilir ve kesilerek istenen şekle getirilebilir.
Uyum sağlama özelliğine sahip materyal, vücut yapılarına göre kolayca 
şekil verilmesine izin verir. Bu nedenle, Suprasorb® CNP drenaj filmi, derin 
yaralarda, vücut kavitelerinde veya ulaşılması zor yara bölgelerinde de 
kullanıma uygundur.

Ürün bileşimi
Düşük yoğunluklu polietilen

Kullanım amacı
Suprasorb® CNP drenaj filmi steril haldeyken, negatif basınç tedavisinin 
uygulanması sırasında acık organların, damarların, doku parçalarının 
ve vücuttaki diğer yapılarının korunmasını ve vücut sıvılarının yaradan 
uzaklaştırılmasını sağlar.

Endikasyonları
Suprasorb® CNP drenaj filmi, vücut kavitelerinde ve -orta ile yüksek 
derecede eksüdalı, yüzeysel veya derin olmalı koşuluyla- enfekte ya da 
enfekte olmamış yaralarda kullanılır. 

Negatif basınç tedavisi kapsamında kullanım alanları:
•	 açık karın 
•	 ekstremite kompartmanlarda yarılma kaynaklı yaralar
•	 ekstremitelerdeki damarları açığa çıkmış yaralar
•	 2. derece yanıkların tedavisi
•	� deri grefti sonrası meydana gelen durumlar (transplantın iyileşme 

süreci kesin tamamlanana kadar)

Kontraendikasyonları
•	 kuru yaralar
•	 3. derece yanıklar
•	 pıhtılaşma bozuklukları (kanama tehlikesi)
•	 doku nekrozları
•	 non enterik ve/veya araştırılmamış fistüller
•	 tedavi edilmemiş osteomyelitler
•	 kötü huylu yaralar 
•	� yaralanma / cerrahi debridman sonrasında yara bölgesindeki  

akut büyük kanamalarda
•	� ürünün içeriklerinden birine karşı bilinen alerji ve/veya aşırı  

duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır
•	 �İlgili tedavi sisteminin söz konusu kontraendikasyonları dikkate  

alınmalıdır. 

Yan etkileri
Bazı vakalarda Suprasorb® CNP drenaj filmi ile yapışmalar oluştuğu 
bildirilmiştir.
Çok nadir durumlarda ciltte irritasyonlar ve/veya alerjik reaksiyonlar 
görülebilir.

Uyarılar ve güvenlik önlemleri
•	� Suprasorb® CNP drenaj filminin uygulanması sırasında kullanımdaki ilgili 

tedavi sisteminin güvenlik uyarıları da aynı şekilde dikkate alınmalıdır.
•	� Kullanılan tüm ürünlerin kullanım kılavuzları dikkate alınmalıdır. 
•	 Ürün yalnızca sağlık çalışanları tarafından uygulanabilir.
•	� Enfekte yaraların tedavisinde kısa aralıklı kontroller yürütülmelidir ve ek 

tedavi adımlarının gerekli olup olmadığı kontrol edilmelidir.
•	� Geçici kapama tekniği uygulanması gereken hastalar, sürekli olarak, 

hem olası gizli hem acık kanamalar konusunda gözetim altında 
tutulmalıdır. Suprasorb® CNP drenaj filmi, kanamayı durdurmak veya 
kanamaların önlenmesi için endike değildir. 

•	� Açığa çıkmış organların Suprasorb® CNP drenaj filmi ile tamamen karın 
duvarından ayrılmamış olması durumunda, fasiyal kapama ihtimalini 
düşmesini ve fistül oluşumu riskinin artmasını neden olan, olası iç 
organ karın duvarı yapışıklıkları görülebilir. 

•	 Ambalaj hasarlı veya yanlışlıkla açılmış ise kullanmayın.

Uygulama bilgileri
Suprasorb® CNP drenaj filmi, açığa çıkmış organlar, damarlar, doku parçaları 
ve vücuttaki diğer yapılar için koruyucu bir tabaka oluşturur ve acık karın 
uygulamalarında organların karın duvarından ayriyeten ayrılmış olmalarını 
sağlar. Suprasorb® CNP drenaj filmi, açığı çıkmış organların, damarların, 
doku parçalarının ve diğer vücut yapılarının tamamını tümüyle örtmelidir.
Suprasorb® CNP drenaj filmi, negatif basınç tedavisi kapsamında 
kullanılmaktadır. Genel itibariyle, -50 ila -125 mmHg aralıklı negatif 
basıncın uygulanmasını önermekteyiz. Kullanılacak yara doldurucu ve 
terapi sisteminin kullanım kılavuzlarında verilen parametreler de ayrıca 
uygulama öncesinde dikkate alınmalıdır. 
Suprasorb® CNP drenaj filmi aşağıdaki yara doldurucuları ile birlikte 
kullanılabilir:
•	 PU köpük (iri gözenekli, açık gözenekli)
•	 PVA köpük (ince gözenekli, iri gözenekli, açık gözenekli)
•	 antimikrobiyal gazlı bez (Kerlix™ AMD)

1. Yaranın hazırlanması:
Yara, mevcut klinik standartlara uyularak titizce temizlenmelidir. 

2. Kullanım:
a.	� Açmadan önce, steril bariyeri bariz hasarlar yönünden kontrol edin. 
b.	� Soyularak açılan paketi belirtilen yerden açın ve ürünü, steril ürünün 

iç ambalajından steril bir şekilde çıkarın.
c.	� Doğru ebatı belirlemek için, Suprasorb® CNP drenaj filmini tedavi 

edilecek yaranın üzerine konumlandırın.
d.	� Suprasorb® CNP drenaj filmi tekrar yara bölgesinden uzaklaştırın 

ve steril bir makas ile kesip gereken ölçüye getirin. Suprasorb® CNP 
drenaj filminin parçalarının yaranın içine kaçmasının önlenmesi için, 
Suprasorb® CNP Drenaj filmi açık yaranın üzerinde kesmeyin. 

e.	� Suprasorb® CNP drenaj filmi, doku yapılarını yok etmemek veya 
zedelememek için, dikkatlice yaraya veya korunacak bölgeye 
uygulayın. Bütün yara ceplerinin örtülmüş olmasına dikkat edin.  
Açık karında primer yara kapatılmasının mümkün olmadığı ve/veya 
karına tekrar erişim sağlanması gerektiği durumlarda Suprasorb® CNP 
drenaj filmi, geçici karın duvarı kapama işleminde kullanılabilir. Açık 
karında uygulandığında Suprasorb® CNP drenaj filmi, açığa çıkmış 
tüm organları karın duvarından tamamen ayırmalıdır.

f.	� Yara doldurucuyu (yara köpüğü veya antimikrobiyal gazlı bez), açığa 
çıkan bağırsak kıvrımları, organlar, sinirler veya kan damarları ile 
doğrudan temas etmeyecek şekilde Suprasorb® CNP drenaj filmin 
üzerine konumlandırın. 

g.	� Ardından, kullanılan terapi sistemine uygun şekilde yara örtüsünü 
uygulamaya geçin.

3. Yara örtüsünün değiştirilmesi:
Yara örtüsü değişimi, hastanın ve yaranın durumuna bağlı olarak, 
kullanılan yara doldurucu ve terapi sistemine ve de tedaviyi yürüten 
hekiminin değerlendirilmesine göre yapılır. Ancak yara örtüsünü 
değiştirme zamanı 72 saati geçmemelidir. 
a.	� Komşu doku parçalarının hasar görmesini önlemek için, 

Suprasorb® CNP drenaj filmi uzaklaştırırken dikkatli olun. Yara 
örtüsünün değiştirilmesi sırasında yara örtüsünün herhangi bir 
bileşeninin hastanın içinde kalmamasına özen gösterin.

b.	� Ardından, Adım 1 ve 2 altında anlatılan şekilde devam edin.

4. Bertaraf:
Avrupa‘da ürün atıkları Avrupa Atık Kataloğunun 18 01 maddesinde 
belirtilen şekilde bir atık kodu ile, ambalaj atıkları ise 15 01 maddesinde 
belirtilen şekilde bir atık kodu ile işaretlenebilir (Atık Kataloğu 
Yönetmeliği – AVV). Geri dönüştürebilir ambalajlar, ilgili ulusal geri 
dönüşüm sistemlerine teslim edilmelidir.

Genel açıklamalar
Ciddi bir olayın meydana gelmesi durumunda üreticiyi ve ilgili sağlık 
kurumunu bilgilendirin.
 

تعليمات الاستخدام ar

وصف المنتج ومميزات الأداء
يتكوََّن غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP من غشاء بولي إيثيلين شفاف مزدوج 

الطبقات )LDPE(، حيث يُشُكِِّل حيز تصريف ثابت، وله مسام مخروطية متجهة للداخل على 
كلا الجانبين. وفي إطار العلاج بالضغط السلبي، يمكن أن يُصُرِّفِ غشاء تصريف إفرازات الجروح 

Suprasorb® CNP سوائل الجسم من الجرح، من خلال المسام وحيز التصريف. ويعمل 
التصميم على منع انهيار حيز التصريف بين الطبقتين، حتى عند تطبيق الضغط السلبي.

وبفضل هيكله المتماثل، يمكن استخدام وقص غشاء تصريف إفرازات الجروح 
Suprasorb® CNP من كلا الجانبين.

تسمح المادة القابلة للتعديل بتشكيله بسهولة ليناسب هياكل الجسم. ومن ثم، فإن غشاء 
تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP مناسب أيضًًا للجروح العميقة أو للاستخدام في 

تجاويف الجسم أو لمناطق الجروح التي يصعُُب الوصول إليها.

مكونات المنتج
بولي إيثيلين منخفض الكثافة

الغرض المقصود
يُسُتخدم غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP وهو معقم لحماية ما هو مكشوف 

من الأعضاء والأوعية الدموية وأجزاء الأنسجة وهياكل الجسم الأخرى، وكذلك لتصريف سوائل 
الجسم في إطار العلاج بالضغط السلبي.

دواعي الاستخدام
يُسُتخدم غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP في تجاويف الجسم وفي الجروح 
غير المصابة بعدوى أو المصابة، إذا كانت هذه الجروح متوسطة إلى شديدة النضح، أو سطحية 

أو عميقة. 

فيما يلي مجالات الاستخدام في إطار العلاج بالضغط السلبي:
البطن المفتوح  	•

الجروح التي تحدث بعد تمزُّقُ حيِِّز في أحد الأطراف 	•
الجروح في الأطراف ذات الأوعية المكشوفة 	•

معالجة الحروق من الدرجة الثانية 	•
الحالات التي تلي زراعة الجلد )لحين اِلِتئام الجلد المزروع بأمان( 	•

موانع الاستخدام
الجروح الجافة 	•

حروق الدرجة الثالثة 	•
اضطرابات تخثر الدم )خطر النزيف( 	•

نخر الأنسجة 	•
حالات الناسور غير المعوية أو غير المستكشفة أو كلاهما 	•

التهاب العظم و النِِّقْْي غير المعالج 	•
الجروح الخبيثة  	•

في حالات النزيف الشديد في منطقة الجرح بعد الإصابة / التنضير الجراحي 	•
الحساسية المعلومة و/أو فرط الحساسية تجاه أيٍٍّ من مكونات المنتج 	•

يجب مراعاة موانع استخدام نظام العلاج المعني.  	•

الأعراض الجانبية
تم الإبلاغ -في بعض الحالات- عن وجود التصاقات مع غشاء تصريف إفرازات الجروح 

.Suprasorb® CNP
قد تحدث تهيجات جلدية أو حساسية أو كلاهما في حالات نادرة جدًّّا.

التحذيرات والاحتياطات
يتعنيَّن أيضًًا لدى استخدام غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP مراعاة  	•

تعليمات السلامة الخاصة بنظام العلاج المعني.
يجب اتباع تعليمات الاستخدام لكل منتج من المنتجات المستخدمة.  	•

لا يُسُتخدم المنتج إلا على يد الكوادر الطبية المتخصصة فقط. 	•
عند معالجة الجروح المصابة بالعدوى، يجب إجراء فحوصات دقيقة، والتحقق مامَّا إذا كانت  	•

هناك حاجة إلى تدابير علاجية مصاحبة.
يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة للمرضى الذين يُعُالَجَون بإغلاق مؤقت لجدار  	•

البطن؛ نظرًاً لاحتمالية حدوث نزيف خفي أو واضح. غشاء تصريف إفرازات الجروح 
Suprasorb® CNP غير مخصص للإرقاء أو لمنع النزيف. 

إذا لم تُفُصل الأعضاء المكشوفة تمامًًا عن جدار البطن باستخدام غشاء التصريف  	•
Suprasorb® CNP، فمن الممكن حدوث التصاقات للأعضاء الداخلية بجدار البطن، مامَّا قد 

يقلل من احتمالية إغلاق اللفافة، ويزيد من خطر تكوُُّن الناسور. 
يحظر استخدامه في حال تلف العبوة أو فتحها عن طريق الخطأ. 	•

تعليمات الاستخدام
عند استخدام غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP، فإنه يعمل كطبقة واقية لما 
هو مكشوف من الأعضاء والأوعية الدموية وأجزاء الأنسجة وهياكل الجسم الأخرى، وفي البطن 

المفتوحة يكون بمثابة فاصل إضافي للأعضاء عن جدار البطن. ويجب أن يغطي غشاء تصريف 
إفرازات الجروح Suprasorb® CNP كل ما هو مكشوف من الأعضاء والأوعية الدموية وأجزاء 

الأنسجة وهياكل الجسم الأخرى بالكامل.
يُسُتخدم غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP في إطار العلاج بالضغط السلبي. 

نوصي عمومًًا بتطبيق ضغط سلبي بين 50- و 125- ملم زئبق. ويجب أيضًًا الانتباه إلى المعلومات 
الواردة في تعليمات استخدام حشوة الجروح المختارة ونظام العلاج قبل الاستخدام. 

يمكن استخدام غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP مع حشوات الجروح التالية:
رغوة بولي يوريثان )كبيرة المسام، مفتوحة الخلايا( 	•

رغوة بولي فاينيل أسيتات )دقيقة المسام، كبيرة المسام، مفتوحة الخلايا( 	•
)Kerlix™ AMD( شاش مضاد للميكروبات 	•

تجهيز الجرح: 	.1
يجب تنظيف الجرح بعناية وفقًًا للمعايير السريرية المُتَُّبَعة. 

الاستخدام: 	.2
أ. افحص حاجز التعقيم قبل الفتح، بحثًاً عن أي أضرار ظاهرة. 

ب. افتح الكيس مُُحكََم الغلق من الموضع المخصص، وأخرِِج المنتج من الغلاف الداخلي للبضائع 
المعقمة، مع مراعاة الحفاظ على التعقيم.

ج. ضع غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP فوق الجرح المراد معالجته لتحديد 
المقاس الصحيح.

د. أزل غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP من منطقة الجرح، وقصه بالمقاس 
 Suprasorb® CNP المطلوب باستخدام مقص معقم. ولا تقص غشاء تصريف إفرازات الجروح
 Suprasorb® CNP فوق الجرح المفتوح؛ لمنع دخول أجزاء من غشاء تصريف إفرازات الجروح

إلى الجرح. 
هـ. ضع غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP بعناية في الجرح، أو فوق المنطقة 

المراد حمايتها؛ حتى لا تتلف أو تتهيج أي هياكل نسيجية. وتأكََّد من أن جيوب الجرح كلها 
مبطنة. 

إذا كان الإغلاق الأوََّلي للجرح غير ممكن في البطن المفتوح و/أو إذا كان الوصول المتكرر إلى البطن 
ضروريًّاّ، فيمكن استخدام غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP لإغلاق جدار 

البطن مؤقتًًا. وعند استخدامه في البطن المفتوح، يجب أن يفصل غشاء تصريف إفرازات الجروح 
Suprasorb® CNP جميع الأعضاء المكشوفة عن جدار البطن بشكل كامل.

و. ضع حشوة الجروح )رغوة الجروح أو الشاش المضاد للميكروبات( فوق غشاء تصريف إفرازات 
الجروح Suprasorb® CNP، بحيث لا يمكن أن يحدث تلامس مباشر مع ما هو مكشوف من 

الحلقات المعوية أو الأعضاء أو الأعصاب أو الأوعية الدموية. 
ز. استمر الآن في وضع الضمادات وفقًًا لنظام العلاج المستخدم.

تغيير الضمادة: 	.3
يتوقَّفَ تغيير ضمادة الجرح على المريض وحالة الجرح وحشوة الجروح المستخدمة ونظام العلاج 

وتقييم الطبيب المعالج. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك بعد 72 ساعة على أبعد تقدير 
أ. أزل غشاء تصريف إفرازات الجروح Suprasorb® CNP بعناية؛ لمنع حدوث إصابات في 

الأنسجة المجاورة. وتأكََّد من عدم بقاء أي جزء من ضمادة الجروح في جسم المريض، عند تغيير 
الضمادة.

ب. ثم تابع كما هو مُُوضِِّح في النقطتين 1 و 2.

التخلص من المنتج: 	.4
في أوروبا يمكن أن يُعُين لنفايات المنتج رمز نفايات من الفصل 01 18 ولنفايات العبوة رمز 

نفايات من الفصل 01 15 من التعليمات الواردة بدليل النفايات الأوروبي )مرسوم دليل النفايات 
- AVV(. وينبغي إرسال عبوات التغليف القابلة لإعادة التدوير إلى أنظمة إعادة التدوير الوطنية 

المعنية.

ملاحظات عامة
في حالة وقوع حادث خطير قم بالإتصال بالجهة المصنعة والهيئات الصحية المعنية.


